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Kurzzusammenfassung
Die Kapillarelektrophorese ist neben der bereits etablierten Gas-Chromatographie
und der High Pressure Liquid Chromatographie ein Analyseverfahren, das gerade
in pharmazeutischen Untersuchungen und im Rahmen des Drug-Monitoring immer
mehr an Bedeutung gewinnt. Die Kapillarelektrophorese besticht dabei durch ein
hohes Trennvermo¨gen in Verbindung mit kurzen Analysezeiten und der Mo¨glichkeit
einer weitgehenden Automatisierung, wie sie z. B. im Bereich der DNA-Analyse
beno¨tigt wird.
Dennoch wird das Potential der Kapillarelektrophorese als Nachweissystem nur
unzureichend genutzt. Die Verwendung von UV-Absorptions-Detektoren ist weit
verbreitet und hat den Nachteil von kurzen Absorptionswegen, die durch die Durch-
messer der verwendeten Kapillaren im Bereich zwischen 20µm und 100µm be-
stimmt werden. Damit sind die Nachweisgrenzen gegenu¨ber den Absorptionswe-
gen im cm-Bereich bei der High Pressure Liquid Chromatographie um mehrere
Gro¨ßenordnungen herabgesetzt.
Die Verwendung von Fluoreszensdetektoren mit sichtbarer Strahlung kann diese
Nachweisgrenzen durch hohe Laserleistungen bei der Anregung senken, hat aber
den Nachteil einer weitgehenden Selektivita¨t. Damit bleibt der Nachweis einer
großen Klasse von kleinen Moleku¨len verborgen, die nur Absorptionsbanden im
UV-Bereich aufweisen.
Die vorliegende Arbeit hat sich diesem Problem der Selektivita¨t und der hohen
Nachweisgrenzen gewidmet. Die Verwendung von abstimmbarer Laserstrahlung
im UV-Bereich ermo¨glicht die Fluoreszenzanregung auch von kleinen Moleku¨len,
die hier in Form von willku¨rlich ausgewa¨hlten Arzneistoffen zur Verfu¨gung stan-
den. Mit Hilfe eines Spektrometers wurde die Fluoreszenz spektral aufgelo¨st und
von einer CCD-Kamera fla¨chig detektiert. Damit kann nicht nur das Fluoreszenz-
signal nachgewiesen, sondern zugleich eine Identifizierung der Substanzen anhand
des Fluoreszenzspektrums vorgenommen werden.
Die Leistungsfa¨higkeit dieses Verfahrens wird an mehreren Testmessungen demon-
striert, bei denen die Nachweisgrenzen von Arzneistoffen gegenu¨ber einer vergleich-
baren Detektion mit UV-Absorption um teilweise mehr als zwei Gro¨ßenordnungen
herabgesetzt werden konnte. Desweiteren konnten unaufbereitete Urinproben mit
dem Verfahren der UV-Fluoreszenzdetektion untersucht werden. Dabei konnten
erstmalig Metabolite nachgewiesen werden, die einem Nachweis mit einer UV-
Absorption aufgrund der geringen Probenmengen verborgen waren.
Somit geben die Ergebnisse dieser Arbeit Grundlagen fu¨r eine Weiterentwicklung
einer Detektion durch Laserinduzierte Fluoreszenz im UV-Bereich, die in Zukunft
auch in kommerziellen Gera¨ten der Kapillarelektrophorese vertreten sein kann und
die Anwendungsmo¨glichkeiten entscheidend erweitert.
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Kapitel 1
Einleitung
Die vorliegende Arbeit hatte zur Aufgabe, die Laserinduzierte Fluoreszenz
(LIF) als ein Detektionsverfahren in der Kapillarelektrophorese (engl. Capillary
Elektrophoresis, CE) weiterzuentwickeln und die Anwendungsmo¨glichkeiten
bei kurzen Wellenla¨ngen aufzuzeigen.
Dazu wurde ein experimenteller Aufbau erstellt, der eine LIF-Detektion mit
gepulster Laserstrahlung bei den Wellenla¨ngen 270nm und 212nm im tiefen
UV-Bereich ermo¨glicht und mit Hilfe eines Spektrometers die spektrale Iden-
tifizierung der Proben gestattet.
Dabei wurde das Ziel verfolgt, die bestehenden Nachweisgrenzen einer UV-
Absorption fu¨r eine Auswahl an Arzneistoffen zu senken und damit die Mo¨glich-
keiten einer UV-LIF-Detektion fu¨r neue Anwendungen aufzuzeigen.
Die Kapillarelektrophorese ist ein relativ junges Verfahren in der Analytik zur
Trennung von Substanzgemischen, welches in Erga¨nzung oder Konkurrenz zu
den bisherigen Verfahren der HPLC (High Pressure Liquid Chromatography)
und GC (Gaschromatographie) steht [1, 2].
Die Trennung von Substanzen wird in der CE durch einen Elektrophoresepro-
zeß in einer Kapillare herbeigefu¨hrt, der auf Unterschiede der Migrationszeiten
unter dem Einfluß eines a¨ußeren elektrischen Feldes zuru¨ckgeht.
Die besonderen Merkmale der CE sind die im Vergleich zu anderen Verfahren
kurzen Analysezeiten [3], die im Bereich von drei bis 30 Minuten liegen, und
die geringen Probenmengen. Diese ergeben sich aus der Verwendung von Ka-
pillaren mit einem typischen Innendurchmesser von 25µm bis maximal 100µm
und liegen in der Gro¨ßenordnung von wenigen Nanolitern.
Diese Vorteile sind besonders in klinischen Untersuchungen von Bedeutung, bei
denen nur geringe Probenmengen, z.B. in Form von Blutproben, zur Verfu¨gung
gestellt werden ko¨nnen und schnell analysiert werden mu¨ssen, um z.B. die Ver-
tra¨glichkeit eines Medikamentes zu u¨berpru¨fen [4]-[8].
1
2 Einleitung
Die Verwendung geringer Probenmengen stellt jedoch hohe Anforderungen an
die Empfindlichkeit der Detektionseinheit, die leistungsfa¨hig genug sein muß,
um diesen kleinen Probenvolumina und dem sta¨ndigen Ziel, die Nachweisgren-
zen zu senken, gerecht werden zu ko¨nnen [9, 10].
Die ga¨ngigen Detektionsverfahren in der CE sind oftmals Weiterentwicklun-
gen bisheriger Techniken, die bei der GC und HPLC eingesetzt werden. Die
Anwendung hat sich dabei besonders auf die UV-Absorption mit Wellenla¨ngen
λ > 185nm [11, 12] und die LIF-Detektion konzentriert [13]-[16].
Die sich mit der Verwendung von Laserstrahlung bietenden Mo¨glichkeiten zur
Detektion werden in vielfa¨ltiger Weise genutzt und in zahlreichen Anwendun-
gen realisiert. Eine U¨bersicht u¨ber lasergestu¨tzte Detektionsverfahren, die
keine Fluoreszenzmessungen vornehmen, findet sich z. B. in [15, 16]. Dazu
za¨hlen unter anderem der resonante Energietransfer (RET) [17, 18] und ver-
schiedene Verfahren in der thermo-optischen Absorptionsdetektion [19, 20, 21].
Die Fluoreszenzdetektion ist ein sehr sensitives Verfahren [22, 23, 24] und kann
fu¨r viele verschiedene Substanzen mit und ohne nativer Fluoreszenz (nach ent-
sprechender Pra¨paration1 oder dem Detektionsverfahren der indirekten Fluo-
reszenz [25, 26, 27]) angewendet werden. Die historische Entwicklung der Fluo-
reszenzdetektion als Nachweisverfahren in der CE ist z. B. in [28] gegeben.
Fu¨r eine Fluoreszenzanregung mu¨ssen geeignete Lichtquellen zur Verfu¨gung
stehen. Die native Fluoreszenz kann bei vielen Substanzen, wie z. B. kleinen
Aromaten, nur erzeugt werden, wenn die Anregungswellenla¨nge im UV-Bereich
liegt, da nur in diesem Spektralbereich eine Absorption vorhanden ist [29].
Spezielle Lampen bieten einen großen nutzbaren Wellenla¨ngenbereich mit einen
kontinuierlichem oder einem Linienspektrum, sind jedoch ungenu¨gend fokus-
sierbar und weisen geringe spektrale Leistungen auf [22, 30, 31, 32].
Laserdioden hingegen besitzen hohe spektrale Leistungen, emittieren jedoch
nicht im UV-Bereich, sondern im VIS- und IR-Bereich. Eine nachfolgende
Frequenzverdopplung fu¨hrt nicht zu Wellenla¨ngen im UV-Bereich [33].
Die Anforderungen einer hohen spektralen Leistung im UV-Bereich und einer
geringen Strahldivergenz ko¨nnen von Lasern erfu¨llt werden [34].
Viele LIF-CE-Kopplungen arbeiten mit einem Ar+Laser, dessen Wellenla¨ngen
im sichtbaren Bereich nicht (direkt) fu¨r eine UV-Anregung genutzt werden
ko¨nnen.
Die geringe Menge an geeigneten und kostengu¨nstigen UV-Strahlungsquellen
hat dazu gefu¨hrt, daß im UV-Bereich kaum LIF-CE Kombinationen realisiert
worden sind.
1Bei dieser Derivatisierung werden die zu analysierenden Moleku¨le mittels verschiedener
Verfahren mit Chromophoren versehen [16].
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Die Verwendung eines HeCd-Lasers mit der Wellenla¨nge 325nm fu¨hrte zu einer
entscheidenden Erweiterung der Menge an detektierbaren Teilchen [35], spezi-
ell im Bereich pharmazeutischer Untersuchungen [36].
Bei ku¨rzeren Wellenla¨ngen gibt es Anwendungen mit der frequenzverdoppel-
ten, kontinuierlichen Strahlung eines Ar+-Lasers bei 275nm [37] und 257nm
[38] und der eines Kr+Lasers [39]. Zur Anwendung kam auch die gepulste
Strahlung eines KrF-Lasers bei 248nm [40]. Diese Lasersysteme stellen eine
Menge an diskreten Wellenla¨ngen zur Verfu¨gung.
Im allgemeinen ist die Fluoreszenz ein Prozeß, dessen Sta¨rke von der Inten-
sita¨t und der Wellenla¨nge der anregenden Strahlung abha¨ngig ist [41]. Somit
ko¨nnen die diskreten Wellenla¨ngen prinzipiell eine UV-Fluoreszenz bei kleinen
Aromaten hervorrufen [42]; dabei ist jedoch zu beachten, daß die Wellenla¨nge
des Absorptionsmaximums bei einer Anregung der Moleku¨le nicht die maxi-
male Fluoreszenz zur Folge haben muß.
Fu¨r die Bereitstellung einer individuellen Anregungswellenla¨nge ist ein (fre-
quenzverdoppeltes) Farbstofflasersystem [43] oder ein OPO-Lasersystem (Op-
tischer Parametrischer Oszillator-Lasersystem) geeignet. Die Unterschiede ei-
ner kontinuierlichen und einer gepulsten Fluoreszenzanregung sind in [44, 45]
dargestellt.
Bei der Verwendung von Wellenla¨ngen λ < 300nm wird auf die Fluoreszenz
der Kapillare und der Optik hingewiesen, die eine UV-LIF-Detektion der zu
detektierenden Proben einschra¨nken oder sogar verhindern kann [46].
Neben dem Potential, welches die UV-LIF-Detektion zum Nachweis von Pro-
ben und zur Senkung der Nachweisgrenzen bietet, sind die Maßnahmen fu¨r die
Streulichtunterdru¨ckung zu beru¨cksichtigen, die bei der Bestrahlung der Ka-
pillare mit intensivem Laserlicht notwendig sind. Unabha¨ngig von der verwen-
deten Laserwellenla¨nge sind dazu verschiedene Methoden entwickelt worden:
Das zur Fluoreszenz anregende Laserlicht und die Fluoreszenz ko¨nnen mit Hilfe
von Fiberoptiken gefu¨hrt werden, deren (recht-) winklige Anordnung zu einer
Reduktion des Streulichtanteils im Fluoreszenzsignal dienen kann [47].
Ferner werden Mikroskopabbildungen verwendet, die nur die Fluoreszenz aus
dem Inneren der Kapillare abbilden [48].
Hohe Anforderungen an die experimentelle Ausstattung fordert eine zeitliche
Diskriminierung des Streulichtes, die mo¨glich ist, wenn die Lebensdauer der
Fluoreszenz la¨nger als die der anregenden Laserstrahlung ist [49, 50].
Eine Sheath-Flow-Ku¨vette ermo¨glicht die Detektion der Probe nach dem Aus-
tritt aus der Kapillare [51, 52], die zugleich erho¨hte Anforderungen an die
Durchfu¨hrung der Elektrophorese stellt2.
Ein andere Methode zur Vermeidung von Streulicht besteht darin, das Laser-
licht nicht auf die Kapillare abzubilden, sondern in das Ende der Kapillare
einzukoppeln [54].
2Es gibt ferner Vorschla¨ge zur Erzeugung von Lo¨chern in der Kapillarwand, die eine
Einkopplung des Laserlichtes ohne die Entstehung von Streulicht ermo¨glichen sollten [53].
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Spezielle optische Komponenten, wie z. B. Kantenfilter und dielektrische Spie-
gel, ko¨nnen anstelle oben genannter Maßnahmen oder in Kombination mit
ihnen zur Streulichtunterdru¨ckung eingesetzt werden.
Neben dem Nachweis des Fluoreszenzsignals mit einem Photomultiplier werden
auch Dioden-Arrays [55, 56] und CCD-Kameras eingesetzt [57]. Damit kann
u¨ber die eindimensionale Signalinformation hinaus eine zweidimensionale Ab-
bildung der Kapillare erzeugt werden, mit der die Migration der Substanzen
durch die Kapillare verfolgt werden kann [58]. Ein in die Abbildungsoptik in-
tegriertes Spektrometer kann neben der ra¨umlichen Information zugleich auch
spektrale Information liefern und zu einer Identifikation der nachgewiesenen
Substanzen beitragen [59]. Solche Untersuchungen wurden bisher an Urinpro-
ben mit Wellenla¨ngen λ > 350nm [60], oder mit UV-Licht an Modellsystemen
wie z. B. Fluoreszin oder Sulforhodamin101 [61] durchgefu¨hrt.
Fu¨r eine Verku¨rzung der Analysezeiten ist es wu¨nschenswert, auf eine umfang-
reiche Probenvorbereitung verzichten und die native Fluoreszenz der Substan-
zen, sofern sie vorhanden ist, nutzen zu ko¨nnen. Gleichzeitig entfa¨llt dabei das
Anbringen von Fluoreszenzmarkern [62] mit den dadurch verbundenen Feh-
lern, Schwierigkeiten und Zeitaufwendungen.
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind unaufbereitete Urinproben, in de-
nen das Medikament Tramadol und einige seiner Phase-I-Metabolite nachge-
wiesen werden sollen. Zusa¨tzlich wurden einige willku¨rlich ausgewa¨hlte Arznei-
stoffe in die Fluoreszenzmessungen und Bestimmungen der Nachweisgrenzen
einbezogen, um das Potential der UV-LIF-Detektion zu verdeutlichen. Diese
Substanzen sind in der CE noch nicht mit einem UV-LIF-Nachweis detektiert
worden.
Die Gliederung dieser Arbeit beginnt mit theoretischen Ausfu¨hrungen zu der
Fluoreszenz und gibt eine Einfu¨hrung in die Kapillarzonenelektrophorese (engl.
Capillary Zone Eelectrophoresis CZE).
Anschließend werden der apparative Aufbau fu¨r die CZE, die verwendeten
Lasersysteme (Farbstofflaser,OPO-Lasersysteme) und das Detektionssystem
(CCD-Kamera) charakterisiert. Einige vorbereitende Meßergebnisse schließen
sich daran an.
Fu¨r die Bestimmung geeigneter Anregungswellenla¨ngen der Fluoreszenzmes-
sungen wurden Absorptionsmessungen durchgefu¨hrt und darauf aufbauend
Anregungs-/Emissionsspektren erstellt.
Die Mo¨glichkeiten der spektralaufgelo¨sten und nicht spektralaufgelo¨sten Fluo-
reszenzdetektion werden anschließend gezeigt und verschiedene Untergrund-
quellen bei den CZE-Messungen untersucht.
Ermittlungen der Nachweisgrenzen dieser UV-LIF-Detektion an den Arznei-
stoffen wurden bei den Wellenla¨ngen 212nm und 270nm durchgefu¨hrt und die
Leistungsfa¨higkeit im Gegensatz zu der u¨bliche UV-Absorption an einem An-
wendungsbeispiel unaufbereiteter Urinproben aufgezeigt.
Kapitel 2
Theoretische Grundlagen der
Fluoreszenz
Die Absorption von Licht kann mit Hilfe eines Termschemas beschrieben wer-
den, in dem die beteiligten Energiezusta¨nde des Moleku¨ls dargestellt sind.
Nach einer erfolgreichen Anregung des Moleku¨ls folgen Relaxationsprozesse,
zu denen auch die Fluoreszenz geho¨rt.
In den folgenden Abschnitten werden die Energieniveaus und deren Bezeich-
nung vorgestellt und die mo¨glichen Relaxationsprozesse bei Aromaten be-
schrieben.
Anschließend wird der Einfluß des pH-Wertes auf die Fluoreszenz am Beispiel
des Phenols aufgezeigt.
2.1 Termschema organischer Moleku¨le
Grundsa¨tzlich kann jedes Moleku¨l mit Licht in Wechselwirkung treten, wobei
die Elektronen und die Atome des Moleku¨ls die Energie der Photonen aufneh-
men. Als Voraussetzung dafu¨r muß die vom Photon der Frequenz ν bereitge-
stellte Energie E = hν mit der Energiedifferenz zwischen dem, vom Elektron
anfa¨nglich besetzten Energieniveau E1, und einem ho¨her liegendem Energie-
niveau E2 u¨bereinstimmen: hν = E2 − E1. Weiterhin muß dieser U¨bergang
aufgrund von Auswahlregeln mo¨glich sein. Zur Verdeutlichung der mo¨glichen
Energieniveaus fu¨r ein Elektron wird ein Termschema verwendet. Im Fall von
Moleku¨len wird das energetisch niedrigste Energieniveau, der Grundzustand,
mit S0 bezeichnet, wobei der Buchstabe S die Abku¨rzung fu¨r Singulett dar-
stellt. Die energiereicheren Niveaus werden fortlaufend numerisch indiziert:
S0, S1, S2....
Wenn der resultierende Elektronenspin S wie im Fall eines Singuletts nicht
zu Null, sondern zu 1 koppelt, liegt ein Triplettzustand vor, der mit dem
Buchstaben T abgeku¨rzt wird und entsprechend den Energieniveaus mit fort-
laufenden Nummern gekennzeichnet ist: T0, T1, T2... Ein solches Termschema
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ist in Abbildung 2.1, Seite 8 skizziert. Im allgemeinen kann ein Moleku¨l Ener-
gie aufnehmen, ohne seine Kernverteilung zu vera¨ndern und diese Energie in
eine Vibrations- und/oder in eine Rotationsbewegung der Atome um den Mas-
senmittelpunkt umwandeln. Somit geho¨ren zu jedem elektronischen Zustand
mehrere Vibrations- und Rotationsenergieniveaus. Die Vibrationsniveaus wer-
den mit zunehmender Energie ebenfalls numerisch fortlaufend gekennzeichnet:
v0, v1, v2, ... und ein elektronischer Zustand wird mit einem zusa¨tzlichen Index
versehen, z.B˙. Si,j.
Die Energieabsta¨nde der Rotationsniveaus liegen bei Moleku¨len in Flu¨ssigkeiten
und Raumtemperatur im Bereich von 0.01−0.001eV [63]und ko¨nnen in diesem
Experiment nicht aufgelo¨st werden. Sie sind deshalb nicht in dem Termschema
aufgefu¨hrt.
Die Vibrationsniveaus sind mit Energieabsta¨nden von typischer Weise 0.01−
0.1eV [63] voneinander separiert, und die Anregung eines elektronischen Zu-
standes verlangt bei einfachen und zweifach kondensierten Aromaten 1Energien
von mehreren Elektronenvolt. Bei Anregungen mit diesen Energien absorbie-
ren die Elektronen des pi-Elektronensystems, das mit zunehmender Zahl der
kondensierten Benzolringe abnehmende Bindungsenergien dieser pi-Elektronen
aufweist [29].
Eine Abscha¨tzung u¨ber die Besetzung von Schwingungszusta¨nden n1, n0 im
Grundzustand S0 kann im Gleichgewichtszustand mit Hilfe einer Boltzmann-
verteilung erfolgen:
n1
n0
=
g1
g0
e−
∆E
kT
worin folgende Variablen und Konstanten verwendet werden:
• ∆E: Energiedifferenz [eV] der Schwingungszusta¨nde v1, v0
• g0, g1: Entartungsfaktoren
• k: Boltzmannkonstante
• T: Temperatur [K]
Fu¨r die Werte: g0, g1 = 1, ∆E = 0.1eV und T = 300K ergibt sich z.B. das
Verha¨ltnis:
n1
n0
= 0.01
Es kann somit davon ausgegangen werden, daß bei Raumtemperatur im we-
sentlichen der Grundzustand (S0,0) besetzt ist und das Absorptionsspektrum
die Vibrationsstruktur der (angeregten) Elektronenzusta¨nde widerspiegelt.
1Kondensierte Aromaten bestehen aus mindestens zwei Benzolringen, die paarweise ein
oder zwei gemeinsame Kohlenstoffatome enthalten.
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Die bisherigen Ausfu¨hrungen gelten fu¨r isolierte Teilchen. In Flu¨ssigkeiten
muß zusa¨tzlich die Wechselwirkung mit der Umgebung beru¨cksichtigt werden.
Insbesondere sind Lo¨sungsmitteleffekte zu beobachten, die in der Absorptions-
spektroskopie bekannt sind.
In der vorliegenden Arbeit wurden die Arzneistoffe ausschließlich in wa¨ssriger
Lo¨sung behandelt. Einflu¨sse von verschiedenen Lo¨sungsmitteln auf die Meß-
ergebnisse sind nicht zu beachten, so daß auf eine Behandlung dieses Themen-
kreises in der vorliegenden Arbeit verzichtet werden kann.
In einem Aromaten sind die Elektronen an C-Atomen in einer Wasserstoffbin-
dung lokalisiert oder tragen in Hybridzusta¨nden der Kohlenstoffatome zu dem
charakteristischen pi-Elektronensystem bei, welches den Benzolring bildet [64].
Verschiedene Bindungstypen besitzen unterschiedliche Bindungsenergien und
sind fu¨r bestimmte Teilbereiche im Absorptionsspektrum verantwortlich [65].
Die Energiezusta¨nde dieses pi-Elektronensystems werden durch die Anlagerung
weiterer Atom- oder Moleku¨lgruppen an den Benzolring vera¨ndert. Das hat
eine A¨nderung des Absorptionsspektrums zur Folge und kann auch Einfluß auf
die relativen Anteile der beteiligten Relaxationsprozesse nehmen.
Nach einer Absorption kann das Moleku¨l dissoziieren, so daß es weiteren Ab-
sorptionsprozessen in der urspru¨nglichen Konfiguration nicht mehr zur Verfu¨-
gung steht [45]. Zusa¨tzlich ko¨nnen andere chemische Reaktionen bei einer
A¨nderung der pKS-Werte
2 sowohl des Grund- als auch des angeregten Zustan-
des stattfinden, die ebenfalls dazufu¨hren ko¨nnen, daß eine Fluoreszenzemission
ausbleibt [66].
2pKS = −lg(KS), KS : Sa¨urekonstante
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2.2 Relaxationsprozesse
Als Relaxationsprozesse werden die Vorga¨nge bezeichnet, die ein Teilchen
unter Energieabgabe von einem angeregten Zustand in den Grundzustand
u¨berfu¨hren.
Diese Ru¨ckkehr in den Grundzustand erfolgt im allgemeinen unter Beteiligung
mehrerer Prozesse:
• Vibrationsrelaxation
• Interne Konversion
• Fluoreszenz
• Intersystem Crossing und
• Phosphoreszenz
Eine u¨bersichtliche Zusammenfassung dieser Vorga¨nge kann in einem Jablonski-
Diagramm erfolgen, wie es in Abbildung 2.1 dargestellt ist.
S
S
S
S
S
S
T
T
0,0
0,0
0,i
1,0
1,i
2,0
2,i
a)
a)
0,i
b) b)
e) b)
f) d)c)d)d)
Abbildung 2.1: Jablonski-Diagramm der Moleku¨lniveaus. Es bedeuten: Si,j
Singulettzusta¨nde, Ti,j Triplettzusta¨nde. Die U¨bergangsprozesse: a) Absorpti-
on, b) Vibrations-Relaxation, c) Fluoreszenz, d) Interne Konversion, e) Inter-
system Crossing, f) Phosphoreszenz. Relaxationsprozesse unter Aussendung
eines Photons sind mit einer Wellenlinie gekennzeichnet.
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Die Relaxationsprozesse werden mit der Kennzeichnung a) bis f) aus Abbildung
2.1 im folgenden erla¨utert:
a) Absorption
Die Absorption eines Photons u¨berfu¨hrt ein Moleku¨l vom Grundzustand
S0,0 in einen elektronisch angeregten Zustand Si,j, in dem im allgemeinen
auch ein angeregtes Vibrationsniveau besetzt wird. Die A¨nderung des
elektronischen Zustandes beno¨tigt ca. 10−15s [67].
b) Vibrations-Relaxation
Das Moleku¨l verweilt mindestens 10−10s in einem angeregten Zustand
Si,j, bevor es ein Photon emittiert [34]. In dieser Zeit sind auch ande-
re Arten der Energieabgabe mo¨glich, die von der Umgebung des Mo-
leku¨ls abha¨ngen. Im Gegensatz zu Gasen ist in Flu¨ssigkeiten die Abgabe
der U¨berschußenergie an benachbarte Teilchen zu beru¨cksichtigen. Hier-
bei wird die Schwingungsenergie in dem Zeitraum 10−13s bis 10−11s [68]
durch Sto¨ße abgegeben, und somit kehrt das Moleku¨l in den Schwin-
gungszustand v0 zuru¨ck, bevor ein Photon emittiert worden ist.
Dieser Vorgang wird Vibrations-Relaxation genannt und u¨berfu¨hrt ein
Moleku¨l von einem angeregten Schwingungszustand vi mit i > 0 in den
Schwingungsgrundzustand v0, ohne eine A¨nderung der Elektronenstruk-
tur zu erzwingen. Dieses Verhalten ist so effizient, daß eine Aussendung
von Infrarot-Photonen nicht stattfindet und wird bei Aromaten als Va-
vilovs’ Gesetz oder Kasha’s Regel bezeichnet [69, 70].
c) Interne Konversion
Nachdem ein Moleku¨l die Vibrationsrelaxation durchlaufen hat und sich
in einem angeregten Elektronenzustand Si,0 mit i > 0 befindet, kann
es strahlungslos weitere Energie abgeben und in den Grundzustand S0,i
zuru¨ckkehren.
Dabei sind die U¨berga¨nge in das angeregte Niveau S1,i sehr effizient, und
der Prozeß eines strahlungslosen U¨berganges vom ersten angeregten in
den Grundzustand ist so unwahrscheinlich, daß er bei Aromaten lange
Zeit als nicht existent bezeichnet wurde [71].
d) Fluoreszenz
Nachdem ein Moleku¨l durch die Vibrations-Relaxation in den niedrig-
sten Schwingungszustand S1,0 u¨berfu¨hrt worden ist, kann eine weitere
Energieabgabe auch unter Aussendung eines Photons erfolgen, welche
Fluoreszenz genannt wird. Das Moleku¨l befindet sich anschließend in
einem Schwingungsniveau des Grundzustandes S0,i. Der erste angeregte
Zustand hat typischerweise eine Lebensdauer von τ = 10−9− 10−8s. Bei
u¨berwiegender Fluoreszenzrelaxation hat diese eine Lebensdauer in der
gleichen Gro¨ßenordnung.
Durch die Vibrations-Relaxation und Interne Konversion in den ersten
angeregten Zustand ist die Energie eines Fluoreszenzphotons geringer als
die des absorbierten Photons.
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e) Intersystem Crossing
Eine Energieabgabe aus dem ersten angeregten Zustand kann auch durch
Wechsel in einen Triplettzustand erfolgen, der als Intersystem Crossing
bezeichnet wird. Dabei wird ein Triplettzustand strahlungslos durch
einen U¨bergang aus dem energetisch ho¨her gelegenen Singulettzustand
bevo¨lkert. Die U¨bergangswahrscheinlichkeit dafu¨r ist jedoch geringer als
bei Fluoreszenzu¨berga¨ngen zwischen zwei Singulett-Zusta¨nden. Die Zeit-
dauern fu¨r einen solchen U¨bergang werden im Bereich 10−8s bis 10−5s
beobachtet [34].
Voraussetzung fu¨r das Intersystem Crossing ist eine Kopplung der Schwin-
gungsniveaus des Singulett- und des Triplett-Zustandes.
f) Phosphoreszenz
Analog zu den Vorga¨ngen in den Singulettzusta¨nden kann nach einer
Vibrations-Relaxation ein U¨bergang vom Triplettzustand T0in den Grund-
zustand S0 unter Abgabe eines Photons erfolgen. Der formale Unter-
schied zur Fluoreszenz liegt dabei in einer A¨nderung der Multiplizita¨t.
Gemessen wird die Phosphoreszenz mit Lebensdauern im Bereich τ =
10−7 − 10s und wird in Flu¨ssigkeiten bei Raumtemperatur i. a. nicht
beobachtet (Ausnahme: Biacetyl [72, 73, 74]).
Die Besetzung des Grundzustandes aus einem Triplett-Zustand kann
ebenfalls strahlungslos durch ein Intersystem Crossing erfolgen.
Die Prozesse Vibrationsrelaxation und Interne Konversion als Relaxationspro-
zesse innerhalb von angeregten Zusta¨nden gleicher Multiplizita¨t sind in der
Zeitspanne 10−13s bis 10−11s so effizient, daß eine Fluoreszenz bei Aromaten i.
a. nur vom ersten angeregten Elektronenzustand S1 in den Grundzustand S0
zu beobachten ist [75]. Eine Fluoreszenz aus ho¨her angeregten Zusta¨nden als
S1 ist z. B. bei Azulen zu beobachten.
Im Gegensatz zur Absorption, die eine Energieniveauverteilung im angeregten
Zustand widerspiegelt, gibt die Fluoreszenz bei Aromaten eine Verteilung der
Schwingungszusta¨nde im Grundzustand S0 wieder (vgl. das Franck-Condon-
Prinzip z.B. in [63]).
Die Energiedifferenz zwischen dem Grundzustand S0,0 und dem ersten ange-
regten Zustand S1,i liegt bei Aromaten im Bereich einiger Elektronenvolt, und
somit weist ein emittiertes Photon aus dem Fluoreszenzprozeß eine Wellenla¨nge
im ultravioletten oder sichtbaren Spektralbereich auf.
Die Fluoreszenzausbeute φ ist definiert als das Verha¨ltnis der Anzahl durch
Fluoreszenz emittierter Photonen zu der Anzahl absorbierter Photonen und
bestimmt mit der absorbierten Intensita¨t IA die Fluoreszenzintensita¨t IF :
IF = φIA = φ · (I0 − Il) (2.1)
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Die Intensita¨t IA der absorbierten Strahlung ergibt sich als Differenz der einfal-
lenden Intensita¨t I0 und der austretenden Intensita¨t Il mit Hilfe des Gesetzes
von Beer-Lambert bei gegebener Teilchenkonzentration c mit einem Ab-
sorptionsquerschnitt σ und durchstrahltem Weg l zu:
Il = I0 · e−σ·c·l (2.2)
Die Kombination der Gleichungen 2.1 und 2.2 ergibt folgenden Ausdruck:
IF = φ · I0(1− e−σ·c·l) (2.3)
Fu¨r den Fall verdu¨nnter Lo¨sungen, die die einfallende Strahlung nicht wesent-
lich schwa¨chen, reduziert sich die Gleichung 2.3 zu:
IF = φ · I0 · σ · c · l (2.4)
Die Gro¨ßen φ und σ sind im allgemeinen wellenla¨ngenabha¨ngig und nicht kon-
stant.
Dieser Gleichung entsprechend ist das Fluoreszenzsignal direkt proportional
zu der Anzahl der Teilchen im Grundzustand und zu der einfallenden Inten-
sita¨t I0. Eine Erho¨hung der Fluoreszenz kann somit durch die Steigerung
der Teilchenkonzentration (unter Beru¨cksichtigung der Bedingung verdu¨nnter
Lo¨sungen) und durch eine Steigerung der Intensita¨t I0 erzielt werden.
Diese Linearita¨t bezu¨glich der Intensita¨t I0 kann gesto¨rt werden, wenn eine
(fast) vo¨llige Entvo¨lkerung des Grundzustandes stattfindet. Eine weitere In-
tensita¨tszunahme fu¨hrt dann nicht zu einer vermehrten Absorption und zieht
keine erho¨hte Fluoreszenz nach sich. Die Fluoreszenz befindet sich in diesem
Fall in Sa¨ttigung.
Eine Steigerung der Intensita¨t I0 kann nicht nur zu einer degressiven Fluores-
zenzerho¨hung oder sogar Sa¨ttigung fu¨hren, sondern auch die Zersto¨rung der
Teilchen hervorrufen, die fu¨r eine erneute Fluoreszenz nicht zur Verfu¨gung ste-
hen. Gefo¨rdert wird diese Zersto¨rung durch die Verwendung gepulster Laser
mit hohen Leistungsdichten und eine Fokussierung auf kleine Volumina [76, 77].
Mit Hinblick auf die typischen Zeiten der Fluoreszenzlebensdauern kann da-
von ausgegangen werden, daß eine Anregung mit hoher Wiederholfrequenz (bis
z.B. 80MHz) das mit niedriger Frequenz (z.B. 10Hz) gewonnene Fluoreszenzsi-
gnal steigern kann. Obwohl die Pulsintensita¨ten bei hoher Wiederholfrequenz
abnehmen, ko¨nnen die Moleku¨le o¨fter zur Fluoreszenz angeregt werden. Zu
beachten ist dabei jedoch der Prozeß der Photodissoziation [78, 79], der eine
beliebige Skalierung des Signals mit der Wiederholfrequenz verhindert. Eine
ausfu¨hrliche Darstellung dieser Zusammenha¨nge findet sich z. B. in [45].
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2.3 Einfluß des pH-Wertes
Neben dem Einfluß der Moleku¨lumgebung auf die Relaxationsprozesse ist die
Polarita¨t des Lo¨sungsmittels und im Fall einer wa¨ssrigen Lo¨sung zusa¨tzlich der
pH-Wert im Grundzustand und angeregten Zustand zu beru¨cksichtigen, wenn
Sa¨ure- oder Basegruppen3 an den Benzolring eines Moleku¨ls gebunden sind.
Die Metaboliten O-Des-, N,O-Dides- und N,N,O-Tridesmethyltramadol (siehe
Anhang A) haben teilweise die Struktur des Phenols, welches eine vom pH-
Wert der Lo¨sung abha¨ngende Fluoreszenz aufweist, die ausfu¨hrlich in der Lite-
ratur beschrieben ist. Stellvertretend und abstrahierend von der tatsa¨chlichen
Moleku¨lstruktur der hier untersuchten Arzneistoffe soll im folgenden das Mo-
leku¨l Phenol hinsichtlich seiner Fluoreszenzeigenschaften bei einer Variation
des pH-Wertes beschrieben werden.
Phenol hat die Summenformel C6H5OH und folgende Strukturformel:
OH
HH
H
H H
Abbildung 2.2: Chemische Struktur von Phenol
Rechnungen zu der Elektronenverteilung im Grundzustand [80] zeigen eine ver-
minderte Elektronendichte am Sauerstoffatom und erho¨hte Elektronendichten
an Kohlenstoffatomen des Ringes. Somit neigt Phenol in wa¨ssriger Lo¨sung
dazu, das Proton des am Sauerstoffatom gebundenen Wasserstoffatoms abzu-
geben:
C6H5OH
H20⇀↽ C6H5O
− +H+.
Phenol reagiert in wa¨ssriger Lo¨sung wie eine Sa¨ure und bildet unter Dissozia-
tion H+ und C6H5O
−-Ionen. Als Maß fu¨r die Dissoziation von Sa¨uren HA in
3Sa¨uren sind in diesem Zusammenhang Wasserstoffverbindungen, die in wa¨ssriger Lo¨sung
durch Dissoziation Hydronium-Ionen (H3O+-Ionen) bilden. Basen sind Hydroxyde, die in
wa¨ssriger Lo¨sung durch Dissoziation OH−-Ionen bilden.
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verdu¨nnten Lo¨sungen dient die Sa¨urekonstante Ks. Mit bezug auf die Gleich-
gewichtsreaktion
HA+H2O ⇀↽ H3O
+ + A−
wird die Sa¨urekonstante Ks definiert:
[H3O
+][A−]
[HA]
= Ks
wobei folgende Bezeichnungen gelten:
[H3O
+]: Konzentration der Hydronium-Ionen [mol/l]
[HA]: Konzentration der nicht dissoziierten Sa¨ure [mol/l]
[A−]: Konzentration der gebildeten Sa¨urereste [mol/l]
Ha¨ufig wird der negative dekadische Logarithmus des Zahlenwertes der Sa¨urekonstanten
verwendet:
pKs = −lgKs.
Bei Phenol wurde in der Grundzustandskonfiguration fu¨r die Sa¨urekonstante
der Wert
pKs = 10
berechnet [80] und gemessen [81].
Wird in einer wa¨ssrigen Lo¨sung der Wert pH=10 eingestellt4, liegen die Mengen
an dissoziiertem Phenol und nicht dissoziiertem Phenol in der Gleichgewichts-
reaktion mit gleichen Anteilen vor, wie aus Gleichung 5 hervorgeht:
[A−]
[HA]
= 1.
Eine Erho¨hung des pH-Wertes hat eine Abnahme der Konzentration der Phe-
nolmoleku¨le im nicht dissoziierten Grundzustand zur Folge, und der Anteil
dissoziierter Phenolmoleku¨le, die nicht zu einer Fluoreszenz angeregt werden
ko¨nnen, nimmt zu. Dementsprechend nimmt die Fluoreszenz ab und ist bei
Werten pH > 12 praktisch nicht mehr zu beobachten [82].
Die Lebensdauer der Grundzusta¨nde ist unendlich lang, und die Ratenkon-
stanten fu¨r Sa¨ure-Base-Reaktionen liegen bei 1010s−1 bis 107s−1 [66]. Somit
erfolgt in diesen Fa¨llen die Absorption eines Photons immer aus einem chemi-
schen Gleichgewicht.
4Der pH-Wert wird aus der Konzentration der H3O+-Ionen berechnet:
pH = −log[H3O+].
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2.4 Polarisation
Eine polarisierte Fluoreszenz kann nach der Anregung mit polarisierter Strah-
lung beobachtet werden, wenn keine depolarisierenden Effekte vorhanden sind.
Fu¨r Teilchen in Flu¨ssigkeiten sind dies Sto¨ße und die Bewegung der Teilchen
in Form von Rotation.
Der Polarisationsgrad P wird durch eine Intensita¨tsdifferenz beschrieben, die
auf die Gesamtintensita¨t normiert wird [83]:
P =
I‖ − I⊥
I‖ + I⊥
, (2.5)
wobei I‖ die Fluoreszenzintensita¨t bezeichnet, die parallel zur anregenden, li-
near polarisierten Strahlung ~E detektiert wird, und I⊥ die dazu senkrechte
Fluoreszenzintensita¨t, vgl. Abbildung 2.3.
I⊥
 I  ||
E→
Küvette
Glan-Prismax
z
Spektrometerspalt
y
Abbildung 2.3: Schematischer Aufbau fu¨r Polarisationsmessungen.
Fu¨r Messungen der Fluoreszenzpolarisation wurde die linear polarisierte La-
serstrahlung durch eine Ku¨vette geleitet, die mit den Proben gefu¨llt war. Die
Fluoreszenz passierte rechtwinklig dazu ein als Analysator wirkendes Glan-
Prisma, welches je nach Drehung die Intensita¨tskomponenten I⊥ und I|| bzgl.
der Laserpolarisation ~E bestimmte.
Die Werte fu¨r P beschra¨nken sich auf den Bereich zwischen +1/2 und −1/3
fu¨r Teilchen in Flu¨ssigkeiten [84]. Bei Raumtemperatur u¨berwiegt der Einfluß
durch depolarisierende Bewegung und durch Sto¨ße, so daß eine Fluoreszenz-
polarisation oftmals nicht beobachtet werden kann [68].
Eine Erho¨hung des Polarisationsgrades P kann durch das Anlegen eines elektri-
schen Feldes herbeigefu¨hrt werden, wenn die Teilchen ein permanentes Dipol-
moment besitzen. Die Ausrichtung dieser Dipole erfordert jedoch Feldsta¨rken
der Gro¨ßenordnung 100kV/cm [85, 86], die in der vorliegenden Arbeit bei der
CE mit maximal 500V/cm nicht erreicht wurden.
Kapitel 3
Kapillarzonenelektrophorese
Die Kapillarzonenelektrophorese (engl. CZE) ist die am ha¨ufigsten verwendete
Technik1 in der Kapillarelektrophorese (engl. CE) zur Separation von Teilchen.
Die CZE verwendet Kapillaren mit einem Innendurchmeser ∅ < 200µm, die
mit einem Puffer (Elektrolyten) gefu¨llt werden. Nach der Injektion eines Pro-
bengemisches (ca. 1- 10nl) wird u¨ber der Kapillare eine Spannungsdifferenz in
der Gro¨ßenordnung 20kV − 30kV angelegt, und die injizierten Teilchen wer-
den aufgrund ihrer Mobilita¨t und des Elektroosmotischen Flusses (EOF) unter
dem Einfluß des elektrischen Feldes durch die Kapillare getrieben. Differenzen
in den Mobilita¨ten fu¨hren zu einer Separation der Teilchen, die in Zonen ge-
trennt am Detektor nachgewiesen werden ko¨nnen.
Im folgenden wird die Teilchengeschwindigkeit unter dem Einfluß einer Elek-
trophorese beschrieben und die Wirkung des EOF auf die Geschwindigkeit
dargestellt.
3.1 Elektrophorese und EOF
Ausgangspunkt fu¨r eine Trennung von verschiedenen Substanzen ist die Elek-
trophorese. Sie bezeichnet die Bewegung von Teilchen in einer Flu¨ssigkeit unter
dem Einfluß eines elektrischen Feldes ~E. Die resultierende Geschwindigkeit ~v
ergibt sich aus der Beziehung
~v = µt · ~E
in der µt die Mobilita¨t des Teilchens bezeichnet
µt =
ze0
6piηr
.
1Eine U¨bersicht der mo¨glichenTechniken innerhalb der CE ist in Anhang Caufgelistet.
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Die Mobilita¨t wird bestimmt durch die (positive oder negative) elektrische
Ladung z · e0 und den Radius r des Teilchens, sowie durch die dynamische
Viskosita¨t des Elektrolyten η.
Die Geschwindigkeit eines Teilchens kann somit durch seine effektive elektri-
sche Ladung, die Viskosita¨t der Flu¨ssigkeit und die Feldsta¨rke beeinflußt wer-
den.
Bei der Verwendung von Kapillaren bestimmt zusa¨tzlich zur Elektrophorese
der EOF (Elektroosmotischer Fluß) die Geschwindigkeit der Teilchen2.
Der EOF bezeichnet die Bewegung der gesamten Flu¨ssigkeitssa¨ule in der Kapil-
lare und resultiert aus einem Grenzschichteffekt zwischen der elektrisch gelade-
nen Kapillaroberfla¨che und dem Elektrolyten unter Anwesenheit eines a¨ußeren
elektrischen Feldes, welches parallel zur Kapillare gerichtet ist [87]. Dabei bil-
det sich im Inneren der Kapillare senkrecht zur Oberfla¨che ein Potentialgefa¨lle
ζ (siehe auch Anhang D), welches durch die folgende Helmholtz-Gleichung mit
der Mobilita¨t des Elektrolyten µeof in Beziehung steht [88]:
ζ =
4piηµeof

. (3.1)
Dabei bezeichnen η die dynamische Viskosita¨t und  die dielektrische Konstan-
te des Elektrolyten. Die Sta¨rke des ζ-Potentials ha¨ngt somit indirekt von der
Art des Puffers, seiner Konzentration, seinem pH-Wert und dem Material der
Kapillare ab [89, 90].
Die Geschwindigkeit des EOF ~veof erha¨lt unter Verwendung der Gleichung 3.1
den Ausdruck [91]:
~veof = µeof ~E =
ζ
4piη
~E
und wird durch das ζ-Potential, die dielektrische Konstante, die Viskosita¨t des
Elektrolyten und die Feldsta¨rke beeinflußt.
Die Werte der Mobilita¨t µeof liegen fu¨r Quarzkapillaren im Bereich zwischen
0.5 · 10−4cm2/(V · s) und 6 · 10−4cm2/(V · s), wenn der pH-Wert zwischen 3
und 8 variiert wird [92].
Die beobachtbare Geschwindigkeit der Teilchen ~v ergibt sich somit aus der
U¨berlagerung einer Teilchenbewegung aufgrund der Elektrophorese und einer
Bewegung des EOF:
~v = ~vt + ~veof .
2Nachdem in den ersten Arbeiten auf dem Gebiet der Kapillarelektrophorese der EOF
als eher hinderlich fu¨r eine hohe Auflo¨sung gehalten wurde, hatte Jorgenson [93, 94, 95]
zuerst die Mo¨glichkeiten aufgezeigt, die der EOF bietet.
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Die vektorielle Addition ist zu beru¨cksichtigen, da die Richtung des EOF im-
mer zur Kathode weist, aber die Teilchen je nach Auspra¨gung einer positiven
oder negativen Ladung zur Kathode oder Anode wandern ko¨nnen. Wenn der
EOF die gro¨ßte Geschwindigkeit aufweist, ko¨nnen am kathodenseitigen Detek-
tor elektrisch positive, negative und neutrale Teilchen nachgewiesen werden.
Differenzen in den beobachtbaren Teilchengeschwindigkeiten fu¨hren zu einer
Trennung, und Teilchen gleicher Geschwindigkeit bilden Zonen in der Kapil-
lare, die ra¨umlich voneinander getrennt detektiert werden ko¨nnen. Die Abbil-
dung 3.1 verdeutlicht die Entstehung der Zonen zu verschiedenen Zeitpunkten
in der Kapillare, nachdem ein Gemisch aufgegeben und ein elektrisches Feld
angelegt wurde.
t=0
t=1
t=N
t=...
HV
Detektor
Abbildung 3.1: Schematische Darstellung zur Bildung von Zonen mit Teil-
chen gleicher Geschwindigkeit (2, ©, 4) aus einem Teilchengemisch in einer
Kapillare.
Zum Zeitpunkt t = 0 befinden sich alle Teilchen eines Gemisches auf der lin-
ken Seite der Kapillare und wandern unter dem Einfluß des Potentialgefa¨lles
der Hochspannung (HV) nach rechts. Es bilden sich zu den Zeitpunkten
t = 0, 1, ..N verschiedene Zonen, die sich durch ihre Teilchengeschwindigkeit
unterscheiden und mit den Symbolen 2, © und 4 gekennzeichnet sind. Bei
hinreichendem ra¨umlichem Abstand zueinander ko¨nnen die Teilchen am De-
tektor nachgewiesen werden.
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Die zeitliche Reihenfolge der Signale wird durch die Temperatur des Puffers in
der Kapillare maßgeblich beeinflußt. Die Viskosita¨t η steht mit der Mobilita¨t
in dem Zusammenhang η ∝ 1/µ und kann fu¨r viele Flu¨ssigkeiten mit folgender
Funktion angena¨hert werden, die in exponentiell fallendem Zusammenhang
mit der Temperatur T steht:
η = A · eB/(R·T ) (3.2)
wobei A [Pa·s] und B [J/mol] Konstanten sind und R = 8.314[J/(mol·K)] die
molare Gaskonstante bezeichnet. Eine Temperaturerho¨hung hat eine Zunahme
der Mobilita¨t und somit eine Verku¨rzung der Zeiten zur Folge, die die Sub-
stanzen vom Beginn der Kapillare zum Detektor beno¨tigen (Migrationszeit).
Deshalb ko¨nnen die Signale aus Messungen bei differierenden Temperaturen
fu¨r eine Identifikation anhand ihrer Migrationszeiten nur mit Einschra¨nkungen
untereinander verglichen werden.
Bei typischen Werten der Spannung U = 25kV und des elektrischen Stroms
I = 70µA wird von der Spannungsquelle bei einer Kapillare der La¨nge L =
80cm und einem Innendurchmesser ∅ = 50µm eine Leistung von P = U · I =
1, 12kW/cm3 abgegeben. Davon werden ca. 35% als Wa¨rme von der Kapilla-
re abgestrahlt, und die verbleibende Leistung (P = 732W/cm3) fu¨hrt zu einer
Erwa¨rmung des Puffers [96]. Temperaturmessungen am Puffer in der Kapillare
[97, 98] ergeben Werte von bis zu 70◦C. Eine geeignete Ku¨hlung und Tem-
peraturstabilisation der Kapillare kann mit Ventilatoren, Wasserba¨dern oder
Peltierelementen [99] erfolgen. Eine U¨bersicht u¨ber Effekte des Temperatur-
gradienten entlang des Kapillarquerschnitts findet sich z. B. in [100, 101]
Als Detektoren stehen post-column oder on-column-Einheiten zur Verfu¨gung,
die die Substanzen am Ende der Kapillare oder in der Kapillare nachweisen.
Dabei ko¨nnen verschiedenste Methoden und Verfahren mit all ihren Varianten
verwendet werden, wie z. B. [102]:
• Ramanmessungen
• Massenspektrometrie
• Messung der Absorption
• Messung der Fluoreszenz
• Messung der Radioaktivita¨t
• Ionenmobilita¨ts-Spektroskopie
• Messung der Chemilumineszenz
• Messung des Zirkulareren Dichroismus´
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• Messung von Konzentrationsgradienten
• Brechungsindex-A¨nderungsmessungen
Neben dieser idealisierten Trennung sind bei der Anwendung der CZE Ad-
sorptionseffekte zu beobachten, die zu einer Anreicherung von Teilchen auf
der Oberfla¨che der Kapillare fu¨hren [103]. Die u¨ber weite pH-Bereiche (bis ca.
pH=2.0 [104]) elektrisch negativ geladene Kapillaroberfla¨che kann elektrisch
positiv geladene Teilchen in einem irreversiblen Prozeß dauerhaft binden. Im
Fall eines Gleichgewichtes zwischen Adsorption und Desorption entsteht ein
reversibler Prozeß der Adsorption. Somit fu¨hrt die Adsorption zu einer Si-
gnalverbreiterung und zu einer Signalminderung [105].
Maßnahmen gegen eine Adsorption [102, 106] ko¨nnen zugleich einen Einfluß
auf die Trennung der Substanzen ausu¨ben und wurden deshalb in dieser Arbeit
im Sinne einer optimierten CZE nicht verfolgt.
Das Lo¨sungsmittel der Substanzen stimmt bei allen Messungen mit der Art
des Puffers, seiner Konzentration und seinem pH-Wert u¨berein, um dispersive
Effekte [107, 108] zu vermeiden und eine Vergleichbarkeit der Messungen bzgl.
der spektralen Fluoreszenzemission, der Fluoreszenzsta¨rke und der Substanz-
reihenfolgen in der CZE zu gewa¨hrleisten.

Kapitel 4
Apparativer Aufbau
Nachdem die theoretische Grundlage fu¨r das Versta¨ndnis der CZE vorgestellt
worden ist, folgen in diesem Kapitel Ausfu¨hrungen zum apparativen Aufbau
eines CE-Systems.
Ein CE-System besteht im wesentlichen aus folgenden vier Komponenten:
• Kapillare, Kapillarhalterung und Kapillarku¨hlung
• Hochspannungsquelle
• Probenaufgabe
• Detektoreinheit
Die konkrete Ausgestaltung richtet sich hauptsa¨chlich nach der Art der Pro-
benaufgabe (hydrodynamisch, elektrostatisch oder druckgesteuert), der Wahl
des Detektionsverfahrens (vgl. Seite 19), der Art der Ku¨hlung (Flu¨ssigkeits-,
Luft- oder Peltierku¨hlung) und der Bereitstellung der Probengefa¨ße (manuel-
ler oder automatisierter Wechsel).
Die Bezeichnung “Detektionsverfahren’”beinhaltet nicht nur den Detektor im
engeren Sinne, sondern im weiteren Sinne auch all die Komponenten, die eine
Detektion erst ermo¨glichen. Dazu za¨hlen in dieser Arbeit fu¨r Fluoreszenz-
messungen die Lichtquellen (Lasersysteme) und der Detektor als eine ICCD-
Kamera ( intensivierte CCD-Kamera) mit den notwendigen Abbildungsoptiken
mit und ohne Spektrometer, sowie die Signalverarbeitung in einem PC.
Die Lasersysteme bestanden aus drei Varianten, von denen das eine ein Farb-
stofflasersystem war. Die beiden anderen wurden von OPO-Lasersystemen
(Optical Parametric Oscillator) gebildet, die in dieser Arbeit als erstes und
zweites OPO-Lasersystem bezeichnet werden.
Die in dieser Arbeit verwendeten Komponenten des apparativen CZE-Aufbaus
und der Detektionskomponenten werden im folgenden vorgestellt und charak-
terisiert.
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4.1 Der CZE-Aufbau
Die CZE-Messungen zu dieser Arbeit wurden mit zwei verschiedenen CZE-
Systemen durchgefu¨hrt, von denen das erste selbsterstellt wurde.
Das zweite System bestand aus einem kommerziellen Gera¨t der Firma Grom1,
das fu¨r die LIF-Detektion in geeigneter Weise modifiziert worden ist.
Diese beiden Systeme, die sich im wesentlichen durch die Art der Probenin-
jektion in die Kapillare unterscheiden, werden im folgenden beschrieben. Fu¨r
eine Darstellung der verwendeten Lasersysteme wird auf das Kapitel 0.1 und
fu¨r eine Darstellung der optischen Komponenten auf das Kapitel 4.4 verwiesen.
Das selbsterstellte CZE-System
Der selbsterstellte CE-Aufbau fu¨r Messungen ohne Spektrometer bestand aus
den Komponenten Kapillare, Reservoir, Spannungsversorgung, Kapillarhalte-
rung und Detektor, wie sie in Abbildung 4.1 dargestellt sind.
2 1
3 4
5
6
Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des CZE-Aufbaus ohne Spektrome-
ter: 1,2) Reservoir, 3) Kapillarhalterung, 4) Kapillare 5) HV-Quelle 0-15kV,
6) Laserstrahl, 7) Detektor.
1Leihgabe: Institut fu¨r Pharmazeutische Chemie, Uni-Mu¨nster, Prof. Blaschke
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Die Kapillare tauchte mit beiden Enden in jeweils einem eigenen Reservoir.
Am Detektionsort wurde sie von einer U-fo¨rmigen Halterung fixiert und vom
Laserlicht bestrahlt. Die Kapillare konnte zum Spu¨len und Befu¨llen mit der
Pufferlo¨sung u¨ber eine Dichtung mit der Kanu¨le einer ml-Spritze verbunden
werden, vgl. [15].
Die Probenaufgabe erfolgte manuell und hydrodynamisch, wobei das Reser-
voir 1 gegen ein Reservoir ausgetauscht wurde, welches die Probe enthielt.
Die Probeninjektion ergab sich u¨ber das Anheben dieses Reservoirs um ei-
ne definierte Strecke (20cm). Nach einem bestimmten Zeitraum (10s bis 15s)
wurde das Probenreservoir gesenkt und durch das mit der Pufferlo¨sung ersetzt.
Fu¨r die Elektrophorese wurde das Reservoir 1 mit der Anode und das Reser-
voir 2 mit der Kathode der Spannungsquelle (0 bis 15kV) verbunden und die
Kapillare mit einem Ventilator geku¨hlt.
Der Detektor bestand in allen CZE-Anordnungen aus einer intensivierten CCD-
Kamera, die rechtwinklig zur Kapillare und zum Laserlicht das Fluoreszenzsi-
gnal aufzeichnete (siehe auch Kapitel 4.4).
Das modifizierte CZE-System
Der zweite CZE-Aufbau bestand aus dem CE-Gera¨t der Firma Grom, System
100, das in geeigneter Weise modifiziert wurde:
In der Originalversion sind der Aufgabeblock, die aufgerollte Kapillare und ein
Lu¨fter Teil eines optisch abgeschlossenen Systems, an den der gewa¨hlte Detek-
tor von außen angekoppelt wird. Ohne diesen optischen Anschluß entspricht
dieses System grundsa¨tzlich dem Aufbau in Abbildung 4.1.
Um einen optischen Zugang an die Kapillare zu erhalten, wurde die Kapil-
lare, deren Anfang im Aufgabeblock befestigt ist, aus dem Geha¨use gefu¨hrt
und mittels einer U-fo¨rmigen Halterung am Detektionsort fixiert. Das Ende
der Kapillare gelangte zuru¨ck in das Geha¨use und wurde von einem Aufnah-
meblock gehalten, der dem Aufgabeblock ohne Spritzeneinlaß entsprach. Die
Ku¨hlung der Kapillare erfolgte inner- und außerhalb des Geha¨uses mit jeweils
einem Ventilator.
Der Aufgabeblock dient der Halterung der Kapillare und zum Ankoppeln einer
Mikroliterspritze, mit der die Kapillare gespu¨lt und befu¨llt werden kann, vgl.
Abbildung 4.2.
Fu¨r die Aufgabe einer Probe wird der Probenraum (Volumen ca. 2µl) mit der
Probe gespu¨lt und gefu¨llt, um dann einen festen Weg (10cm) entlang einer
Fu¨hrungsschiene manuell angehoben zu werden. Die Aufgabe erfolgt ebenfalls
hydrodynamisch und ist durch das Senken des Blocks in die Ausgangsposition,
in der die beiden Kapillarenden keine Ho¨hendifferenz aufweisen, beendet.
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Spritzeneinlaß
ProbenraumCZE-Kapillare
Halteschraube
Spritzendichtung
Titan-Buchse
Dichtschraube
Abbildung 4.2: Querschnitt durch den Aufgabeblock.
An der Spannungsversorgung (0 bis 30kV) kann die gewu¨nschte Spannung auf
100V genau eingestellt werden und der durch die Kapillare fließende elektri-
sche Strom (max. 200µA) zur Kontrolle der Elektrophorese und fu¨r Vergleiche
zwischen verschiedenen Messungen abgelesen werden.
In allen CZE-Messungen wurde die Spannung konstant und der elektrische
Strom variabel gehalten.
Eine Abscha¨tzung der durch die Aufgabe in die Kapillare gelangte Menge kann
mit Hilfe folgender Beziehung erfolgen [109], die als Aufgaberate H [cm/s] die
Ho¨he der aufgegebenen Flu¨ssigkeitssa¨ule pro Zeit angibt:
H = ρ · g · r2 ·∆h/(8 · η · L) (4.1)
Darin bezeichnen ρ[g/ml] die Dichte des Elektrolyten, g[cm/s2] die Erdbe-
schleunigung, r[cm] den Innenradius der Kapillare, ∆h[cm] die Ho¨hendifferenz,
η[g/(cm· s)] die Viskosita¨t des Elektrolyten und L[cm] die Gesamtla¨nge der
Kapillare.
Mit den Werten ρ = 1g/ml, g = 981cm/s2, r = 25 · 10−4cm, ∆h = 10cm,
η = 0.01g/(cm · s) und L = 74cm ergibt sich bei einer typischen Aufgabezeit
von t = 15s eine Flu¨ssigkeitssa¨ule von H = 1.5mm. Das entspricht einem
Volumen von:
V = 3, 1nl.
Fu¨r den Fall der Probenaufgabe mit einem kontrollierten Druckunterschied ∆p
zwischen den Kapillarenden kann folgende Gleichung verwendet werden, die
ebenfalls die Aufgaberate H [cm/s] als Ho¨he der aufgegebenen Flu¨ssigkeitssa¨ule
pro Zeit angibt :
H = (pi ·∆p · r2)/(8 · η · L) (4.2)
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Die Parameter entsprechen denen in Gleichung 4.1 und ∆p wird in [g/cm · s2]
angegeben. Mit den Werten von ∆p = 0.5psi = 3.44 · 10−4g/(cm · s2) und
t = 15s berechnet sich beispielsweise eine Ho¨he von H = 1.1mm, die einem
Volumen V = 2, 3nl entspricht.
Im folgenden bezeichnen die Injektions- oder Aufgabemenge die in den Aufga-
beblock der Kapillare gespritzte Menge (typischerweise 20µl). Die Injektions-
oder Aufgabezeit gibt den Zeitraum an, fu¨r den ein Ho¨henunterschied zwischen
den Kapillarenden hergestellt wird. Dabei wandert die Probe in die Kapillare.
Diese Mengen werden durch die Gleichungen 4.1 und 4.2 bestimmt und sind
nicht mit der in den Block injizierten Menge identisch.
Eine Vergro¨ßerung der Aufgabezeit fu¨hrt zu einer Verla¨ngerung der aufgegeben
Flu¨ssigkeitssa¨ule mit gleichbleibender Konzentration. Eine Signalvergro¨ßerung
kann somit nur erreicht werden, wenn das Detektionsfenster in der Kapillare
gro¨ßer als die La¨nge der injizierten Probe ist und alle Teilchen fu¨r die Detek-
tion genutzt werden. In diesem Fall ist das Fluoreszenzsignal proportional zu
der Aufgabezeit, wenn die Zeitpunkte zu dem die Probe in das Detektionsfen-
ster hinein und hinaus gelangt vernachla¨ssigt werden. Gleichzeitig wird jedoch
mit zunehmender Aufgabezeit die Trennung der Substanzen verschlechtert und
kann sogar verhindert werden.
In kommerziell erha¨ltlichen Gera¨ten wird ha¨ufig nur ein kleiner Teil der Pro-
be (ca. 100µm) fu¨r die Probendetektion verwendet, um eine hohe ra¨umliche
Trennung der Signale zu gewa¨hrleisten .
Somit muß ein Kompromiß in der Aufgabezeit zwischen einer guten Trennung
und einem hohen Signal gebildet werden.
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4.2 Die Lasersysteme
Fu¨r die Erzeugung der notwendigen UV-Strahlung konnten drei unterschiedli-
che und gepulste Lasersysteme verwendet werden. Das eine ist ein Farbstoff-
lasersystem, welches von einem Nd:YAG-Laser gepumpt wurde und mit einer
externen Frequenzverdopplung versehen war.
Die beiden anderen Systeme waren OPO-Lasersysteme (Optical Parametric
Ocsillator), die mit einem Nd:YAG-Laser betrieben wurden und sich durch den
Aufbau zur Frequenzverdopplung unterschieden. Das im folgenden als erstes
OPO-Lasersystem bezeichnete war mit einer externen Frequenzverdopplung
ausgestattet, und das als zweites OPO-Lasersystem bezeichnete wurde mit
einer internen Frequenzverdopplung betrieben.
4.2.1 Das Nd:YAG-lasergepumpte Farbstofflasersystem
Fu¨r die Erzeugung bestimmter Wellenla¨ngen (213nm und 270nm) konnte das
Farbstofflasersystem genutzt werden. Dafu¨r stand als Pumplaser ein Nd:YAG-
Laser (Spectra Physics, GCR 130-10) zur Verfu¨gung, welcher ein Strahlprofil
mit anna¨hernd gaußfo¨rmiger Intensita¨tsverteilung aufweist. Die Wiederholfre-
quenz war auf 10Hz festgelegt, und die Pulsdauer betrug bei der verwendeten
Wellenla¨nge 355nm ca. 7ns [110].
Fu¨r die Erzeugung von Laserstrahlung der Wellenla¨nge 270nm wurde der Farb-
stoff Coumarin 153 in einer Konzentration von 2,36g/l in Methanol verwen-
det und die Emission auf 540nm eingestellt. Die anschließende Frequenzver-
dopplung mit einem BBO-Kristall (55◦) erzeugte die gewu¨nschte Wellenla¨nge
mit einer maximalen Leistung von 1,8 mJ/Puls bei einer Pumpleistung von
90mJ/Puls.
Die Isolation der UV-Wellenla¨nge und die Strahlfu¨hrung zum Meßort wurde
mit einem Pellin-Broca-Prisma realisiert, vgl. Abbildung 1.
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Abbildung 4.3: Strahlfu¨hrung des Nd:YAG-Farbstofflaser-Systems. 1), 2)
355nm-45◦-Spiegel, 3) BBO-Kristall fu¨r Frequenzverdopplung, 4) Pellin-Broca-
Prisma.
4.2 Die Lasersysteme 27
Als zweite Wellenla¨nge konnten 212nm mit dem Farbstoff Bis-MSB bei einer
Konzentration von 0,13g/l in Dioxan gelo¨st durch eine Frequenzverdopplung
mit einem weiteren BBO-Kristall (80◦) bereitgestellt werden.
Die maximale Ausgangsleistung betrug 1,5 mJ/Puls, wenn als Pumpleistung
90mJ/Puls zur Verfu¨gung standen.
Das Strahlprofil des Farbstofflasers hatte vor der Frequenzverdopplung die in
Abbildung 2 gezeigte Form.
Abbildung 4.4: Drei Strahlprofile des Farbstofflasers auf Fotopapier vor der
Frequenzverdopplung.
In jedem Profil ist im linken Bereich der relativ homogene und elliptische Teil
zu erkennen, der fu¨r die Frequenzverdopplung genutzt wurde und fu¨r die Aus-
leuchtung eines 3mm langen Teils der Kapillare geeignet war.
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4.2.2 Die OPO-Lasersysteme
Das Kernstu¨ck eines OPO-Systems ist ein BBO-Kristall2, der in einem Reso-
nator positioniert ist. Die durch diesen Kristall (im folgenden als OPO-Kristall
bezeichnet) geleitete Laserstrahlung der Wellenla¨nge 355nm wird durch einen
nicht linearen parametrischen Prozeß in zwei Anteile aufgespalten, die am Ent-
artungspunkt bei 700nm gleiche Wellenla¨ngen aufweisen, vgl. Abbildung 3.
Bei dieser Wellenla¨nge betra¨gt der Winkel θ zwischen dem einfallenden La-
serstrahl3 und der optischen Achse des OPO-Kristalls 33.8◦. Bei kleineren
Winkeln wird die Strahlung mit einer Wellenla¨nge gro¨ßer 700nm als Idlerwelle
und die Strahlung mit Wellenla¨ngen kleiner 700nm als Signalwelle bezeichnet.
Die Aufspaltung der einfallenden Strahlung in zwei Anteile unterschiedlicher
Wellenla¨nge beru¨cksichtigt die Energie- und Impulserhaltung.
Diese beiden erzeugten Strahlungen sind in ihrer Wellenla¨nge durch den Winkel
θ zwischen der Laserstrahlung und der optischen Achse des OPO-Kristalls fest-
gelegt. Eine Variation dieses Winkels kann die Wellenla¨nge u¨ber einen weiten
Wellenla¨ngenbereich kontinuierlich vera¨ndern, wie in Abbildung 3 dargestellt
ist.
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Abbildung 4.5: Die spektrale Position der Idler- und Signalwelle als Funktion
des Winkels θ.
2Fu¨r alle hier eingesetzten OPO-Lasersysteme wurde derselbe Kristall verwendet: Ein-
trittsfla¨che 9 · 11mm2, La¨nge 12mm, Schnittwinkel 30◦.
3Die Richtung des Laserstrahlung wird durch den Wellenvektor ~k bestimmt.
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Fu¨r die Erzeugung durchstimmbarer UV-Strahlung kann die Signalwelle ver-
wendet werden. Durch eine Frequenzverdopplung der Wellenla¨ngen zwischen
400nm und 700nm wird UV-Strahlung im Bereich zwischen 200nm und 350nm
erzeugt.
Die Wellenla¨ngenbereiche der Signal- und Idlerwelle werden zusa¨tzlich durch
den effizienten Wellenla¨ngenbereich der verwendeten Resonatorspiegel und der
Wellenla¨nge der eingekoppelten Laserstrahlung bestimmt. Die effizienten Be-
reiche der Resonatorspiegel sind kleiner als der vom OPO-Kristall erzeug-
te Wellenla¨ngenbereich. Daher sind drei Spiegelpaare erforderlich, um den
Bereich zwischen 400nm und 700nm abzudecken. Die eingekoppelte Strah-
lung wurde von einem schmalbandigen, gepulsten Nd:YAG-Laser mit der Wel-
lenla¨nge 355nm bereitgestellt.
Fu¨r diese Arbeit standen zwei OPO-Lasersysteme zur Verfu¨gung, die sich
durch ihre Mo¨glichkeit zur Frequenzverdopplung der Signalwellenla¨nge unter-
schieden.
Das OPO-Lasersystem mit externer Frequenzverdopplung
Das erste OPO-Lasersystem war mit einer externen Frequenzverdopplung ver-
sehen und wird durch die Abbildung 4 schematisch dargestellt.
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Abbildung 4.6: Der Aufbau des OPO-Systems mit externer Frequenzverdopp-
lung. 1) 355nm-45◦-Spiegel, 2) 90◦-Quarzprisma, 3) Blende, 4) Resonator-
spiegel, 5) OPO-Kristall, 6) IR-Filter, 7) Linse, 8) Strahlteilerwu¨rfel, 9) 90◦-
Quarzprisma, 10) BBO-Kristall zur Frequenzverdopplung, 11) Glan-Prisma.
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Die Strahlung des Nd:YAG-Lasers (Spectra GCR 290) durchlief zuerst eine
Verzo¨gerungsstrecke (gekennzeichnet durch die Quarzprismen 2), die durch
die Nutzung anderer Experimente no¨tig war. Im Anschluß daran erfolgten die
Konversion dieser Strahlung im OPO-Kristall (5), die Wellenla¨ngenseparation
und die Frequenzverdopplung(10).
Fu¨r die Messungen in dieser Arbeit wurden die Resonatorspiegelpaare um den
OPO-Kristall mit den Bereichen 450nm-575nm und 405nm-480nm verwendet.
Eine Blende vor dem OPO-Resonator begrenzte die Leistung des Pumpla-
sers (Spectra GCR 290) auf maximal 280mJ/Puls um die Zersto¨rschwelle
von 1.5J/cm2 der Resonatorspiegel und 2J/cm2 des OPO-Kristalls nicht zu
u¨berschreiten.
Am Ausgang des OPO-Resonators sind die nicht konvertierte Pumpwellenla¨nge
(355nm), die Signalwellenla¨nge und die Idlerwellenla¨nge vorhanden. Fu¨r die
Frequenzverdopplung der Signalwellenla¨nge mußten die anderen unterdru¨ckt
werden. Die Idlerwelle konnte mit einem IR-Filter eleminiert und die Pump-
welle mit einem Strahlteilerwu¨rfel getrennt werden, da die Polarisationsebenen
der Signalwelle und der Pumpwelle senkrecht zueinander orientiert waren.
Die Frequenzverdopplung erfolgte durch die Fokussierung der Signalwelle in
einen geeigneten BBO-Kristall4. Die Isolation der frequenzverdoppelten UV-
Strahlung konnte ebenfalls durch ein polarisationsselektives Element (Glan-
Prisma) herbeigefu¨hrt werden.Unter Ausnutzung der durch die Resonatorspie-
gel vorgegeben Wellenla¨ngenbereiche ergeben sich als frequenzverdoppelte UV-
Strahlung Wellenla¨ngen im Bereich 220nm-240nm und 240nm-280nm.
Fu¨r eine Wellenla¨ngena¨nderung wurden der OPO-Kristall und der Kristall zur
Frequenzverdopplung u¨ber je eine Schrittmotorsteuerung vom PC kontrolliert
und synchron variiert.
Diese Art der Erzeugung von UV-Strahlung war nicht sehr effizient, da der
Akzeptanzwinkel des frequenzverdoppelnden Kristalls kleiner als der Winkel
der dort hinein fokussierten Strahlung war [110, 111]. Die maximale Leistung
von 0.6mJ/Puls wurde bei einer Pumpleistung von 20mJ/Puls der Signalwelle
erreicht. Damit betra¨gt die Konversionseffizienz nur 3%.
Aus diesem Grund wurde dieses OPO-System mit dem Nd:YAG-Laser durch
das zweite OPO-Lasersystem mit intracavity-Frequenzverdopplung ersetzt.
4Eintrittsfla¨che 8 · 4mm2, La¨nge 7mm, Schnittwinkel 55◦
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Das OPO-System mit intracavity-Frequenzverdopplung
Dieses OPO-System (GWU) unterscheidet sich von dem ersten darin, daß der
BBO-Kristall fu¨r die Frequenzverdopplung5 in dem OPO-Resonator integriert
war, wie die Abbildung 5 zeigt.
1
Nd:YAG-Laser, 355mn
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Abbildung 4.7: Der Aufbau des OPO-Systems mit interner Frequenzverdopp-
lung. 1) Blende, 2) Resonatorspiegel, 3) OPO-Kristall, 4) BBO-Kristall zur
Frequenzverdopplung, 5) UV-Breitband-Spiegel, 6) 90◦-Quarzprisma.
Bei diesem Aufbau ist der Resonator in einer Entfernung von nur 30cm zum
Nd:YAG-Laser (Spectra GCR 230) aufgestellt, um das homogene Nahfeld des
Lasers fu¨r eine hohe Konversionseffizienz im OPO-Kristall zu nutzen. Eine
Keramikblende begrenzt den Durchmesser des Laserstrahls, um die Zersto¨r-
schwelle der Resonatorspiegel und des OPO-Kristalls nicht zu u¨berschreiten.
Die Signalwellenla¨nge wird im Resonator (effizienter Bereich: 450nm-574nm)
frequenzverdoppelt, so daß vom OPO-System vier Wellenla¨nge emittiert wer-
den:
• die dritte Harmonische des Nd:YAG-Lasers mit 355nm,
• die Signalwellenla¨nge,
• die Idler-Wellenla¨nge im Infrarotbereich und
• die aus der Signalwellenla¨nge frequenzverdoppelte UV-Strahlung
Eine Separation der UV-Wellenla¨nge kann im Gegensatz zum oben beschriebe-
nen OPO-System nicht unter Verwendung von Polarisationselementen erfolgen,
da die UV-Strahlung und die 355nm des Nd:YAG-Lasers die gleiche Polarisa-
tionsrichtung aufweisen. Statt dessen wird die UV-Strahlung mit Hilfe zweier
dielektrischer UV-Breitband-45◦ Spiegel [112] (HR-Bereich 240nm bis 275nm)
isoliert, so daß eine wie in Abbildung 6 dargestellte wellenla¨ngenabha¨ngige
UV-Leistung zur Verfu¨gung stand.
5Eintrittsfla¨che 9 · 11mm2, La¨nge 7mm, Schnittwinkel 49◦
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Abbildung 4.8: OPO-UV-Ausgangsleistung nach dielektrischer Strahlseparati-
on u¨ber zwei 45◦-UV-Breitband-Spiegel. a) 246.5nm, b) 261nm, c) 266nm.
Die Intensita¨tsspitzen ergeben sich, wenn bei der Erzeugung von a) 246.5nm
der OPO-Kristall und von b) 261nm der Kristall zur Frequenzverdopplung mit
ihrer Kristallfla¨che senkrecht im Laserstrahl stehen und somit die Resonator-
verluste minimiert werden. Beim Signal c) 266nm wird der OPO durch nicht
herausgefilterte Restanteile der 532nm Strahlung des Nd:YAG-Lasers geseedet
und seine Effizienz gesteigert.
Auch hier konnten die beiden Kristalle durch je eine Schrittmotorsteuerung
vom PC kontrolliert und synchron variiert werden.
Die kleinste und durch die Schrittmotoren und das Computerprogramm auf-
zulo¨sende Schrittweite in der Wellenla¨ngena¨nderung betrug fu¨r beide OPO-
Lasersysteme 0.01nm. Aufgrund der kontinuierlichen Emissionsspektren wur-
de in spa¨teren Messungen eine Schrittweite von 0.2nm gewa¨hlt. Damit konnte
auch die Datenmenge der Kamerabilder und die Meßzeit reduziert werden.
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4.3 Die ICCD-Kamera
Die Datenaufnahme bezieht sich bei diesen Messungen auf die Detektion von
Fluoreszenzlicht, fu¨r die eine ICCD-Kamera mit einem Bildversta¨rker (intensi-
vierte CCD-Kamera) zur Erzeugung zweidimensionaler Bilder zur Verfu¨gung
stand.
Die Kamera ist mit einem Frame-Transfer-Chip ausgestattet, der 768 · 1144
Pixel der Gro¨ße 22, 5 · 22, 5µm2 entha¨lt und die Abmessungen 18 · 12mm2
besitzt. Die zur Belichtung freigegebene Fla¨che umfaßt 768 · 572 Pixel und ist
direkt an den 18mm großen Ausgang eines Bildversta¨rkers (Firma Proxitronic,
Bensheim) gekoppelt. Auf der Vorderseite ist der Bildversta¨rker mit einem
Quarzfenster und einer UV-empfindlichen Photokathode (S20) ausgestattet,
die eine Effizienz von 9% bis 23% im Wellenla¨ngenbereich 200−600nm besitzt,
wie sie in Abbildung 4.9 dargestellt ist.
Abbildung 4.9: Quanteneffizienz der Bildversta¨rkerfotokathode [113]
Die von der Kamera aufgenommen Bilder werden mit einer Rate von 620kHz
pro Pixel u¨ber ein BNC-Kabel in einen AD-Wandler im Steuerungsrechner
u¨bertragen, dessen Auflo¨sung von 12 Bit die Zerlegung der Intensita¨tssignale
in 4096 Stufen ermo¨glicht.
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Die ku¨hlwasserunterstu¨tzte Peltierku¨hlung des CCD-Chips ermo¨glicht die Tem-
perierung auf minimal −11◦, um das thermische Rauschen und den Dunkel-
strom zu reduzieren.
Eine wichtige Gro¨ße fu¨r die Charakterisierung des Signals ist das Signal-Rausch-
Verha¨ltnis S/N , welches sich bei einer CCD-Kamera mit einem Bildversta¨rker
als das Verha¨ltnis von Fotoelektronen Ne zu den Rausch-Elektronen Nr dar-
stellen la¨ßt [114]:
S
N
=
Ne
Nr
. (4.3)
Die Zahl der Rausch-Elektronen ergibt sich aus der Standardabweichung, die
die Fotoelektronen aufweisen.
Die Fotoelektronen entstehen an der Fotokathode des Bildversta¨rkers. Ihre An-
zahl steht in Verbindung mit dem Strom der auf den Bildversta¨rker treffenden
Photonen Np [s
−1m−2]:
Ne = Np · t · A · η (4.4)
wobei A [m2] die beleuchtete Bildversta¨rkerfla¨che, t die Belichtungszeit [s] und
η die Quanteneffizienz der Bildversta¨rkerfotokathode bezeichnen.
Die Quellen fu¨r Rausch-Elektronen und die Bezeichnungen der entsprechenden
Standardabweichungen sind:
• das Photonenrauschen np
• das CCD-Rauschen nccd und
• das Versta¨rkerrauschen nv.
Dabei gilt, daß die Standardabweichung np der am Bildversta¨rker ausgelo¨sten
Fotoelektronen aufgrund einer Poisson-Statistik gleich der Quadratwurzel aus
der Anzahl der Fotoelektronen ist np =
√
Ne, und auch ”
shot noise”genannt
[115] wird.
Das CCD-Rauschen sind Elektronen, die durch das Ausleserauschen, den Dun-
kelstrom und das
”
fixed-pattern noise“ erzeugt werden. Ihre Verteilung wird
durch die Angabe der Standardabweichung nccd gekennzeichnet.
Das Versta¨rkerrauschen wird durch Elektronen im Versta¨rker der CCD-Kamera
und der AD-Karte im PC verursacht. Dieses Rauschen wird durch die Stan-
dardabweichung nv beschrieben.
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Alle drei Rauschquellen sind nicht korreliert und tragen gleichermaßen zum
Rauschen bei, so daß sich als Standardabweichung des Rauschens folgender
Ausdruck ergibt:
Nr =
√
(
√
Np · t · A · η)2 + n2ccd + n2v (4.5)
Die Gleichungen 4.5 und 4.4 ko¨nnen in Gleichung 4.3 eingesetzt werden. Fu¨r
den Fall eines großen Signals
(
√
Np · t · A · η)2  n2CCD + n2v
dominiert das Photonenrauschen. Vereinfacht gilt dann, daß das Signal-Rausch-
Verha¨ltnis ungefa¨hr der Wurzel aus der Anzahl der Foto-Elektronen ist:
S
N
≈
√
Ne. (4.6)
Fu¨r den Fall eines schwachen Signals
(
√
Np · t · A · η)2  n2CCD + n2v
dominieren das CCD-Rauschen und das Versta¨rkerrauschen:
S
N
≈ Ne√
n2CCD + n
2
v
(4.7)
Eine Vergro¨ßerung des Signal-Rausch-Verha¨ltnisses kann durch eine Minimie-
rung des Ausleserauschens und die Maximierung des Signals, durch z.B. eine
effizientere Abbildungsoptik, erreicht werden.
Die verwendete Kamera konnte in verschiedenen Binning-Modi betrieben wer-
den. Dabei werden vor dem Auslesen des CCD-Chips mehrere Pixelinhalte zu
einem Wert zusammengefaßt.
Die Anzahl der zusammenzufassenden Pixel war variabel und konnte mit den
voneinander unabha¨ngigen, horizontalen und vertikalen Werten 2,4,8 und 16
vorgegeben werden. Das Produkt der horizontal und vertikal zusammengefaß-
ten Pixel wird im folgenden als Binning-Faktor b bezeichnet.
Durch das Zusammenfassen von Pixelinhalten wird je nach der Gro¨ße des
Binning-Faktors
• die Auslesezeit verku¨rzt,
• die ausgelesene Bildgro¨ße verkleinert,
• die ra¨umliche Information des CCD-Chips verdichtet und
• der relative Anteil des Ausleserauschens im Signal verringert.
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Die in dieser Arbeit gemessenen Fluoreszenzspektren sind kontinuierlich und
zeigen keine Struktur mit dicht benachbarten Linien, so daß durch das Zu-
sammenfassen von Pixelinhalten in der Horizontalen, die eine spektrale Zer-
legung widerspiegelt, keine relevante Information verloren geht. Ebenso kann
die ra¨umliche Information in der Vertikalen durch Binning verdichtet werden,
ohne auf Information verzichten zu mu¨ssen.
Das Auslesen der vollen Bildgro¨ße dauert 0,71s und kann durch das Binning
4 · 8 um den Faktor 32 auf 0,022s verku¨rzt werden. Wa¨hrend der Zeitspanne
von 60s ist es dann mo¨glich, eine Folge von 48 Bildern auszulesen, die jeweils
eine Belichtungszeit von 1s haben.
Diese Belichtungszeit ergab sich durch die Migrationszeiten der Proben durch
das Detektionsvolumen. Mit elektrischen Feldsta¨rken E = 500V/cm und ty-
pischen Mobilita¨tswerten µ = 2 · 10−4cm2/(V · s) (vgl. Seite 16) ergeben sich
Migrationsgeschwindigkeiten in der Gro¨ßenordnung v = 1mm/s.
Fu¨r das Durchlaufen eines 3mm langen Teilstu¨ckes der Kapillare wurde un-
ter Beru¨cksichtigung der konkurrierenden Gro¨ßen Fluoreszenzsignalsummati-
on, ra¨umliche Auflo¨sung und Dunkelbildrauschen eine Belichtungszeit der Ka-
mera von 1s gewa¨hlt. Wa¨hrend dieser Zeit wird die CCD-Kamera 10 mal fu¨r
die Dauer von 600ns vom Bildversta¨rker belichtet.
Mit dem Zusammenfassen von Pixelinhalten steigt der absolute Wert des Dun-
kelbilderauschens und auch der des Signals an. Der Binning-Faktor b und die
Varianz σ des Rauschens auf dem CCD-Chip sind multiplikativ miteinander
verknu¨pft. Die Varianz des Rauschens σb bestimmt sich bei Betrieb in einem
Binning-Modus b zu σb = b ·σ. Das Binning vergro¨ßert somit die Standardab-
weichung um den Faktor
√
b, wenn keine anderen Rauschquellen beru¨cksichtigt
werden.
Das Signal/Rausch-Verha¨ltnis kann unter Vernachla¨ssigung anderer Rausch-
quellen als dem Photonen- und dem Ausleserauschen durch folgenden Aus-
druck angegeben werden [116]:
S/N = Z · S/(Z · S + Z · σ)1/2 (4.8)
in dem Z die Anzahl der u¨bertragenen Signale (durch das Binning zusammen-
gefaßte Pixelinhalte), S der durchschnittliche Wert eines Pixelsignals auf dem
CCD-Chip und σ die Varianz des Ausleserauschens bezeichnen.
Durch ein Binning wird die Zahl der u¨bertragenen Signale Z verringert und bei
gleichbleibendem Signal auf dem CCD-Chip das durchschnittliche Pixelsignal
S erho¨ht. Der Gleichung 4.8 folgend, vergro¨ßert sich dann das Signal/Rausch-
Verha¨ltnis.
Die in dieser Arbeit angegebene Einheit counts/Pixel bezieht sich auf die Gro¨ße
des ausgelesenen Bildes im jeweiligen Binning-Modus und nicht auf die Pi-
xel des CCD-Kamerachips. Die Angabe von z.B. 32counts/Pixel im Binning-
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Modus 4 · 8 entspricht aufgrund verschiedener Einflu¨sse des Rauschens nicht
der Angabe 1count/Pixel auf dem CCD-Kamerachip.
Die Kamera-Eichung:
Eine Eichung der CCD-Kamera ist erforderlich, um die in counts gemessene
(relative) Intensita¨t der Kamerabilder als (absolute) Zahl der Fotoelektronen
angeben zu ko¨nnen.
Dafu¨r wird die abgeschwa¨chte Strahlung eines He/Ne-Lasers direkt auf die
Fotokathode gelenkt. Aus der konstanten Leistung des Lasers und einer de-
finierten O¨ffnungszeit der Fotokathode kann die Zahl der auf die Kathode
treffenden Photonen berechnet werden. Mit Hilfe der Quanteneffizienz der
Fotokathode, vgl. Abbildung 4.9, kann das Verha¨ltnis zwischen counts und Fo-
toelektronen ermittelt werden. Dieses Verha¨ltnis wird maßgeblich durch die
Versta¨rkungsfaktoren des Bildversta¨rkers und des AD-Wandlers im PC be-
stimmt. Mit den fu¨r die Messungen zu dieser Arbeit einheitlichen Spannungen
am Bildversta¨rker ergibt sich die Beziehung: 1count
∧
= 1.1 Fotoelektronen.
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4.3.1 Das Dunkelbildrauschen
Das Bild eines unbelichteten ICCD-Chips entha¨lt keine Information u¨ber ein
detektiertes Signal. Statt dessen sind darin Information u¨ber das
”
dark-pattern-
noise“ und das
”
thermische Rauschen“ verfu¨gbar, die einen Untergrund erzeu-
gen, auf dem ein Signal detektiert wird.
In diesen Messungen ist das
”
thermische Rauschen“ von besonderer Bedeu-
tung, da der CCD-Chip u¨ber den Zeitraum von 1 Sekunde nicht ausgelesen
wird und zur Belichtung freigegeben ist. Dabei sammeln sich Ladungstra¨ger
auf dem CCD-Chip, die nicht zum Signal geho¨ren und zu einer bedeutenden
Rauschquelle werden.
Das Dunkelbildrauschen wird durch die Standardabweichung
√
σ der Pixelin-
halte in einem beliebigen Rechteck des unbelichteten CCD-Bildes ermittelt,
das durch Subtraktion zweier aufeinanderfolgender Bilder entsteht. Das Aus-
leserauschen der Elektronik in der Kamera und folgender Komponenten, wie
z.B. der AD-Wandler sind in diesen Standardabweichungen enthalten.
Eine Reduktion dieses Rauschens ist durch eine Ku¨hlung des CCD-Chips zu
erreichen.
Neben der Temperatur hat auch der Binning-Faktor einen Einfluß auf das
Rauschen. Ohne den Einfluß des Ausleserauschens skaliert die Standardabwei-
chung mit der Quadratwurzel des Binning-Faktors b:
√
σb ←
√
b · σ.
Die Werte des Dunkelbildrauschens sind fu¨r verschiedene Temperaturen und
Binning-Modi in Tabelle 4.1 zusammengefaßt.
Temperatur Binning-Modus
1 · 1 4 · 8
−8◦ C 4.68 5.2
−9◦ C 2.2 2.6
−10◦ C 1.78 1.98
Tabelle 4.1: Dunkelbildrauschen [Fotoelektronen] bei verschiedenen Tempera-
turen und Binning-Modi.
Der Tabelle 4.1 ist zu entnehmen, daß eine versta¨rkte Ku¨hlung das Dunkel-
bildrauschen reduziert und der Temperatursprung von −8◦C auf −10◦C eine
Reduzierung des rms-Wertes6 von 4.68 um mehr als die Ha¨lfte auf 1,78 be-
wirkt.
Der rms-Wert im Binning-Modus 4 · 8 ist bei vergleichbaren Temperaturen er-
wartungsgema¨ß ho¨her, weicht aber mit dem Werte 1.98 bei Ku¨hlung auf −10◦C
nur geringfu¨gig vom Wert 1.78 im Binning-Modus 1 ·1 ab und deutet auf einen
u¨berwiegenden Einfluß des Ausleserauschens hin.
Fu¨r eine Reduktion des Dunkelbildrauschens wurde die Kamera immer auf die
minimal mo¨gliche Temperatur von ca. −10◦C geku¨hlt.
6 root mrean square
4.3 Die ICCD-Kamera 39
4.3.2 Linearita¨t des Detektors
Damit Signale unterschiedlicher Intensita¨t miteinander vergleichbar sind, muß
der Detektor (ICCD-Kamera) eine Variation der Signalsta¨rke linear aufzeich-
nen.
Eine U¨berpru¨fung dieses Verhaltens wurde mit einem HeNe-Laser durchgefu¨hrt.
Um seine konstante Ausgangsleistung direkt auf die Photokathode des Bild-
versta¨rkers lenken zu ko¨nnen, wurde die Intensita¨t durch Filter abgeschwa¨cht.
Die anschließende Variation der Signalsta¨rke wurde durch gea¨nderte O¨ffnungs-
zeiten des Bildversta¨rkers realisiert und u¨ber den gesamten Wandlungsbereich
des AD-Wandlers vera¨ndert, vgl. Abbildung 4.10.
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Abbildung 4.10: Linearita¨t des Signals bei Variation der Belichtungszeit.
Zusa¨tzlich ist in der Abbildung die Ausgleichsgerade eingezeichnet, deren Stei-
gung sich aus dem Versta¨rkungsfaktor des Bildversta¨rkers ergibt.
Das Signal ist im gesamten Intensita¨tsbereich linear, und es treten bei hohen
Intensita¨ten keine Sa¨ttigungseffekte auf. Die aufgetragenen Signalwerte bis
600 counts/Pixel sind aufgrund der Mittelung u¨ber einen Pixelbereich unter-
schiedlicher Intensita¨t geringer als die zula¨ssige Maximalintensita¨t.
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4.4 Die Abbildungsoptiken
Der Einsatz von intensiver Laserstrahlung und besonders die von gepulsten
Systemen erfordert bei der Detektion eines Fluoreszenzsignals im Gegensatz
zu leistungsschwa¨cheren Lichtquellen eine drastische Reduktion des starken
Rayleigh-Signals und des Streulichts von der Kapillaroberfla¨che. Die Effek-
te Rayleigh-, Mie- und Oberfla¨chenstreuung fu¨hren zu einer Strahlung bei der
Anregungswellenla¨nge [117] und mu¨ssen spektral von der Fluoreszenz getrennt
werden, wenn eine zeitliche oder auf Polarisation basierende Diskriminierung
nicht mo¨glich ist. Andernfalls kann das Untergrundrauschen ansteigen, und
das S/R-Verha¨ltnis vermindert sich.
Dafu¨r wurde eine Vielfalt von
”
on-column und
”
post-columnDetektoren ent-
wickelt, die verschiedenste Geometrien und Methoden fu¨r die Lichteinkopplung
und Fluoreszenzdetektion verwenden [118]. Hier seien nur die Verwendung
von Lichtleitern zur Bestrahlung der Kapillare und Detektion der Fluoreszenz
[119], der Einsatz einer
”
sheath-flowKu¨vette [120], die Fluoreszenzabbildung
mit Hilfe eines Mikroskops als ra¨umlicher Filter [49, 121], die Bestrahlung der
Proben durch ein Loch in der Kapillarwand [53] und die Einkoppelung des
Laserlichtes mit Hilfe einer Glasfaser am Ende der Kapillare [78] genannt.
Im folgenden werden die apparativen Aufbauten bezu¨glich der Abbildungsop-
tiken vorgestellt, die eine Minimierung oben aufgeza¨hlter Streuprozesse durch
die Verwendung einer Vergro¨ßerungsoptik, von dielektrischen Filtern, Kanten-
filtern und/oder eines Spektrometers erzielen. Dabei wurde die Kombination
aus CCD-Kamera und Bildversta¨rker in zwei verschiedenen Versuchsanord-
nungen verwendet, die sich durch den Einsatz eines Spektrometers und der
dazugeho¨rigen Abbildungsoptik unterscheiden.
Messungen ohne Spektrometer:
Bei diesen CZE-Messungen wurde kein Spektrometer verwendet und die Fluo-
reszenz der Substanzen in der Kapillare als integrales Meßsignal detektiert.
Eine spektrale Differenzierung und Identifizierung von verschiedenen Teilchen
ist bei der Verwendung nur eines Kantenfilters nicht mo¨glich und war fu¨r diese
Messungen nicht notwendig.
Die Abbildung wurde in dieser Anordnung mit einem Kameraobjektiv reali-
siert, und die Abbildung 4.11 verdeutlicht folgende Ausfu¨hrungen:
Als Lichtquelle wurde das erste OPO-Lasersystem verwendet. Die Strahlung
im Bereich zwischen 240nm und 480nm wurde mit einer Linse (50mm Brenn-
weite) auf einen 2mm langen Bereich der Kapillare gerichtet. Der Brennpunkt
lag hinter der Kapillare, um eine Zersto¨rung dieser durch die hohen Leistungs-
dichten zu vermeiden. Das ausgeleuchtete Detektionsvolumen wurde u¨ber ein
Kameraobjektiv (Canon, 50mm Brennweite, f=1,2) mit einer Vergro¨ßerung
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von 1:20 direkt auf den Bildversta¨rker abgebildet. Das nicht aus Quarzglas
hergestellte Objektiv wirkt in dieser Anordnung auch als UV-Filter, und eine
weitere Selektion des LIF-Signals erfolgte durch den Einsatz eines Kantenfilters
(OG530) [122], welcher direkt vor dem Bildversta¨rker positioniert wurde.
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Abbildung 4.11: Schematischer Aufbau der Abbildungsoptik zur Fluoreszenz-
detektion ohne Spektrometer unter Verwendung eines Objektives. 1),2) Re-
servoir, 3) Kapillarhalterung, 4) Kapillare, 5) HV-Spannungsquelle, 6) Laser-
strahl, 7) Kameraobjektiv, 8) Kantenfilter, 9) CCD-Kamera.
Dieser Aufbau ermo¨glicht in einfacher Weise den Nachweis von Teilchen, deren
Fluoreszenz im sichtbaren Bereich des Wellenla¨ngenspektrums liegt und bei
denen somit eine Trennung zwischen einer UV-Anregungswellenla¨nge und der
anschließenden Fluoreszenzemission unproblematisch ist.
Messungen mit Spektrometer:
Diese CZE-Messungen wurden mit einem Spektrometer durchgefu¨hrt, um im
Vergleich zu Kanten- oder Interferenzfiltern die Mo¨glichkeit einer spektralen
Identifizierung der Arzneistoffe zu vergro¨ßern. Neben der zeitlichen Informati-
on der CZE kann diese spektrale Charakterisierung fu¨r eine Interpretation der
CZE-Messung herangezogen werden. Der apparative Aufbau ist in der Abbil-
dung 4.12 skizziert:
Die Strahlung aus dem Farbstofflaser wurde von einer rechteckigen Blende
(3mm Ho¨he, 1mm Breite) begrenzt u¨ber eine Zylinderlinse (f270nm = 7.4mm,
f212nm = 6.7mm, 10mm Ho¨he) auf die Kapillare gelenkt.
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Durch die Ausrichtung der Zylinderlinse mit der ebenen Seite zur Kapillare
wurden die Abbildungsfehler minimiert und eine homogene Ausleuchtung der
Kapillare erzielt. Damit wurde eine Blasenbildung durch das Verdampfen des
Puffers vermieden, die zu dem Abbruch einer CZE-Messung fu¨hrt.
U¨ber einen aluminiumbedampften und wellenla¨ngenneutral abbildenden Hohl-
spiegel (∅ = 5cm, f] = 1.1 ) wurde das Detektionsvolumen, ein 3mm langer
Bereich der Kapillare, um den Faktor vier vergro¨ßert, auf den Eintrittsspalt
des Spektrometers abgebildet. Eine Anpassung der Spaltbreite (ca. 200µm,
sofern nicht anders angegeben) auf das Abbild des Detektionsvolumens in der
Kapillare ermo¨glichte eine Streulichtunterdru¨ckung.
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Abbildung 4.12: Schematischer Aufbau der Abbildungsoptik zur Fluoreszenzde-
tektion mit Spektrometer: 1) Hohlspiegel, 2) Kapillarhalterung, 3) Kapillare,
4) Laserstrahl, 5) Zylinderlinse, 6) optischer Filter, 7) Spektrometer, 8) ICCD-
Kamera.
Dabei wurden die Absta¨nde zwischen dem Spektrometer, der Kapillare und
dem Hohlspiegel so gewa¨hlt, daß eine an die f -Zahl des Spektrometers ange-
paßte Abbildung erfolgte.
Das LIF-Signal wurde mit Hilfe eines Spektrometers (Firma Oriel, Multispec
77417) analysiert, an das die Einheit aus Bildversta¨rker und CCD-Kamera an-
geschlossen war. Der Betrieb des Spektrometers erfolgte ohne Austrittsspalt,
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so daß die gesamte Eingangsfla¨che des Bildversta¨rkers fu¨r die Signaldetektion
genutzt werden konnte.
Somit wird am Ausgang des Spektrometers ein Abbild erzeugt, welches parallel
zum Spalt eine ra¨umliche und senkrecht dazu eine spektrale Auflo¨sung besitzt.
Diese zweidimensionale Information wird von der Kamera aufgenommen und
kann in einem PC verarbeitet werden.
Fu¨r spektral aufgelo¨ste Messungen mit der kontinuierlich variierenden Strah-
lung der OPO-Lasersysteme wurde dieser Aufbau modifiziert, indem die Ka-
pillare am Detektionsort durch eine Ku¨vette ersetzt und die Laserstrahlung
hindurch geleitet wurde (sofern nicht anders angegeben).
Die Spektrometergitter:
In dem Spektrometer wurden zwei verschiedene Gitter eingesetzt. Das erste
Gitter hat eine Strichdichte von 400 Linien/mm und besitzt eine Blazewel-
lenla¨nge bei 500nm, bei der die Reflektivita¨t ca.80% betra¨gt. Die Effizienz
dieses Gitters ist bei 250nm mit nur noch 2% angegeben, wa¨hrend bei 600nm
noch 69% Effizienz erreicht werden, vgl. Kurve a) in Abbildung 4.13.
200 300 400 500 600 700 800
0
20
40
60
80
b) 1200 l/mm
a) 400 l/mm
 
 
R
e
fl
e
kt
iv
it
ä
t 
[%
]
Wellenlänge [nm]
Abbildung 4.13: Effizienzkurven der Spektrometergitter: a) 400 l/mm, Blaze-
wellenla¨nge 500nm, b) 1200 l/mm, Blazewellenla¨nge 250nm [123].
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In Kombination mit der fla¨chigen Detektionseinheit am Spektrometerausgang
entsteht ein beobachtbarer Bereich von ca. 330nm, der fu¨r die CZE-Messungen
der Urin-Proben und die Anregungs-/Emissionsspektren (Kapitel 7) gewa¨hlt
wurde, um einen mo¨glichst großen Wellenla¨ngenbereich detektieren zu ko¨nnen.
Das zweite Gitter hat 1200 Linien/mm und eine Blazewellenla¨nge bei 250nm,
welches fu¨r die CZE-Messungen einzelner Substanzen eingesetzt wurde und
mit einem Sichtbereich von ca. 110nm die Fluoreszenz vollsta¨ndig erfaßte. Die
Reflektivita¨t dieses Gitters betra¨gt bei 200nm noch 24%, steigt bis auf 80%
bei 255nm und fa¨llt dann bis auf 30% bei 530nm ab.
Eine zusammenfassende Darstellung der Gittereffizienz (400l/mm) und der
Fotokathode ist in Abbildung 4.14 gezeigt (linke Skala). Zusa¨tzlich ist die
Gesamteffizienz bestimmt worden (rechte Skala), in die die Reflektivita¨t der
beiden aluminiumbedampften Spiegel im Spektrometer eingehen.
Abbildung 4.14: Effizienzkurven des Spektrometergitters 400 l/mm, der Foto-
kathode (linke Skala) und der um den Faktor 5 vergro¨ßert dargestellten, resul-
tierenden Gesamteffizienz (rechts Seite).
Experimentell wurde diese Effizienz durch den Vergleich eines gemessenen
Spektrums mit einem normierten Spektrum bestimmt. Dafu¨r wurde das Licht
einer Deuteriumlampe auf das Spektrometer abgebildet, von diesem spektral
zerlegt und von der CCD-Kamera aufgezeichnet. Ein Vergleich mit den Her-
stellerangaben u¨ber das kontinuierliche Spektrum der Lampe liefert fu¨r beide
Spektrometergitter die notwendigen Effizienzkurven, mit denen alle in dieser
Arbeit aufgefu¨hrten Spektren korrigiert worden sind.
Kapitel 5
Experimentelles
Nachdem der apparative Aufbau in den vorherigen Kapiteln beschrieben wor-
den ist, folgt hier die Charakterisierung einzelner Komponenten an Hand von
vorbereitenden Messungen.
5.1 Optische Filter
In dieser Arbeit wurde eine
”
on-columnDetektion eingesetzt und die Minimie-
rung des Streu- und Rayleighlichtes mit Hilfe von Kantenfiltern, dielektrischen
Spiegeln und einem Spektrometer realisiert.
Eine zeitliche Trennung der Fluoreszenz von dem Streu- und Rayleighlicht war
nicht mo¨glich, da der Laserpuls eine Dauer von 7ns aufweist und die Halbwerts-
breite des Fluoreszenzsignals von z.B. Tramadol-HCl in 50mM Boraxpuffer
pH=10.65 mit einem ps-Lasersystem zu 2.3ns bestimmt worden ist [124]. Die
Fluoreszenzhalbwertbreiten von Aromaten in Flu¨ssigkeiten werden oftmals in
dieser Gro¨ßenordnung gemessen [125].
Bei der Anregungswellenla¨nge 212nm ko¨nnen die CZE-Messungen mit einem
Spektrometer ohne die Verwendung eines abschwa¨chenden Filters fu¨r 213nm
durchgefu¨hrt werden. Die ra¨umliche Auflo¨sung des abbildenden Spiegels erfaßt
den Innenbereich der Kapillare, und das Spektrometer unterdru¨ckt das ein-
fallende Rayleighlicht hinreichend gut, da die Anregungswellenla¨nge und die
Fluoreszenz (beginnend bei ca. 270nm) weit voneinander entfernt sind. Das
setzt konstante Temperaturverha¨ltnisse voraus, die eine Variation des Strah-
lengangs ausschließen. Andernfalls fu¨hrt eine Dejustage der strahlfu¨hrenden
Elemente zu einem Anstieg des in das Spektrometer fallende Streulicht von der
Kapillaroberfla¨che. In diesem relativ kleinen Spektrometer ko¨nnen die dann
erho¨hten Intensita¨ten nicht hinreichend unterdru¨ckt werden, so daß ein unre-
gelma¨ßiger und mit der Intensita¨t des Signals vergleichbarer Untergrund auf
dem CCD-Chip hervorrufen wurde.
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Deshalb wurde bei dieser Anregungswellenla¨nge immer ein dielektrischer 213nm-
45◦-Spiegel vor dem Eintrittsspalt des Spektrometers positioniert, dessen Trans-
mission bei 212nm weniger als 1% betra¨gt, vgl. Abbildung 5.1, um damit das
Rayleighsignal und abgebildetes Streulicht bei 212nm zu unterdru¨cken .
Weiterhin wurde eine Kombination aus einem Kantenfilter WG280 mit 1mm
Schichtdicke und einer Borsilikatscheibe (1mm Schichtdicke) verwendet, die
bei langwelligen Fluoreszenzen (λ > 350nm) Verwendung findet. Die Trans-
mission dieser Kombination liegt fu¨r Wellenla¨ngen unter 280nm bei weniger
als 0.1%. Die Transmissionscharakteristiken sind in Abbildung 5.1 dargestellt.
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Abbildung 5.1: Transmissionskurven optischer Filter.
Bei CZE-Messungen mit einer Anregungswellenla¨nge von 270nm wurde die bei
290nm auftretende Fluoreszenz von der Intensita¨t des Streulichtes u¨berdeckt.
Das Spektrometer kann diese Intensita¨ten nicht hinreichend diskriminieren, so
daß ein Betrieb ohne Abschwa¨cher nicht mo¨glich war. Als abschwa¨chender
Filter wurde ein dielektrischer 266nm-0◦-Spiegel verwendet, der eine Trans-
mission von weniger als 1% bei 270nm aufweist. Die Transmissionskurve des
Spiegels ist ebenfalls in Abbildung 5.1 wiedergegeben.
Fu¨r Fluoreszenzmessungen im sichtbaren Spektralbereich wurde die Anre-
gungswellenla¨nge bei 488nm durch einen Kantenfilter OG530 unterdru¨ckt, des-
sen Transmissionskurve in Abbildung 5.1 dargestellt ist.
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Eine weitere Mo¨glichkeit der Signalunterdru¨ckung bietet sich im Fall des Ray-
leighsignals, dessen Polarisationsebene parallel zu der des anregenden Laser-
lichtes ist und relativ zum Spektrometerspalt ausgerichtet werden kann.
Das Rayleigh-Signal und das Fluoreszenzlicht von N-Desmethyltramadol (in
Wasser gelo¨st) in einer Ku¨vette sind fu¨r zwei verschiedene Polarisationsebe-
nen ~E des Farbstofflasers bei der Wellenla¨nge λex = 270nm in Abbildung 5.2
dargestellt.
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Abbildung 5.2: Reduktion des Rayleighsignals durch verschiedene Polarisatio-
nen des einfallenden Laserlichtes am Beispiel von N-Des-Tramadol. a) Polari-
sationsebene parallel, b) Polarisationsebene senkrecht zum Spektrometerspalt.
Die Kurve a) ist mit einer zum Spektrometerspalt parallelen Polarisationsebe-
ne und die Kurve b) ist mit der dazu senkrechten Polarisationsebene gemessen
worden. Durch die Drehung der Polarisationsebene des auf die Ku¨vette fal-
lenden Lichtes mit einem Fresnel-Rhombus konnte eine Signalreduzierung des
Rayleigh-Lichtes mit diesem apparativen Aufbau um den Faktor 8 erreicht
werden. Das Restsignal ist auf unpolarisiertes Streulicht, depolarisiertes Ray-
leighlicht und den großen O¨ffnungswinkel des Hohlspiegels zuru¨ckzufu¨hren.
Das Fluoreszenzsignal ist fu¨r beide Polarisationsrichtungen gleich und weist
auf eine unpolarisierte Fluoreszenz in Flu¨ssigkeiten hin.
Von der Drehung der Polarisationsebene ist auch das Wasser-Raman-Signal
betroffen, dessen Polarisation ebenfalls parallel zur der der anregenden Laser-
strahlung ist. Das Ramansignal ist in Abbildung 5.2 nicht sichtbar, wird aber
durch die parallele Ausrichtung von Spektrometerspalt und Laserpolarisati-
onsebene nicht versta¨rkt.
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5.2 Das Wasser-Raman-Signal
Der Raman-Effekt basiert auf einer sich zeitlich vera¨ndernden Polarisierbar-
keit der Moleku¨le durch Dreh- und Streckbewegungen der Atome und kann in
Vibrations-Raman- und Rotations-Raman-Streuung unterteilt werden. Eine
ausfu¨hrliche, mathematische Darstellung findet sich zum Beispiel in [126].
Die Raman-Streuung kann als Spektrum gemessen werden, in dem die ener-
getische Verschiebung bezu¨glich der Anregungswellenla¨nge aufgetragen und in
Abbildung 5.3 fu¨r den Fall von flu¨ssigem Wasser dargestellt ist [45].
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Abbildung 5.3: Raman-Spektrum von flu¨ssigem Wasser [45].
Der Raman-Effekt a¨ußert sich hauptsa¨chlich ein einer spektralen Linie, die ge-
genu¨ber der Anregungswellenla¨nge eine konstante Verschiebung von 3200cm−1
bis 3400cm−1 aufweist und auf eine OH-Streckschwingung zuru¨ckzufu¨hren ist.
Die Intensita¨tsabha¨ngigkeit des Ramansignals von der vierten Potenz der an-
regenden Frequenz hat zur Folge, daß zum Beispiel dieses Signal bei einer
Anregung mit 270nm um den Faktor 16 gro¨ßer ist als bei einer Anregung mit
der 540nm. Zusa¨tzlich ist das Ramansignal direkt proportional zur Intensita¨t
der anregenden Strahlung, die bei gepulst betriebenen Lasern ho¨her als bei
kontinuierlich betriebenen Lasern ist.
Somit ist die Raman-Streuung bei der Verwendung von UV-Licht von Bedeu-
tung, wenn die Fluoreszenz und das Ramansignal sich spektral u¨berlappen. In
diesem Fall kann eine spektrale Filterung eine Trennung beider Signale her-
beifu¨hren, wenn die Fluoreszenz im Gegensatz zum Ramansignal sich u¨ber
einen gro¨ßeren spektralen Bereich erstreckt.
5.2 Das Wasser-Raman-Signal 49
Das Ramansignal tritt wie das Rayleighsignal zeitgleich mit der Anregung auf
und kann von einer dazu zeitlich verzo¨gerten Fluoreszenz mit hinreichend kur-
zen Laserpulsen und schnellen Detektoren getrennt werden.
Bei den Anregungswellenla¨ngen 270nm und 212nm sind die entsprechenden
Ramansignale bei der Wellenla¨nge 296nm bzw. 227nm zu detektieren. Letz-
tere war jedoch außerhalb des von der ICCD-Kamera detektierten Spektral-
bereiches. Die Abbildung 5.4 zeigt das Profil eines Kamerabildes mit dem
Ramansignal bei 296nm einer wa¨ssrigen Lo¨sung (KH2PO4-Puffer) und paral-
leler Ausrichtung von Spektrometerspalt und Laserpolarisationsebene.
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Abbildung 5.4: Spektrum einer wa¨ssrigen Lo¨sung (50mM KH2PO4-Puffer)
mit Wasser-Ramansignal (Kapillare), λex = 270nm.
Das Ramansignal ist nicht vollsta¨ndig unterdru¨ckt. Dieses Restsignal ist auf
depolarisierende Effekte und den großen O¨ffnungswinkel des abbildenden Hohl-
spiegels zuru¨ckzufu¨hren.
Substanzen wie zum Beispiel Tramadol und die Metaboliten weisen eine Fluo-
reszenz auf, die ein Maximum bei ca. 300nm haben. In diesen Fa¨llen ist bei
der Anregungswellenla¨nge 270nm eine spektrale Trennung der Signale vorzu-
nehmen und nicht das gesamte Fluoreszenzsignal auszuwerten. Bei der Wel-
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lenla¨nge 212nm ist das Ramansignal hinreichend gut von der Fluoreszenz ge-
trennt und durch den dielektrischen Spiegel und das Spektrometer diskrimi-
niert.
Eine Separation des Fluoreszenzmaximums bei 300nm von dem Ramansignal
kann durch eine A¨nderung der Anregungswellenla¨nge erfolgen. Eine Verschie-
bung des Ramansignals auf zum Beispiel 285nm erfordert eine Anregungswel-
lenla¨nge von 260.5nm und kann den Ru¨ckgang der Fluoreszenzintensita¨t nach
sich ziehen. Diese Mo¨glichkeit wurde bei der Anregung mit der Wellenla¨nge
270nm in dieser Arbeit nicht verfolgt, sondern die spektrale Trennung bevor-
zugt.
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5.3 Die Quarzkapillare
Kapillaren fu¨r die CE werden aus verschiedensten Materialien gefertigt [102]
und haben spezifische Eigenschaften.
Fu¨r die Fluoreszenzanregung mit Wellenla¨ngen im tiefen UV-Bereich (λex <
300nm) sind nur Quarzkapillaren (fused silica) geeignet, weil sie mit einer
Transmission T> 95% fu¨r Wellenla¨ngen λ > 200nm die Voraussetzung erfu¨llen,
einen LIF-Nachweis in diesem Wellenla¨ngenbereich durchfu¨hren zu ko¨nnen1.
Dazu ist es notwendig, die Polyamidbeschichtung der Kapillare zu entfernen.
Entgegen der Methode eines aufwendigen A¨tzverfahrens [127] wurde das Poly-
amid u¨ber eine La¨nge von ca. 10mm mit Hilfe einer Flamme (z.B. Feuerzeug)
abgebrannt und die Asche mit einem Alkohol (z.B. Isopropanol) und einem
Tuch entfernt, vgl. auch [128].
Verwendet wurden Kapillaren mit einem Innendurchmesser von 50µm und
einer durch den apparativen Aufbau bestimmten Gesamtla¨nge L zwischen
L=53cm und L=80cm.
Nach sorgfa¨ltiger Entfernung aller Ru¨cksta¨nde auf der Quarzoberfla¨che und
Kontrolle mit einem Mikroskop konnte die Kapillare verwendet werden.
Die Enden der Kapillare wurden mit Hilfe eines Diamantschneiders gebrochen
und mit einem Mikroskop die Bruchfla¨chen auf Unebenheiten untersucht. Fu¨r
die Reproduzierbarkeit und die Vergleichbarkeit der Messungen sind ebene
Endfla¨chen eine notwendige Voraussetzung.
Bei der Anwendung eines LIF-Nachweises ist das Strahlprofil des Lasers und
seine Leistung hinsichtlich der Haltbarkeit der Kapillare zu beru¨cksichtigen.
Ein inhomogenes Strahlprofil, wie es z.B. bei einem OPO-Lasersystem zu fin-
den ist, fu¨hrt nicht nur zu einer Fluoreszenz, die ohne Normierung die Inten-
sita¨tsverteilung des Laserprofils und nicht die der Probe widerspiegelt, sondern
es ist auch fu¨r die Zersto¨rung der Quarzkapillare verantwortlich.
Kleine Intensita¨tsspitzen ko¨nnen bei dauerhafter Belastung der Kapillarober-
fla¨che zu einer Bescha¨digung derselben fu¨hren, die als deutlicher Anstieg des
Streulichtanteils zu beobachten ist. Zugleich wird die Transmission der Quarz-
oberfla¨che reduziert, so daß das Fluoreszenzsignal an Intensita¨t verliert. Nicht
selten fu¨hrt eine punktfo¨rmige Belastung der Oberfla¨che zu Lo¨chern in der
Wand und zu einem Bruch der Kapillare.
Zur Verdeutlichung dieser Effekte ist in Abbildung 5.5 eine Kapillaroberfla¨che
abgebildet, die der Belastung eines inhomogenen, mit Intensita¨tsspitzen be-
hafteten Strahlprofils des Farbstofflasers ausgesetzt war.
1Qualita¨tsunterschiede des Quarzmaterials werden seitens der Hersteller nicht angegeben.
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Der Innenbereich i und die Außenfla¨chen a der Kapillare sind im rechten Bild-
bereich gekennzeichnet. In weiten Bereichen des linken Bildbereiches ist die
glatte Oberfla¨che entlang einer Linie zersto¨rt und aufgeraut (vgl. Pfeil im lin-
ken Bildbereich).
i a→
Abbildung 5.5: Bild einer Kapillare, die durch ein inhomogenes Laserstrahl-
profil zersto¨rt wurde, i) Innenbereich ∅ = 50µm, a) Außenbereich der Kapillare
∅ = 200µm.
Aus diesen Beobachtungen ergibt sich fu¨r den dauerhaften Einsatz einer Kapil-
lare die maximale Belastung von 0.5mJ/Puls durch ein homogenes Strahlprofil
des Farbstofflasers.
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Die Fluoreszenzintensita¨t ist direkt proportional zu der Intensita¨t der anre-
genden Strahlung. Dieser Zusammenhang ist in Gleichung 2.3 dargestellt.
Fu¨r Vergleiche verschiedener Fluoreszenzsignal oder die Angabe absoluter In-
tensita¨ten ist eine Normierung auf die Intensita¨t der anregenden Strahlung
notwendig. Als Referenzwert fu¨r das Maß dieser Intensita¨t ko¨nnen bei diesen
Fluoreszenzmessungen prinzipiell direkte Messungen der Intensita¨t (z.B. mit
einer Diode), das Rayleigh- und das Ramansignal im Kamerabild verwendet
werden. Mit Hilfe solch einer Normierung kann die Sta¨rke eines Fluoreszenz-
signals bzgl. der Laserintensita¨tsschwankungen korrigiert werden.
Im folgenden werden die mit einer Diode und dem Wasser-Raman-Signal er-
mittelten Schwankungen des Farbstofflasersystems und die am Rayleighsignal
bestimmten Intensita¨tsschwankungen der OPO-Systeme vorgestellt.
Die Intensita¨tsschwankungen des Nd:YAG-Lasers werden vom Farbstofflaser
u¨bernommen und bei der nachfolgenden Frequenzverdopplung versta¨rkt. Ver-
antwortlich dafu¨r sind nichtlineare Effekte zwischen dem Elektrischen Feld der
Laserstrahlung und der induzierten Polarisation [129].
Die Intensita¨tsschwankungen der Einzelpulse wurden mit einer UV-empfind-
lichen Diode (aktive Fla¨che 4.6mm2, UV-250BQ, EG&G) aufgezeichnet, die
einen Reflex des gesamten Laserstrahlprofils detektierte. Die Datenaufnahme
erfolgte simultan, so daß die zu einem Kamerabild mit 1s O¨ffnungszeit korre-
spondierenden 10 Laserpulse gemessen werden konnten.
Die mit der Diode gemessenen Einzelpulsintensita¨ten weisen eine Standardab-
weichung von 8% auf. Dieser Wert ist fu¨r ein Lasersystem dieser Konfiguration
u¨blich. In Abbildung 5.6 gibt ein Histogramm die relativen Anteile der Mit-
telwerte aus einer Menge von 770 Werten an, die jeweils u¨ber 10 Einzelpulse
gemittelt worden sind. Die Werte dieser gemittelten Intensita¨ten weisen er-
wartungsgema¨ß eine Standardabweichung von 2.5% auf.
Eine weitere Mo¨glichkeit zur Bestimmung der Intensita¨tsschwankungen be-
steht in der Auswertung des Wasser-Raman-Signals, welches direkt proportio-
nal zur Laserleistung und bei der Anregung mit 270nm im Kamerabild vor-
handen ist.
Dieses Ramansignal besteht aus dem integrierten Signal von 10 Einzelpulsen.
Die Intensita¨tsschwankung dieser gemittelten Ramansignale weist eine Stan-
dardabweichung von 2.9% auf. Diese Abweichung zu dem Wert von 2.5%
der Diodenmessung ist auf die Unterschiede im detektierten Laserstrahlprofil
zuru¨ckzufu¨hren:
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Die Diode kann mit ihrer aktiven Fla¨che das gesamte Strahlprofil aufzeichnen
und erfaßt auch ra¨umliche Intensita¨tsvariationen. Das Ramansignal hinge-
gen ergibt sich aus einem Ausschnitt des Strahlprofils, wie es in Abbildung 2
dargestellt ist.
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Abbildung 5.6: Histogramm der Laserintensita¨tschwankung aus Diodensigna-
len, die u¨ber 10 Einzelpulse gemittelt worden sind.
Ein Teil des Strahlprofils wird durch die Schlitzblende abgedeckt, die vor der
auf die Kapillare abbildenden Zylinderlinse positioniert ist, um das Streu-
licht im Spektrometer zu reduzieren. Ra¨umliche Intensita¨tsschwankungen des
Laserprofils werden nicht vollsta¨ndig erfaßt und spiegeln sich somit in einer
erho¨hten Standardabweichung des Ramansignals wieder.
Das Ramansignal kann nicht zur Intensita¨tsnormierung verwendet werden,
wenn es spektral mit dem Fluoreszenzsignal u¨berlappt. Die meisten der in
dieser Arbeit untersuchten Substanzen weisen eine Fluoreszenz bei 296nm auf,
so daß auf die Normierung mit Hilfe des Diodensignals zuru¨ckgegriffen werden
muß. Die Abbildung 5.7 zeigt das Wasser-Raman-Signal aus einer gefluteten
Kapillare vor und nach der Normierung auf das Diodensignal.
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Abbildung 5.7: Gemittelte Wasser-Raman-Signale vor und nach einer Inten-
sita¨tsnormierung mit einer Diode (Farbstofflasersystem).
Das Ramansignal weist vor und nach der Normierung eine Standardabwei-
chung von 2.9% auf. Die Normierung fu¨hrt nicht zu einer Reduzierung der
Schwankungen und wird deshalb bei den Messungen mit dem Farbstofflaser-
system nicht durchgefu¨hrt.
Bei den spektral aufgelo¨sten Messungen mit den OPO-Lasersystemen wurde
das Rayleighsignal mit im Kamerabild detektiert und kann fu¨r eine Inten-
sita¨tsnormierung verwendet werden, da nur langwelligere Fluoreszenzen beob-
achtet worden sind.
Die Schwankungen sind bei diesen Lasersystemen durch die zusa¨tzliche Nut-
zung nicht linearer Prozesse im OPO-Kristall ho¨her als bei dem das Farbstoff-
lasers und liegen bei 10%. Besonders sind jedoch die Intensita¨tsspitzen bei
246.1nm, 261nm und 266nm zu beru¨cksichtigen, die die Ausgangsleistung des
zweiten OPO-Lasersystems pra¨gen, vgl. Abbildung 6.
Die spektral aufgelo¨sten Messungen wurden auf das Rayleighsignal normiert,
und die Messungen mit den OPO-Lasersystemen bei einer festen Wellenla¨nge
wurden auf ein Diodensignal normiert, welches einen Reflex des Laserprofils
aufzeichnete. Die Intensita¨tsschwankungen konnten in beiden Fa¨llen auf ca.
6% reduziert werden. Die verbleibenden Schwankungen sind wie oben beschrie-
ben auf ra¨umliche Intensita¨tsschwankungen, die bei den OPO-Lasersystemen
deutlich gro¨ßer als beim Farbstofflasersystem sind, und die nicht vollsta¨ndige
Abbildung des Laserprofils zuru¨ckzufu¨hren.
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5.5 Arzneistoffe
Die in dieser Arbeit untersuchten Arzneistoffe sind Aromate und enthalten
mindestens einen Benzolring, dessen H-Atome in vielfa¨ltiger Weise, nicht nur
durch Methyl- oder Hydroxylgruppen, substituiert sind. Die zu erwartende
Fluoreszenz dieser Stoffe geht von dem pi-Elektronensystem aus, das durch
einen oder mehrere Benzolringe realisiert wird. Die folgende Aufza¨hlung entha¨lt
alle hier verwendeten Arzneistoffe und klassifiziert sie nach der Anzahl ihrer
Benzolringe.
Die Substanzen mit einem Benzolring sind:
• Tramadol und seine Metabolite N- und O-Desmethyltramadol und N,O-
Bi- und N,N,O-Tridesmethyltramadol.
• Salbutamol
• Metoprolol
• Dimetinden
• Synephrin (Oxedrin)
Die Substanzen mit zwei Benzolringen sind:
• Fenoterol
• Astemizol
• Nomefensin
• Verapamil
Die Substanz mit zwei kondensierten Benzolringen:
• Propranolol
Substanzen aus der Reihe der Anthracycline:
• Daunorubicin
• Idarubicin
Die Arzneistoffe wurden von der Arbeitsgruppe Prof. Blaschke, Institut fu¨r
Pharmazeutische Chemie, Universita¨t Mu¨nster bereitgestellt und entsprechen
mindestens DAB-Qualita¨t2.
Die Strukturformeln aller oben aufgeza¨hlten Arzneistoffe sind im Anhang A
angegeben.
2Deutsche Arzneibuch
Kapitel 6
Absorptionsmessungen
Die Absorptionsmessungen dienen der Bestimmung des Wellenla¨ngenbereiches,
in dem eine Anregung der Teilchen erfolgen kann. Weiterhin wird ein Aus-
schnitt dieses Bereiches bestimmt, der fu¨r die Erstellung der AE-Spektren im
Rahmen der Mo¨glichkeiten des OPO-Systems geeignet ist.
Die Absorptionsmessungen wurden mit Hilfe des kontinuierlichen Spektrums
einer Deuteriumlampe durchgefu¨hrt, die die Ku¨vette1 mit der gelo¨sten Sub-
stanz durchleuchtete, vgl. Abbildung 6.1. Als Maß fu¨r die Absorption wurde
der Ausdruck
log
(
I
I0
)
=  · x · c (6.1)
berechnet, in dem I die transmittierte Intensita¨t und I0 die einfallende Inten-
sita¨t der Deuteriumlampe bedeuten.
X
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Abbildung 6.1: Schematischer Versuchsaufbau fu¨r die Absorptionsmessungen
in Draufsicht. 1) Deuteriumlampe, 2) Ku¨vette, 3) Spektrometer mit ICCD-
Kamera. Die Intensita¨ten I0 und I vor bzw. nach der Ku¨vette.
Die Intensita¨t I wurde vom Spektrometer spektral zerlegt und mit Hilfe der
ICCD-Kamera detektiert. Um die Einflu¨sse der Ku¨vette und des Lo¨sungsmittels
1Suprasil I, 2 · 2cm2.
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zu beru¨cksichtigen, wurde als Wert fu¨r I0 die Intensita¨t nach einer nur mit
Lo¨sungsmittel gefu¨llten Ku¨vette gewa¨hlt. Damit la¨ßt sich der molare Absorp-
tionskoeffizient  [cm2 ·mol−1] bei bekannter molarer Konzentration c [mol · l−1]
und bekannter Absorptionsla¨nge x [cm] bestimmten. Den Werten fu¨r die mo-
laren Absorptionskonstanten  liegen die Gewichtsangaben der reinen Sub-
stanzen ohne Salze oder Basen zugrunde. Die Substanzen lagen in wa¨ssrigen
Lo¨sungen (Phosphat- oder Boraxpuffer) vor, deren Konzentration (50mM) und
pH-Werte durch die Anforderungen der nachfolgenden CZE-Messungen vorge-
geben sind.
Eine a¨quivalente Darstellung kann mit Hilfe des Absorptionsquerschnitts σ
erfolgen, der durch das Gesetz von Beer-Lambert bestimmt wird:
I = I0 · e−σ·x·n, (6.2)
in dem x [cm] die La¨nge der Absorptionsstrecke und n [Teilchen · cm−3] die
Teilchendichte bezeichnen. Somit ergibt sich folgender Zusammenhang zwi-
schen der molaren Absorptionskonstanten  und dem Absorptionsquerschnitt
σ:
σ =
−1
x · n · ln
(
I
I0
)
= 2.3 ·  ·N−1
(N = 6.023 · 1023 Teilchen: Avogadro-Konstante).
Im Folgenden wird der Wert der Anregungsrate abgescha¨tzt:
Die Anregungsrate γ wird durch den Ausdruck
γ = σ · I
berechnet [45], in dem der Absorptionsquerschnitt σ [cm2] und die Intensita¨t
der einfallenden Strahlung I [Photonen · cm−2 · s−1] beno¨tigt werden. Die ver-
wendete Deuteriumlampe hatte eine Intensita¨t von ca. I ≈ 2 ·1012 [Photonen ·
cm−2 · s−1] (Herstellerangabe), so daß sich bei einem Absorptionsquerschnitt
σ = 3 · 10−17 Anregungsraten in den Gro¨ßenordnung γ ≈ 6 · 10−5 s−1 ergaben.
Bei einer Belichtung fu¨r den Zeitraum von 1s werden ca. 6 ·10−5% der Teilchen
im Grundzustand angeregt.
In den nachfolgenden Abbildungen ist der molare Absorptionskoeffizient  auf
der linken Seite als Funktion der Wellenla¨nge aufgetragen, die auf Werte zwi-
schen 210nm und 320nm beschra¨nkt wurde. Auf der rechten Seite der Abbil-
dungen ist der Absorptionsquerschnitt σ angegeben. Bei gro¨ßeren Werten als
320nm ist keine meßbare Absorption vorhanden, so daß auf die Darstellung
aus Gru¨nden der U¨bersicht verzichtet worden ist.
6.1 Tramadol und seine Metabolite 59
6.1 Tramadol und seine Metabolite
In der Abbildung 6.2 sind die molaren Absorptionskonstanten und der Absorp-
tionsquerschnitt σ fu¨r Tramadol und einige seiner Metabolite aufgetragen, die
in 0.05M Boraxpuffer mit pH=10.65 gelo¨st waren.
Die Werte fu¨r Tramadol und N-Desmethyltramadol zeigen einen a¨hnlichen Ver-
lauf: Er ist gekennzeichnet durch ein Maximum bei 270nm mit einer Halbwerts-
breite von ca. 10 nm und einer Abnahme zu la¨ngeren Wellenla¨ngen. Tramadol
hat ein Minimum bei 250nm und N-Desmethyltramadol bei ca. 245nm. Zu
ku¨rzeren Wellenla¨ngen steigen beide Absorptionskoeffizienten bis 210nm mono-
ton an. Die Metabolite O-Des-, N,O-Dides- und N,N,O-Tridesmethyltramadol
zeigen ebenfalls a¨hnliche Werte. Die Verla¨ufe weisen bei 290nm ein Maximum
mit einer Halbwertsbreite von ca. 20nm auf und das Minimum ist bei 260nm
erreicht.
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Abbildung 6.2: Molarer Absorptionskoeffizient  und Absorptionsquerschnitt σ
von Tramadol und den Metaboliten in 0.05M Boraxpuffer, pH=10.65.
Ein zweites relatives Maximum ist bei 239nm mit einer Halbwertsbreite von ca.
10nm vorhanden, welches doppelt so groß, wie das bei 270nm ist. Darin unter-
scheiden sich diese Metaboliten von Tramadol und N-Desmethyltramadol. Zu
ku¨rzeren Wellenla¨ngen steigen die Absorptionskoeffizienten bis 210nm mono-
ton an. Diese Einteilung in zwei Klassen mit a¨hnlichen Absorptionskonstanten
kann mit Hilfe der U¨bersicht im Anhang A erkla¨rt werden:
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Tramadol und N-Desmethyltramadol besitzen das pi-Elektronensystem eines
Benzolringes und unterscheiden sich bei diesem pH-Wert durch eine Methyl-
gruppe bzw. einem Wasserstoffatom in einer angeha¨ngten Seitenkette.
Die anderen Metaboliten weisen ebenfalls das pi-Elektronensystem eines Ben-
zolringes auf, der jedoch phenolischen Charakter hat. Die Differenzen der
molaren Absorptionskonstanten bei den Metaboliten werden ebenfalls durch
Unterschiede in einer angeha¨ngten Seitenkette hervorgerufen.
Die Substanzen zeigen eine Absorption im UV-Bereich bei Wellenla¨ngen klei-
ner ca. 320nm mit relativen Maxima. Bei gro¨ßeren Wellenla¨ngen ist keine
Absorption vorhanden. Fu¨r eine Anregung dieser Moleku¨le ko¨nnen alle Wel-
lenla¨ngen in diesem UV-Bereich λex < 320nm verwendet werden, jedoch ist
der Bereich mit der ho¨chsten Absorption bei 210nm der effektivste. Im Ver-
gleich dazu besitzt Benzol in Cyclohexan gelo¨st bei 210nm den Wert  ≈ 1∗104
[29]. Diese molare Absorptionskonstante liegt in der gleichen Gro¨ßenordnung
wie bei den vorliegenden Substanzen.
Als Folge einer Anregung kann wa¨hrend des Relaxationsprozesses eine Fluo-
reszenz mo¨glich sein. Die Ergebnisse der Fluoreszenzmessungen zu diesen Sub-
stanzen bei verschiedenen Anregungswellenla¨ngen werden in Kapitel 7.1.1 vor-
gestellt.
6.2 Ausgewa¨hlte Arzneistoffe 61
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Die ausgewa¨hlten Arzneistoffe wurden in 50mM Phosphatpuffer mit pH=4.6
gelo¨st. Die molaren Absorptionskonstanten , bzw der Absorptionsquerschnitt
σ der Substanzen Astemizol, Salbutamol und Verapamil in Abbildung 6.3 zei-
gen einen a¨hnlichen Verlauf. Den Substanzen ist ein Absorptionsmaximum
um 280nm mit einer Halbwertsbreite von 10nm bis 15nm gemeinsam. Ein Mi-
nimum ist bei 255nm vorhanden. Zu ku¨rzeren Wellenla¨ngen schließt sich bei
235nm bis 240nm ein zweites relatives Maximum an, das bei Astemizol und
Salbutamol nur als Schulter ausgebildet ist. Bis 210nm steigen die molaren
Absorptionskonstanten monoton an.
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Abbildung 6.3: Molare Absorptionskonstanten  und Absorptionsquerschnitte
σ von Astemizol, Verapamil und Salbutamol.
In Abbildung 6.4 sind die molaren Absorptionskonstanten von Propranolol,
Fenoterol, Dimetinden und Metoprolol dargestellt.
Mit Ausnahme von Dimetinden sind die Verla¨ufe auch bei diesen Substanzen
durch zwei Maxima gekennzeichnet. Propranolol hat ein Maximum bei 290nm
und ein Minimum bei 255nm. Es schließt sich ein Maximum bei ca. 242nm an
und bis 210nm nimmt die Absorptionskonstante monoton zu.
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Die Maxima der anderen Substanzen liegen zwischen 270nm bis 280nm und
weisen eine Halbwertsbreite von 10nm auf. Es existieren Minima zwischen
260nm und 250nm. Im Bereich von 230nm bis 240nm liegt jeweils ein schwa-
ches Maximum, welches als Schulter ausgebildet ist. Zu ku¨rzeren Wellenla¨ngen
steigen die Werte monoton an.
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Abbildung 6.4: Molare Absorptionskonstanten  und Absorptionsquerschnitte
σ von Dimetinden, Metoprolol, Fenoterol und Propranolol.
Der Stoff Dimetinden hebt sich davon ab, indem nur ein relatives Maximum
vorhanden ist, welches bei 255nm liegt. Ein Minimum schließt sich bei 230nm
an und die Absorptionskonstante steigt zu ku¨rzeren Wellenla¨ngen an.
Auch bei diesen Substanzen ergeben sich die verschiedenen Werte der mola-
re Absorptionskonstanten durch die vielfa¨ltigen Kopplungen von Atomen und
Moleku¨lgruppen an das pi-Elektronensystem der Benzolringe. Ein Absorpti-
onsmaximum ist mit Ausnahme von Dimetinden bei allen Arzneistoffen im
Bereich 270nm bis 290nm und zwischen 230nm und 240nm gegeben.
Neben einem Absorptionsbereich im UV weist Daunorubicin mit seinen vier
kondensierten Benzolringen einen Absorptionsbereich im sichtbaren Spektral-
bereich auf. Das Absorptionsspektrum fu¨r den Wellenla¨ngenbereich 200nm
bis 600nm von 17µg/ml Daunorubicin-HCl in Methanol ist in Abbildung 6.5
dargestellt [130].
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Das Absorptionsspektrum weist zwei benachbarte Maxima bei 495nm und
475nm auf und nimmt u¨ber ein Maximum bei 532nm ab. Zum kurzwelli-
gen Bereich nimmt die Absorption ohne weitere Maxima ab und erreicht bei
320nm ein Minimum. Danach steigt die Absorption u¨ber Maxima bei 290nm
und 252nm bis zum absoluten Maximum bei 234nm und fa¨llt danach wieder
ab.
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Abbildung 6.5: Molare Absorptionskonstante  von Daunorubicin-HCl in Me-
thanol [130].
Somit zeigt dieses Spektrum im Gegensatz zu den obigen Absorptionsspektren
die Mo¨glichkeit einer Absorption sowohl im UV- als auch und im sichtbaren
Spektralbereich.
Mit Ausnahme von Daunorubicin weisen diese ausgewa¨hlten Arzneistoffe eine
Absorption nur im UV-Bereich mit Wellenla¨ngen λ < ca. 320nm auf. Fu¨r
LIF-Messungen ergibt sich daraus die Notwendigkeit entsprechender Laser-
wellenla¨ngen in diesem Bereich. Fu¨r eine Anregung dieser Substanzen ist der
Bereich mit der ho¨chsten Absorption bei 210nm (234nm bei Daunorubicin)
besonders geeignet.
Die Ergebnisse von Fluoreszenzmessungen bei verschiedenen Anregungswel-
lenla¨ngen sind in Kapitel 7.1.1 dargestellt.
Im Vergleich zu effizienten Laserfarbstoffen wie z.B. Rhodamin 6G, dessen
Maximum des Absorptionsquerschnitts mit σ ≈ 4 · 10−16[cm2] angegeben wird
[34], handelt es sich bei diesen Arzneistoffen um relativ schwache Absorber.

Kapitel 7
Fluoreszenzmessungen
Das Fluoreszenzsignal kann von vielen Parametern beeinflußt werden, die Ge-
genstand der folgenden Untersuchungen sind. Im einzelnen sind das
• die Anregungswellenla¨nge
• die Polarisation der Fluoreszenzstrahlung
• der pH-Wert des Lo¨sungsmittels
• die Zeitdauer der UV-Bestrahlung
• die Konzentration der Substanzen und
• der von dem Puffer und/oder der Kapillare verursachte Signalunter-
grund.
Die Ergebnisse dieser entsprechenden Messungen werden in den folgenden Ka-
piteln vorgestellt.
7.1 Anregungs-/Emissionsspektren
Die Absorptionsmessungen zeigen, daß eine Anregung vieler Substanzen nur
mit Wellenla¨ngen kleiner als ca. 320nm mo¨glich ist. Bei Anwendung einer UV-
LIF-Detektion sind die Anregungswellenla¨ngen zu bestimmen, die eine hohe
Fluoreszenzausbeute ermo¨glichen. Dafu¨r wurde fu¨r viele der hier verfu¨gbaren
Substanzen eine spektral aufgelo¨ste Fluoreszenz bei vielen verschiedenen Anre-
gungswellenla¨ngen mit der kontinuierlichen UV-Strahlung (240nm bis 270nm)
eines OPO-Systems gemessen und in Form von Anregungs-/Emissionsspektren
(A/E-Spektren) dargestellt. Zusa¨tzlich werden den Fluoreszenzspektren nach
einer Anregung mit 270nm die Fluoreszenzspektren nach einer Anregung mit
212nm gegenu¨bergestellt. Dabei werden die Ergebnisse fu¨r Tramadol und die
Metabolite von den anderen Arzneistoffen getrennt aufgezeigt.
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Im Anschluß daran sind A/E-Spektren fu¨r Daunorubicin (240nm bis 280nm)
und Idarubicin (220nm bis 240nm), sowie Fluoreszenzspektren bei einzelnen
Wellenla¨ngen aufgefu¨hrt.
Die spektrale Zerlegung der Fluoreszenz bietet Information u¨ber molekulare
Energieu¨berga¨nge und ist somit moleku¨lspezifisch. Eine Ausweitung des In-
formationsinhaltes kann erfolgen, wenn nicht nur eine Anregungswellenla¨nge
zu Grunde gelegt wird, sondern eine Vielfalt von Anregungswellenla¨ngen. Bei
Variation der Anregungswellenla¨nge und Detektion der spektral zerlegten Fluo-
reszenzen entsteht eine zwei-dimensionale Matrix mit den entsprechenden Di-
mensionen: Anregungs- und Fluoreszenzwellenla¨nge. Diese Spektren werden
bei diskreter Variation der Anregungswellenla¨nge auch als
”
total luminescence
spectrum”bezeichnet [131, 132].
Die Abbildung 7.1 zeigt schematisch die Erstellung eines A/E-Spektrums:
In einem Kamerabild a) wird die Fluoreszenz bei Anregung mit einer Wel-
lenla¨nge u¨ber die die ra¨umliche Ausdehnung x integriert oder gemittelt und zu
einem Profil b) mit spektraler Auflo¨sung verdichtet, welches als eine Zeile im
A/E-Spektrum c) niedergelegt wird, in der die Intensita¨t farblich codiert ist.
Bei den in dieser Arbeit gezeigten A/E-Spektren ist auf der Horizontalen die
Emissionswellenla¨nge und in der Vertikalen die Anregungswellenla¨nge angege-
ben.
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Abbildung 7.1: Erstellung eines A/E-Spektrums c) aus einzelnen Kamerabil-
dern a) u¨ber die verdichtete Information eines Profils b). Eine beispielhafte
Farbskala ist oben rechts abgebildet.
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Die Intensita¨tswerte in einem Bild werden mit Hilfe einer Falschfarbenskala
dargestellt. Als farbliche Darstellung stehen 64 Farben zur Verfu¨gung, so daß
fu¨r die Darstellung von Werten bis maximal N · 64 jeweils N aufeinander fol-
gende Werte durch eine Farbe repra¨sentiert werden.
Fu¨r die Messung der Anregungs-/Emissionsspektren wurde die kontinuierli-
che Strahlung der OPO-Lasersysteme verwendet. Der apparative Aufbau ent-
sprach dem in Abbildung 4.12 mit einer Ku¨vette1 anstelle der Kapillare. Op-
tische Filter wurden fu¨r die Erstellung der A/E-Spektren nicht verwendet.
Die A/E-Spektren von Daunorubicin und Idarubicin wurden mit dem ersten
OPO-Lasersystem erstellt. Die Anregungswellenla¨nge konnte zwischen 240nm-
280nm, bzw. zwischen 220nm-240nm mit einer Schrittweite von jeweils 0,2nm
variiert werden. Das Lo¨sungsmittel der Substanzen war ein Na2HPO4-Puffer
mit Acetonitrilzusatz. Vor Eintritt in die Ku¨vette wurde das UV-Licht mit
Quarzprismen gefu¨hrt und mit einer Blende auf einen Durchmesser von drei
Millimeter und eine Leistung von 0,2 mJ/Puls begrenzt. Ein Ausbleichen
der Substanzen konnte damit vermieden werden, wie Intensita¨tsvergleiche zu
Beginn und am Ende der Messung bei der Startwellenla¨nge zeigen. Das Fluo-
reszenzlicht wurde mit einem Hohlspiegel gesammelt, in das Spektrometer fo-
kussiert und mit der ICCD-Kamera aufgezeichnet.
Die A/E-Spektren der anderen Substanzen wurden mit dem zweiten OPO-
Lasersystem gemessen, und die Wellenla¨nge variierte im Bereich 240nm bis
270nm mit einer Schrittweite von 0.20nm.
Die Substanzen waren in einem KH2PO4-Puffer bzw. einem Boraxpuffer fu¨r
Tramadol und die Metabolite gelo¨st. Der apparative Aufbau entsprach dabei
den vorhergehenden Ausfu¨hrungen.
1Maße 2 · 2cm2, Material: Suprasil 1
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7.1.1 Tramadol und seine Metabolite
In den A/E-Spektren fu¨r Tramadol und die Metabolite sind in Abbildung 7.2
auf der Horizontalen die Emissionswellenla¨nge (475-275nm) und in der Verti-
kalen die Anregungswellenla¨nge (240-270nm) aufgetragen.
Die Sta¨rke der Fluoreszenz ist als Zahl der Fotoelektronen, vgl. Seite 37, in ei-
ner Falschfarbendarstellung codiert, deren Werteverlauf fu¨r alle in Abbildung
7.2 dargestellten Spektren durch die dort gezeigte Farbskala dargestellt ist.
Aus Gru¨nden der Vergleichbarkeit wurden alle Konzentrationen der in 50mM
Boraxpuffer, pH=10.65 gelo¨sten Substanzen auf 10µg/ml normiert.
Die fu¨nf Substanzen besitzen in ihren A/E-Spektren eine a¨hnliche Struktur.
Eine Fluoreszenz ist bei der Anregungswellenla¨nge λ=240nm kaum zu beob-
achten. Bei einem U¨bergang zu langwelligeren Anregungen nimmt die Fluo-
reszenz stetig zu und erreicht bei allen fu¨nf Substanzen ihr Maximum um
270nm. Messungen der spektral nicht aufgelo¨sten Fluoreszenz bei einer An-
regung zwischen 200nm und 300nm zeigen ebenfalls bei allen fu¨nf Substanzen
ein Maximum der Fluoreszenz bei 270nm [133]. Eine Struktur in Form von
relativen Minima und Maxima ist nicht zu beobachten. Die Fluoreszenz ist
auf den angegebenen UV-Bereich beschra¨nkt und daru¨ber hinaus nicht nach-
zuweisen.
Die Ergebnisse dieser Emissionsmessungen sind nicht allein mit den zugrunde-
liegenden Absorptionsspektren zu erkla¨ren, in denen Absorptionsmaxima der
phenolischen Metabolite bei 290nm vorhanden sind. Die maximale Fluores-
zenzemission ist jedoch fu¨r diese Substanzen bei der Anregungswellenla¨nge
270nm zu detektieren. Die Kenntnis des Absorptionsspektrums gibt hier keine
verla¨ßliche Information u¨ber die Sta¨rke einer Fluoreszenz.
Charakteristisch fu¨r Aromaten ist die Begrenzung der Fluoreszenz zu klei-
nen Wellenla¨ngen: Die Emission beginnt unabha¨ngig von der Anregungswel-
lenla¨nge immer bei Werten gro¨ßer ca. 280nm. Dieses Verhalten ist mit der
Theorie konsistent. Danach findet nach dem U¨bergang in den ersten angereg-
ten Zustand (S0 → S1) eine Relaxation in den niedrigsten Vibrationszustand
des Zustandes S1 statt. Von dort erfolgt eine Energieabgabe, hier als Fluo-
reszenz, in die Vibrationsniveaus des Grundzustandes S0. Eine Zunahme der
Fluoreszenz bei U¨bergang zu ho¨heren Wellenla¨ngen als 240nm zeigt, daß zu-
erst strahlungslose Relaxationsprozesse vorherrschen, die mit steigender Wel-
lenla¨nge abnehmen, so daß die Mo¨glichkeit einer Fluoreszenz wahrscheinlicher
wird.
Eine Darstellung dieser A/E-Spektren mit einer Normierung auf die Fluores-
zenzmaxima ist in Abbildung 7.3 gezeigt.
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Abbildung 7.2: oben: Farbskala, darunter Anregungs-/Emissionsspektren:
Tramadol und Metabolite gelo¨st in 50mM Boraxpuffer, pH=10.65. Normie-
rung auf 10µg/ml.
Das Emissionsspektrum spiegelt die Grundzustandbesetzung wieder und zeigt
bei allen fu¨nf Substanzen keine weitere Struktur: Die Fluoreszenz hat bei ca.
290nm ein Maximum und nimmt zu la¨ngeren Wellenla¨ngen langsamer ab, als
zu ku¨rzeren Wellenla¨ngen.
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Abbildung 7.3: Intensita¨tsnormierte Anregungs-/Emissionsspektren von Tra-
madol und Metaboliten gelo¨st in 50mM Boraxpuffer, pH=10.65.
Die Sta¨rke der Fluoreszenz ist bei den fu¨nf Substanzen nicht gleich. Eine
U¨bersicht u¨ber die in einer Ku¨vette ermittelten Emissionsspektren der fu¨nf
Stoffe nach einer Anregung mit 270nm des Farbstofflasers und Normierung auf
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10µg/ml findet sich in Abbildung 7.4. Zur Verdeutlichung sind in Abbildung
7.5 die entsprechenden intensita¨tsnormierten Spektren dargestellt.
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Abbildung 7.4: Fluoreszenzspektren von Tramadol und Metaboliten bei λex =
270nm in einer Ku¨vette, 50mM Boraxpuffer pH=10.65, 0.1mJ/Puls, Normie-
rung auf 10µg/ml.
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Abbildung 7.5: Intensita¨tsnormierte Fluoreszenzspektren von Tramadol und
Metaboliten bei λex = 270nm in einer Ku¨vette, 50mM Boraxpuffer pH=10.65.
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Die Substanzen sind in 50mM Boraxpuffer pH=10.65 gelo¨st worden. Die Fluo-
reszenz ist bei N-Desmethyltramadol am gro¨ßten und vier mal sta¨rker als die
von Tramadol. Die anderen Metaboliten weisen eine Fluoreszenzintensita¨t auf,
die ca. um den Faktor 10 kleiner als die von N-Desmethyltramadol ist.
Die Emissionen sind fu¨r die Substanzen Tramadol und N-Desmethyltramadol
identisch. Die Lage der Fluoreszenzmaxima kann bei beiden Stoffen mit 293nm
angegeben werden. Unterschiede in den Fluoreszenzemissionen ko¨nnen im
Rahmen der Fehlergrenzen nicht festgestellt werden.
Die Metaboliten O-Desmethyl-, N,O-Didesmethyl und N,N,O-Tridesmethyl-
tramadol weisen ein gemeinsames Fluoreszenzmaximum bei 296nm auf. Deut-
liche Unterschiede in der Emissionsstruktur ergeben sich bei gro¨ßeren Wel-
lenla¨ngen, so daß unterschiedliche Halbwertsbreiten2 der Fluoreszenzemission
bestimmt werden ko¨nnen. Fu¨r Tramadol und N-Desmethyltramadol betra¨gt
sie 32nm, bei O-Desmethyltramadol 36nm, bei N,O-Didesmethyltramadol 46nm
und bei N,N,O-Tridesmethyltramadol 40nm. Bei Wellenla¨ngen kleiner als
296nm sind im Rahmen der Fehlergrenzen keine Unterschiede in der Emis-
sion festzustellen.
Die Fluoreszenzspektren dieser Substanzen bei der Anregungswellenla¨nge λex =
212nm sind in Abbildung 7.6 dargestellt.
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Abbildung 7.6: Fluoreszenzspektren von Tramadol und Metaboliten bei
λex = 212nm in einer Kapillare, 50mM Boraxpuffer pH=10.65 (Ku¨vette),
0.1mJ/Puls, Normierung auf 10µg/ml.
2Damit wird der Wellenla¨ngenbereich bezeichnet, bei dem die Intensita¨t des Maximums
Imax auf den Wert Imax/e gesunken ist.
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Eine Normierung der Emissionen von Tramadol und den Metaboliten auf die
Fluoreszenzmaxima ist fu¨r die Anregungswellenla¨nge 212nm in Abbildung 7.7
dargestellt.
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Abbildung 7.7: Intensita¨tsnormierte Fluoreszenzspektren von Tramadol und
Metaboliten bei λex = 212nm in einer Kapillare, 50mM Boraxpuffer pH=10.65
(Ku¨vette).
Aufgrund der geringen zur Verfu¨gung stehenden Substanzmengen3 wurden die-
se Messungen nicht aus einer Ku¨vette, sondern aus einer gefluteten Kapillare
aufgenommen, vgl. Abbildung 4.12, und die Laserleistung auf 0,1mJ/Puls re-
duziert. Das Lo¨sungsmittel war ebenfalls ein 50mM Boraxpuffer mit pH=10.65.
Aufgrund der unterschiedlichen Probenvolumina ko¨nnen die Intensita¨ten aus
den Abbildungen 7.4 und 7.6 nicht miteinander verglichen werden.
Die Fluoreszenzen besitzen bei dieser Anregungswellenla¨nge λex = 212nm die
gleiche spektrale Struktur wie in den Abbildungen 7.4 und 7.5. Die Fluores-
zenzmaxima von Tramadol und N-Desmethyltramadol liegen unvera¨ndert bei
293nm. Die Maxima fu¨r die Substanzen O-Desmethyl-, N,O-Didesmethyl- und
N,N,O-Tridesmethyltramadol liegen bei 294nm. Es ergeben sich somit leich-
te Verschiebungen der Fluoreszenzmaxima (von 296nm auf jetzt 294nm) zu
ku¨rzeren Wellenla¨ngen gegenu¨ber einer Anregung mit 270nm.
3Alle Lo¨sungen wurden nur einmal verwendet, um Folgefehler z.B. durch Verunreinigun-
gen ausschließen zu ko¨nnen.
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Eine deutliche A¨nderung ergibt sich hinsichtlich der Fluoreszenzintensita¨t: Die
sta¨rkste Fluoreszenz zeigt sich jetzt bei Tramadol, welche doppelt so groß
wie bei N-Desmethyltramadol ist. Bei der Anregung mit 270nm wird bei N-
Desmethyltramadol die gro¨ßte Fluoreszenz beobachtet.
Bei den anderen Metaboliten weisen nur O-Desmethy l- und N,O-Didesmethyl-
tramadol eine gleiche Intensita¨t auf. In Bezug darauf ist die Fluoreszenz von
N,N,O-Tridesmethyltramadol doppelt so groß.
Dieses Verhalten von Tramadol und N-Desmethyltramadol ist mit den Absorp-
tionskoeffizienten allein nicht zu erkla¨ren. Diese sind bei beiden Wellenla¨ngen
fu¨r beide Stoffe im Rahmen der Fehlergrenzen gleich. Unter Beru¨cksichtigung
der fluoreszenzbeeinflussenden Parametern, wie z.B. der Temperatur und dem
Lo¨sungsmittel mit seiner Konzentration und seinem pH-Wert kann die Fluo-
reszenz kaum prognostiziert werden.
Zu beru¨cksichtigen ist in diesem Zusammenhang das Ausbleichen der Substan-
zen. Dieser Effekt ist bei Messungen in der Kapillare gro¨ßer als bei Messungen
in der Ku¨vette, wo ein Ausbleichen der Substanzen nicht beobachtet wurde.
Mit einem Vorgriff auf die Ergebnisse des Kapitels 7.4 kann der Effekt des
Ausbleichens allein die Intensita¨tsumkehr nicht erkla¨ren, da beide Substanzen
in der Kapillare bei Bestrahlung mit UV-Licht gleich schnell an Fluoreszenzin-
tensita¨t verlieren.
Zusa¨tzlich sind die molekularen Strukturen von Bedeutung, deren Unterschie-
de im Fall von Tramadol und N-Desmethyltramadol scheinbar gering sind (vgl.
Anhang A) aber doch zu A¨nderungen in der Fluoreszenzsta¨rke fu¨hren4 ko¨nnen.
A¨nderungen bei dem Wechsel der Anregungswellenla¨nge ergeben sich auch
bei den Halbwertbreiten. Sie betra¨gt bei Tramadol und N-Desmethyltramadol
29nm und ist 4nm kleiner als bei einer Anregung mit 270nm. Bei O-Desmethyl-
tramadol vergro¨ßert sich die Halbwertsbreite um 13nm von 36nm auf jetzt
49nm. Im Fall von N,O-Didesmethyltramadol nimmt die Halbwertsbreite von
46nm (270nm) auf 44nm (212nm) ab und bei N,N,O-Tridesmethyltramadol
nimmt sie von 40nm (270nm) auf 38nm (212nm) ab. Eine Vergro¨ßerung der
Halbwertsbreite ist somit nur bei O-Desmethyltramadol zu beobachten.
4 Eine Auflistung von Substituten an Benzolringen und deren Einfluß auf eine Fluores-
zenzminderung oder -steigerung findet sich z.B. in [66].
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7.1.2 Ausgewa¨hlte Arzneistoffe
In Abbildung 7.8 sind die Anregungs-/Emissionsspektren der in 50mM Phos-
phatpuffer, pH=4.6 gelo¨sten Substanzen Verapamil, Propranolol, Salbutamol,
Metoprolol und Fenoterol dargestellt. Auf der Horizontalen ist die Emissi-
onswellenla¨nge und in der Vertikalen die Anregungswellenla¨nge aufgetragen.
Die Spektren sind auf eine Konzentration von 10µg/ml normiert. Die Fluo-
reszenzsta¨rke ist als Zahl der Fotoelektronen in einer Falschfarbendarstellung
codiert, deren Werteverlauf fu¨r die dargestellten Spektren durch die dort an-
gegebenen Farbskalen dargestellt ist. Die Abbildung 7.9 zeigt diese Spektren
nach einer Normierung auf die Intensita¨tsmaxima und die fu¨r alle Stoffe gel-
tende Farbskala.
Diese fu¨nf Arzneistoffe zeigen, ebenso wie die A/E-Spektren von Trama-
dol und seinen Metaboliten, eine Fluoreszenz im Anregungsbereich zwischen
240nm und 270nm mit folgenden Merkmalen:
Mit Ausnahme von Verapamil ist der ho¨chste Fluoreszenzwert bei einer Anre-
gung mit λex = 270nm vorhanden. Die gro¨ßte Emission zeigt Verapamil nach
einer Anregung mit λex = 240nm.
Allen Substanzen aus Abbildung 7.8 ist ebenfalls eine gleichma¨ßige Begren-
zung der Fluoreszenz zu kurzen Wellenla¨ngen bei Variation der Anregungs-
wellenla¨nge gemeinsam, die einen Hinweis auf die aromatische Struktur der
Moleku¨le gibt. Die Begrenzung vera¨ndert sich innerhalb des Spektrums und
im Vergleich zu anderen Substanzen nur um wenige Nanometer. Die einzige
Ausnahme davon bildet Propranolol, welches als Aromat mit zwei kondensier-
ten Benzolringen eine Fluoreszenz gro¨ßer als ca. 310nm emittiert und die gro¨ßte
Emission bei ca. 335nm zeigt. Eine Verschiebung des Emissionsspektrums zu
gro¨ßeren Wellenla¨ngen deutet auf einen energetisch geringeren Abstand zwi-
schen dem Grundzustand und dem ersten angeregten Zustand hin, als er bei
den anderen Substanzen vorhanden ist. Damit ist eine Verschiebung der kurz-
welligen Fluoreszenzgrenze verbunden, die im Fall von Propranolol zu la¨ngeren
Emissionswellenla¨ngen geru¨ckt ist.
Weiterhin sind die Fluoreszenzen dieser Arzneistoffe viel sta¨rker als bei Tra-
madol und seinen Metaboliten. Ein direkter Vergleich ist jedoch aufgrund der
unterschiedlichen Pufferlo¨sungen und pH-Werte nicht mo¨glich.
Neben diesen Gemeinsamkeiten zeigen sich folgende Unterschiede in den Fluo-
reszenzen: Erstens sind bei einer Variation der Anregungswellenla¨nge von
240nm bis 270nm bei diesen Arzneistoffen Fluoreszenzminima bei ca. 245nm
bis 250nm vorhanden, die bei Tramadol und seinen Metaboliten in Abbildung
7.2 nicht zu beobachten sind. Dort nimmt die Fluoreszenz nach einer Anre-
gung von 270nm bis 240nm stetig ab.
Zweitens besitzt Salbutamol nach der Anregung mit einer Wellenla¨nge zwei
getrennte Emissionsbereiche, von dem der eine zwischen 475nm und 365nm
und der andere zwischen 365nm und 275nm liegt.
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Abbildung 7.8: Anregungs-/Emissionsspektren von Arzneistoffen, gelo¨st in
50mM Phosphatpuffer, pH=4.6 (Ku¨vette), 0.2mJ/Puls, Normierung auf
10µg/ml.
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Abbildung 7.9: oben: Farbskala, darunter: Intensita¨tsnormierte Anregungs-
/Emissionsspektren von Arzneistoffen, gelo¨st in 50mM Phosphatpuffer,
pH=4,6.
Diese Zweiteilung des Spektrums von Salbutamol ist bei den anderen Substan-
zen nicht zu beobachten. Anhand dieses A/E-Spektrums kann Salbutamol
eindeutig aus der Menge der anderen hier gezeigten A/E-Spektren identifiziert
werden.
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In der Abbildung 7.10 sind die Fluoreszenzspektren von Metoprolol, Nomefen-
sin und Fenoterol nach einer Anregung mit 212nm in der Kapillare gezeigt.
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Abbildung 7.10: Fluoreszenzspektren von Metoprolol, Nomefensin und Fenote-
rol bei λex = 212nm in einer Kapillare, 50mM Phosphatpuffer, Normierung
auf 10µg/ml.
Die Fluoreszenzspektren der Substanzen Propranolol, Verapamil, Synephrin
und Salbutamol nach einer Anregung mit 212nm in der Kapillare sind in der
Abbildung 7.11 dargestellt.
Die Substanzen in den Abbildungen 7.10 und 7.11 weisen Fluoreszenzen fu¨r
Wellenla¨ngen gro¨ßer als ca. 270nm auf und zeigen mit Ausnahme von Pro-
pranolol einen a¨hnlichen Verlauf. Dieser ist durch ein Maximum im Bereich
295nm bis 305nm und einer abnehmenden Fluoreszenz bis ca. 340nm gekenn-
zeichnet und a¨hnelt den A/E-Spektren von Tramadol und den Metaboliten in
Abbildung 7.8.
Die Fluoreszenz der Substanz Propranolol zeichnet sich durch ein Maximum
bei 290nm aus, welches zwischen 245nm und 255nm auf der kurzwelligen und
zwischen 272nm und 278nm auf der langweiligen Seite von einem Plateau be-
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grenzt wird. Diese Struktur ist nur bei Propranolol und bei keiner anderen der
hier untersuchten Substanzen vorhanden.
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Abbildung 7.11: Fluoreszenzspektren von Propranolol, Synephrin, Salbutamol
und Verapamil bei λex = 212nm in einer Kapillare, 50mM Phosphatpuffer,
Normierung auf 10µg/ml.
Gegenu¨ber der Anregung mit 270nm zeigt sich hier eine deutliche spektrale
Verschiebung der Fluoreszenzemission zu ku¨rzeren Wellenla¨ngen. Das Maxi-
mum der Emission verschiebt sich von 355nm nach einer Anregung mit 270nm
zu 290nm nach einer Anregung mit 212nm. Dieser ausgepra¨gte Einfluß der An-
regungswellenla¨nge auf das Emissionsspektrum kann bei den anderen Substan-
zen nicht beobachtet werden und ist auf die Moleku¨lstruktur zuru¨ckzufu¨hren:
Propranolol besitzt als einzige der hier untersuchten Substanzen zwei konden-
sierte Benzolringe, die anderen Stoffe haben kein kondensiertes Ringsystem,
vgl. Anhang A. Damit sind Unterschiede in der elektronischen Struktur der
Moleku¨le verbunden, die hier sichtbar werden.
Eine Darstellung dieser Spektren nach einer Normierung auf ihr Fluoreszenz-
maximum ist in Abbildung 7.12 fu¨r die Substanzen Metoprolol, Nomefensin
und Fenoterol und in Abbildung 7.13 fu¨r die Stoffe Propranolol, Synephrin,
Salbutamol und Verapamil gegeben.
80 Fluoreszenzmessungen
260 280 300 320 340 360 380
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
 
 
 Fenoterol
 Metoprolol
 Nomefensin
Si
gn
al
 
[w
illk
. E
in
h.
]
Wellenlänge [nm]
Abbildung 7.12: Intensita¨tsnormierte Fluoreszenzspektren von Metoprolol, No-
mefensin und Fenoterol bei λex = 212nm in einer Kapillare, 50mM Phosphat-
puffer.
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Abbildung 7.13: Intensita¨tsnormierte Fluoreszenzspektren von Propranolol,
Salbutamol, Synephrin und Verapamil bei λex = 212nm in einer Kapillare,
50mM Phosphatpuffer.
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Die Fluoreszenzspektren dieser Substanzen weisen nach einer Anregung mit
der Wellenla¨nge 212nm Maxima bei unterschiedlichen Wellenla¨ngen auf, die in
der Tabelle 7.1 zusammengefaßt sind:
Substanz Wellenla¨nge des
Fluoreszenzmaximums
Fenoterol 302nm
Metoprolol 296nm
Nomefensin 311nm
Propranolol 290nm
Salbutamol 302nm
Synephrin 299nm
Verapamil 303nm
Tabelle 7.1: Wellenla¨ngen der Fluoreszenzmaxima ausgewa¨hlter Arzneistoffe
nach einer Anregung mit 212nm.
Eine spektrale Fluoreszenzverteilung anderer Art ist bei Daunorubicin zu beob-
achten. Dieser Aromat aus der Reihe der Anthracycline hat zwei voneinander
getrennte Fluoreszenzbereiche. Der eine liegt im UV-Bereich und die andere
im sichtbaren Spektralbereich [135]. Durch eine UV-Anregung wird eine Fluo-
reszenz in beiden Spektralbereichen verursacht. Eine Anregung mit sichtbarer
Strahlung fu¨hrt zu einer Fluoreszenz im sichtbaren Spektralbereich.
Die Abbildung 7.14 zeigt die Fluoreszenzemissionen von 9µg/ml Daunorubicin-
HCl in 0.1mM Na2HPO4-Puffer pH=9.0 in einer Kapillare, die der Signalsum-
mation von fu¨nf Laserpulsen mit je 0.2mJ/Puls entsprechen (die anderen Bilder
sind mit einer Summation von 10 Laserpulsen erstellt worden). Die Fluores-
zenz wurde mit Hilfe eines Kameraobjektives auf das Spektrometer abgebildet,
vgl. Abbildung 4.1.
Ausgangspunkt fu¨r die Wahl der Wellenla¨ngen 252nm und 488nm war das
Absorptionsspektrum in Abbildung 6.5. Dort ist ein relatives Maximum der
Absorption fu¨r die Wellenla¨nge 252nm abzulesen, welches gro¨ßer als das Ma-
ximum bei 488nm ist.
Die auf die Intensita¨tsmaxima normierten Spektren von Daunorubicin aus Ab-
bildung 7.14 sind in Abbildung 7.15 gezeigt.
Die Emissionen zeigen unabha¨ngig von der Anregungswellenla¨nge eine identi-
sche Struktur u¨ber den Bereich von ca. 150nm. Die Verwendung des Kanten-
filters OG530 unterdru¨ckt die Fluoreszenz bei Wellenla¨ngen ku¨rzer als 530nm
und vermindert sie bis ca. 560nm. Die Emissionen zeigen ein Maximum bei
560nm, welches nach einer Anregung mit λex = 488nm um den Faktor 2.5
gro¨ßer ist als das nach der Anregung mit λex = 252nm. Die Fluoreszenz reicht
mit abnehmender Intensita¨t bis zu Wellenla¨ngen gro¨ßer als 700nm.
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Abbildung 7.14: Fluoreszenzspektrum von Daunorubicin 9µg/ml in 0.1mM
Na2HPO4-Puffer pH=9.0 in einer Kapillare mit Kantenfilter OG530.
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Abbildung 7.15: Intensita¨tsnormiertes Fluoreszenzspektrum von Daunorubi-
cin in 0.1mM Na2HPO4-Puffer pH=9.0 in einer Kapillare mit Kantenfilter
OG530.
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Die Ergebnisse dieser Messung besta¨tigen die auf Seite 74 dargestellten Ausfu¨h-
rungen:
Unterschiede in den Absorptionskoeffizienten spiegeln sich nicht zwingend in
entsprechenden Fluoreszenzen wieder. Ein Absorptionsmaximum muß nicht
zu einem Maximum der Fluoreszenzemission fu¨hren. Dieses muß mit einem
A/E-Spektrum ermittelt werden.
Die beiden Emissionsspektren unterscheiden sich nach einer Intensita¨tsnormie-
rung im Rahmen der Fehlergrenzen nicht und sind somit fu¨r die Anregungswel-
lenla¨nge 488nm und der deutlich ku¨rzeren UV-Wellenla¨nge 252nm identisch.
Die Abbildung 7.16 zeigt ein mit dem ersten OPO-Lasersystem gemessenes
A/E-Spektrum von 9µg/ml Daunorubicin gelo¨st in 0.1mM Na2HPO4-Puffer,
pH=9 mit 30% Acetonitril in einer Ku¨vette bei 0.2mJ/Puls.
Auf der Horizontalen ist die Emissionswellenla¨nge von 280nm bis 520nm und
auf der Vertikalen ist die Anregungswellenla¨nge von 240nm bis 280nm einge-
tragen.
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Abbildung 7.16: A/E-Spektrum von 9µg/ml Daunorubicin-HCl gelo¨st in
0.1mM Na2HPO4− Puffer, pH=9.0 mit 30% Acetonitril in einer Ku¨vette.
Im rechten Bildrand u¨berschneiden sich das linienfo¨rmige, in zweiter Ordnung
beobachtete Rayleigh-Signal und das Fluoreszenzsignal, welches bei Variation
der Anregungswellenla¨nge von 240nm auf 280nm stetig zunimmt.
Der gro¨ßte Fluoreszenzwert ist in diesem A/E-Spektrum bei der Anregungs-
wellenla¨nge 240nm gegeben und im Vergleich zu dem Fluoreszenzsignal bei
einer Anregung mit 252nm um den Faktor 8 gro¨ßer. Bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang, daß der Absorptionskoeffizient bei 240nm kleiner als
bei 252nm ist.
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Die bisherigen A/E-Spektren sind mit Anregungswellenla¨ngen λex > 240nm
aufgenommen worden. In Verbindung mit einer Frequenzverdopplung gestat-
tet der
”
gru¨neSpiegelsatz des OPO-Resonators aus dem ersten OPO-Lasersystem
die Variation der Anregungswellenla¨nge von 220nm bis 240nm.
Somit ist ein Wellenla¨ngenbereich zuga¨nglich, bei dem alle hier vermessenen
Substanzen eine Absorption aufweisen. Die zeitlich begrenzte Nutzungsdauer
des ersten OPO-Systems hatte zur Folge, daß nur von Idarubicin ein A/E-
Spektrum mit diesen Wellenla¨ngen aufgezeichnet werden konnte.
Die Abbildung 7.17 zeigt ein A/E-Spektrum von 10µg/ml Idarubicin in einer
Ku¨vette mit einem Anregungsbereich von 220nm bis 240nm in der Vertikalen.
Die Horizontale gibt die Emission zwischen 480nm und 720nm wieder und
entspricht dem sichtbaren Spektrum bei Daunorubicin. Als Lo¨sungsmittel fu¨r
die 10µg/ml Idarubicin-Lo¨sung wurde ein 0.1M NaHPO4−Puffer mit pH=9.0
und 30% Acetonitril verwendet. Die Laserleistung betrug 0.1mJ/Puls und der
Spektrometerspalt war auf 0.1mm eingestellt. Der apparative Aufbau fu¨r die
Abbildung der Fluoreszenz entspricht dem der vorherigen Messung an Dau-
norubicin.
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Abbildung 7.17: A/E-Spektrum von10µg/ml Idarubicin-HCl gelo¨st in
Na2HPO4− Puffer, pH=9.0 mit 30% Acetonitril in einer Ku¨vette.
Die Fluoreszenzsta¨rke nimmt bei einer Anregung von 220nm bis 240nm stetig
zu und erreicht bei 240nm ihren ho¨chsten Wert. Die Emission vera¨ndert ihre
spektrale Lage dabei nicht und hat ein Fluoreszenzmaximum bei 550nm. Die
Fluoreszenz zeigt eine a¨hnliche Struktur wie Daunorubicin und ist Ausdruck
des verwandten Moleku¨laufbaus.
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Unter der willku¨rlichen Auswahl von Arzneistoffen fand sich nur ein Wirkstoff,
der nicht ausreichend fluoreszierte: Dimetinden.
Im durchgefu¨hrten Bereich fu¨r die A/E-Spektren von 240nm bis 270nm (im
Maximum der Absorption, vgl. Abbildung 6.4) konnte bis zu einer Konzentra-
tion von 10µg/ml (!) keine Fluoreszenz nachgewiesen werden. Ein Nachweis
von Dimetinden bei Konzentrationen bis 5µg/ml ist in der CZE mit UV-
Absorption mo¨glich [134] und wurde deshalb bei den Fluoreszenzmessungen
nicht weiter verfolgt.
In weiten Wellenla¨ngenbereichen ist die Fluoreszenzintensita¨t nicht aus den
entsprechenden Absorptionskoeffizienten zu prognostizieren, da sie keine In-
formation u¨ber die beteiligten Relaxationsprozesse und deren relativen bzw.
absoluten Anteile enthalten.
Die Fluoreszenz reagiert sensibel auf Umgebungsparameter und muß immer
im konkreten Fall untersucht werden. Die Angabe eines Absorptionsspektrums
liefert den Ausgangspunkt fu¨r Fluoreszenzmessungen, wobei der fu¨r eine An-
regung mo¨gliche Wellenla¨ngenbereich angegeben wird.
Die Erstellung von A/E-Spektren u¨ber den Bereich von 40nm bzw. 20nm gibt
Information u¨ber die Sta¨rke und die spektrale Verteilung der Fluoreszenz, so
daß eine geeignete Wellenla¨nge oder Wellenla¨ngen fu¨r LIF-Untersuchungen
ausgewa¨hlt werden ko¨nnen.
In diesem Sinne sind Absorptionsmessungen und A/E-Spektren zwei Informa-
tionsquellen, die sich gegenseitig erga¨nzen.
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7.2 Polarisationsmessungen
Das Rayleigh-Signal kann durch die Wahl der Polarisationsebene des Lasers re-
duziert werden. Bei der Ausrichtung dieser Polarisationsebene muß u¨berpru¨ft
werden, ob die Fluoreszenz polarisiert ist und mit verminderter Intensita¨t de-
tektiert wird.
Zur U¨berpru¨fung der Fluoreszenzpolarisation an Tramadol und den Metabo-
liten wurde ein apparativer Aufbau verwendet, wie er in Abbildung 2.3, Seite
14, skizziert ist: Die senkrecht polarisierte Strahlung des Farbstofflasers wurde
durch eine Ku¨vette gefu¨hrt, die mit den Substanzen gefu¨llt wurde. Ein Spiegel
bildete die Fluoreszenz durch ein als Analysator wirkendes Glan-Prisma auf
den Eintrittsspalt des Spektrometers ab. Die Fluoreszenzsignale nach Drehung
des Prismas um 90◦ wurden entsprechend der Gleichung 2.5 ausgewertet.
Fu¨r diese Messungen waren alle Substanzen in 50mM Boraxpuffer pH=10.65
bei einer Temperatur von 21◦C gelo¨st. Die Abbildung 7.18 zeigt exemplarisch
die beiden Fluoreszenzspektren von Tramadol-HCl mit den Intensita¨ten I‖ und
I⊥ nach Drehung des Prismas.
Abbildung 7.18: Polarisationsspektren von Tramadol nach Anregung mit
270nm. – :Analysator parallel, •: Analysator senkrecht zur Polarisationsebene
des Lasers.
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Die beiden Fluoreszenzspektren unterscheiden sich am deutlichsten in der
Sta¨rke des Rayleighsignals, welches ohne depolarisierende Effekte parallel zum
Laserlicht polarisiert ist und bei Wahl einer dazu senkrechten Beobachtungs-
ebene um den Faktor acht reduziert werden kann.
Aus diesen Messungen ergeben sich unter Beru¨cksichtigung der Fluoreszenz im
Bereich 280nm bis 360nm fu¨r Tramadol und die Metaboliten Polarisationsgra-
de mit Werten kleiner als 9 ·10−3, die im Bereich der Meßungenauigkeit liegen.
Somit wird bei diesen Substanzen keine Fluoreszenzpolarisation beobachtet.
Fu¨r die weiteren Messungen an der Kapillare wurde eine horizontale Polarisa-
tionsebene der Laserstrahlung gewa¨hlt und das Prisma vor dem Spektrometer
aufgrund des geringen O¨ffnungswinkels und einer erho¨hten Streustrahlung im
Spektrometer durch die Na¨he zur Kapillare entfernt.
Speziell fu¨r diese Substanzen und unter Ausdehnung der Annahme einer nicht
polarisierten Fluoreszenz auf die anderen ausgewa¨hlten Arzneistoffe ist die
Reduktion des Rayleigh- und Ramansignals durch Drehung der Laserpolari-
sationsebene gerechtfertigt. Eine Minderung des Fluoreszenzsignals ist damit
nicht verbunden.
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7.3 Einfluß des pH-Wertes
Fu¨r die erfolgreiche Trennung eines Substanzgemisches kann in der CZE der
pH-Wert von entscheidender Bedeutung sein (vgl. Kapitel 3 und 8.4) und zu-
gleich kann der pH-Wert Einfluß auf die Sta¨rke der Fluoreszenz ausu¨ben. Die
CZE-Messungen fu¨r Tramadol und seine Metabolite wurden bei pH=10.65
durchgefu¨hrt.
Um den Einfluß des pH-Wertes auf die Fluoreszenzsta¨rke aufzuzeigen sind in
den Abbildungen 7.19 und 7.20 die auf eine Konzentration von 10µg/ml nor-
mierten und mit einem 266nm-0o-Spiegel als optischen Filter aufgenommenen
Fluoreszenzmessungen aus einer Ku¨vette fu¨r Tramadol und seine Metabolite
bei zwei Einstellungen des pH-Wertes dargestellt: pH=9.6 und pH=10.65.
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Abbildung 7.19: Fluoreszenz von Tramadol und seinen Metaboliten aus ei-
ner Ku¨vette. Anregungswellenla¨nge λ = 270nm; 50mM Boraxpuffer, pH=9.6.
Normierung auf 10µg/ml und Verwendung eines optischen Filters (266nm-0o-
Spiegel).
Ein Vergleich der beiden Abbildungen zeigt, daß der pH-Wert nur Einfluß auf
die Fluoreszenzsta¨rke und nicht auf den spektralen Verlauf der Emissionen
nimmt.
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Abbildung 7.20: Fluoreszenz von Tramadol und seinen Metaboliten aus einer
Ku¨vette. Anregungswellenla¨nge λ = 270nm; 50mM Boraxpuffer, pH=10.65.
Normierung auf 10µg/ml und Verwendung eines optischen Filters (266nm-0o-
Spiegel).
In beiden Fa¨llen gilt:
Die Fluoreszenzsta¨rke ist fu¨r N-Desmethyltramadol am gro¨ßten und Trama-
dol zeigt die zweitsta¨rkste Fluoreszenz. Die Metabolite O-Des-, N,O-Dides-
und N,N,O-Tridesmethyltramadol besitzen die geringste Fluoreszenz und un-
terscheiden sich nur geringfu¨gig in ihren Fluoreszenzsta¨rken.
Ein Vergleich der beiden Meßreihen zeigt bei N-Des-Tramadol und Tramadol
eine Verringerung der Fluoreszenzintensita¨ten um ein Drittel beim U¨bergang
von pH=9.6 auf pH=10.65. Die Fluoreszenz der phenolischen Metabolite wird
um die Ha¨lfte verringert, wenn der pH-Wert entsprechend gea¨ndert wird. Die-
se Messung ist in U¨bereinstimmung mit der Theorie fu¨r pH-Wert abha¨ngige
Fluoreszenz bei Phenolen. Die Fluoreszenzsta¨rke nimmt bei Steigerung des
pH-Wertes u¨ber den pKS-Wert ab und kann bei pH-Werten gro¨ßer 12 zu einer
vo¨lligen Fluoreszenzlo¨schung fu¨hren.
Dementsprechend sollten Fluoreszenzmessungen bei geringen pH-Werten durch-
gefu¨hrt werden. Die Parameter einer Trennung in der CZE ko¨nnen jedoch hohe
pH-Werte erfordern, so daß die Ergebnisse fu¨r Fluoreszenzsta¨rken bei Varia-
tion des pH-Wertes und einem LIF-Nachweis nicht isoliert betrachtet werden
du¨rfen.
Die Abbildungen 7.21 und 7.22 enthalten die jeweils auf die Emissionsmaxima
normierten Spektren aus den Abbildungen 7.19 und 7.20.
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Abbildung 7.21: Intensita¨tsnormierte Fluoreszenzspektren von Tramadol und
seinen Metaboliten aus einer Ku¨vette. Anregungswellenla¨nge λ = 270nm;
50mM Boraxpuffer, pH=9.6.Verwendung eines optischen Filters (266nm-0o-
Spiegel).
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Abbildung 7.22: Intensita¨tsnormierte Fluoreszenzspektren von Tramadol und
seinen Metaboliten aus einer Ku¨vette. Anregungswellenla¨nge λ = 270nm;
50mM Boraxpuffer, pH=10.65. Verwendung eines optischen Filters (266nm-
0o-Spiegel).
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Die auf die Intensita¨tsmaxima normierten Spektren zeigen bei beiden pH-
Werten a¨hnliche Emissionen fu¨r diese Substanzen. Im Rahmen der Fehler-
grenzen sind Tramadol und N-Desmethyltramadol nicht zu unterscheiden. Das
gemeinsame Fluoreszenzmaximum liegt bei 294nm bzw. bei 310nm.
Die Metaboliten O-Des-, N,O-Dides- und N,N,O-Tridesmethyltramadol zeigen
ebenfalls im Rahmen der Fehlergrenzen eine identische Emission. Die Fluores-
zenzmaxima liegen bei 294nm bzw. bei 310nm.
Diese beiden Gruppen unterscheiden sich sich durch die Intensita¨t des Fluores-
zenzmaximums bei 310nm, welches fu¨r Tramadol und N-Desmethyltramadol
geringer als bei den anderen Metaboliten ist.
Somit wird durch die Verwendung dieses Filters eine Unterscheidung die-
ser Substanzen verhindert. Fu¨r weitere Messungen wurde deshalb der Kan-
tenfilter verwendet (vgl. Kapitel 5.1), der eine Identifizierung von Tramadol
und N-Desmethyltramadol bzw. den anderen Metaboliten O-Desmethyl-, N,O-
Didesmethyl und N,N,O-Desmethyltramadol anhand der verschiedenen Fluo-
reszenzmaxima erlaubt.
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7.4 Ausbleichen
Das Fluoreszenzsignal kann versta¨rkt werden, wenn bei einer Erho¨hung der
anregenden Strahlungsleistung das Fluoreszenzsignal nicht in Sa¨ttigung ist.
Ha¨ufig fu¨hrt jedoch eine Erho¨hung der UV-Leistung zu einer Verminderung
des Fluoreszenzsignals, wie es bei diesen Messungen in der Kapillare beobach-
tet worden ist. In diesen Fa¨llen bewirkt die Absorption von UV-Licht eine
A¨nderung der chemischen Struktur. Diese kann durch den Aufbruch von sta-
bilen Bindungen oder die Anregung von chemischen Reaktionen hervorgerufen
werden. Dabei sind Ein-Photon- und Mehr-Photonen-Prozesse zu unterschei-
den.
Bei Ein-Photon-Prozessen reicht die Energie eines Photons (270nm=ˆ4.59eV)
fu¨r die entsprechende A¨nderung aus. Bei Mehr-Photonen-Prozessen sind min-
destens zwei Photonen fu¨r solch einen Einfluß notwendig, die in Gebieten ho-
her Leistungsdichte zur Verfu¨gung gestellt werden. Die hohe Leistungsdichte
kann durch eine starke Fokussierung und/oder gepulste Strahlung hervorge-
rufen werden. Beide Bedingungen sind bei den Fluoreszenzmessungen in der
Kapillare erfu¨llt.
Bei der Erstellung der AE-Spektren in einer Ku¨vette wurde auf eine Fokus-
sierung der Laserstrahlung verzichtet. Somit ist nur der Einfluß der gepul-
sten Strahlung maßgeblich, da die Laserstrahlung mit einer Blende auf einen
Durchmesser von 3mm beschra¨nkt wurde (0.2mJ/Puls) . Das entspricht einer
Leistungsdichte von 70µJ/cm2. Dabei sind Mehr-Photonen-Prozesse sehr un-
wahrscheinlich, und eine Vera¨nderung in der Intensita¨t oder der Struktur der
Fluoreszenz konnte bei keiner der Proben nachgewiesen werden, wie Fluores-
zenzvergleiche vor und nach der Messung belegen.
Anders sind die Verha¨ltnisse bei Messungen in der Kapillare mit einem ap-
parativen Aufbau, wie er in Abbildung 4.12 skizziert ist. Die Laserstrahlung
wurde in das Innere der Kapillare fokussiert, und der Fokus erreichte einen
Durchmesser von weniger als 100µm. Bei einer Strahlho¨he von 3mm ergibt
sich eine Leistungsdichte von 6700W/m2, welche ca. 950 mal gro¨ßer als die der
nicht fokussierten Strahlung ist.
Nachfolgend werden Meßreihen fu¨r unterschiedliche Laserleistungen an Trama-
dol und seinen Metaboliten sowie an ausgewa¨hlten Arzneistoffen vorgestellt,
die den Prozeß des Ausbleichens dokumentieren:
Die Kapillare wurde mit einer Substanz geflutet und mit dem Beginn der
UV-Bestrahlung mit 212nm bei 10Hz die Fluoreszenz in einer Folge von zehn
Bildern aufgezeichnet. Die Fluoreszenz wurde mit einem Spiegel auf das Spek-
trometer abgebildet und anschließend spektral und ra¨umlich zerlegt von der
CCD-Kamera detektiert. Bei jedem Bild wurde die Fluoreszenz von zehn La-
serpulsen summiert, und eine Mittelung u¨ber das gesamte Fluoreszenzsignal
ergibt die Werte der Datenpunkte.
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In der Abbildung 7.23 sind die Meßreihen fu¨r Tramadol und seine Metabolite
dargestellt (alle Stoffe waren in 50mM Boraxpuffer pH=10.65 gelo¨st). Auf der
Horizontalen sind die Anzahl der Bilder im Abstand von 1.2 Sekunden und auf
der Vertikalen das mittlere Pixelsignal [counts/Pixel] aufgetragen.
Abbildung 7.23: Ausbleichen von Tramadol und Metaboliten in der Kapillare
bei verschiedenen Laserleistungen.
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In der Abbildung 7.24 sind die Fluoreszenzsignale fu¨r die Arzneistoffe Propra-
nolol, Verapamil, Metoprolol, Fenoterol und Salbutamol aufgetragen. Diese
Stoffe waren in 50mM Phosphatpuffer pH=4.6 gelo¨st.
Abbildung 7.24: Ausbleichen von ausgewa¨hlten Arzneistoffen in der Kapillare
bei verschiedenen Laserleistungen.
7.4 Ausbleichen 95
Die Summation u¨ber 10 Laserpulse entspricht dem Modus der Datenaufnahme
wa¨hrend der CZE-Messungen, bei denen die Proben aufgrund ihrer Migration
durch das Detektionsvolumen fu¨r maximal drei Sekunden nachgewiesen wer-
den ko¨nnen.
Die Daten zeigen ein hohes Maß an Ausbleichen: Das Fluoreszenzsignal einer
Meßreihe ist unabha¨ngig von der Laserleistung bei keiner der Substanzen in
zwei aufeinanderfolgenden Bildern gleich groß und nimmt ab. Die Erho¨hung
der Laserleistung beschleunigt die Signalverminderung und fu¨hrt nicht zu ei-
nem proportionalen Anstieg des Fluoreszenzsignals.
Bei der kleinsten hier verwendeten Laserleistung von 0.1mJ/Puls ist das Fluo-
reszenzsignal nach 10 Sekunden bei vielen Substanzen erloschen, und es wird
lediglich der Untergrund mit ca. 5 counts/Pixel gemessen. Eine Ausnahme da-
von ist bei Salbutamol mit 7 counts/Pixel, bei Tramadol mit 10 counts/Pixel
und bei Verapamil mit 70 counts/Pixel zu beobachten. Die Signalminderung
zwischen dem ersten und zweiten Datenpunkt kann bis zu 60% betragen (vgl.
Propranolol in Abbildung 7.24).
Eine Verdopplung der Laserleistung auf 0.2mJ/Puls fu¨hrt bei allen Substanzen
in den Abbildungen 7.23 und 7.24 zu einem Anwachsen des Fluoreszenzsignals
zu Beginn der Meßreihe und kann nur bei Fenoterol mit einer entsprechenden
Verdopplung des Signals beobachtet werden. Bei Salbutamol und Metoprolol
steigt die Signalho¨he um ca. 70%, und bei den anderen Substanzen ist eine
Signalerho¨hung um ho¨chstens 40% zu verzeichnen.
Bei dieser Laserleistung ist das Fluoreszenzsignal nach 10 Sekunden mit Aus-
nahme von Verapamil bei allen Substanzen erloschen. Das Signal von Verapa-
mil betra¨gt nach diesem Zeitintervall noch 55 counts/Pixel.
Bei allen Substanzen ist der Prozeß des Ausbleichens beschleunigt, so daß das
Signal in zwei aufeinander folgenden Bildern gegenu¨ber den Meßreihen mit
0.1mJ/Puls schneller abnimmt.
Eine weitere Erho¨hung der Laserleistung auf 0.5mJ/Puls zeigt bei keiner Sub-
stanz eine proportionale Versta¨rkung des Fluoreszenzsignals zu Beginn der
Meßreihe und lediglich bei vier Substanzen ein Anwachsen des Signals ge-
genu¨ber den Daten, die bei 0.2mJ/Puls gemessen worden sind. Eine Signal-
steigerung ist bei Salbutamol um 75%, bei Tramadol um 10%, bei N,N,O-
Tridesmethyltramadol um 20% und bei Propranolol um 23% zu beobachten.
Bei den anderen Substanzen ist das Fluoreszenzsignal bei 0.5mJ/Puls geringer
als das bei 0.2mJ/Puls. Ein Ru¨ckgang des Signals auf die Werte der Daten,
die mit 0.1 mJ/Puls gewonnen worden sind, ergibt sich bei Synephrin und bei
Verapamil.
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Dieses Verhalten ist mit dem schnellen Ausbleichungsprozeß und der Sum-
mation des Fluoreszenzsignals u¨ber 10 Laserpulse fu¨r einen Datenpunkt zu
erkla¨ren:
Eine Erho¨hung der Laserleistung hat eine entsprechende proportionale Steige-
rung des Fluoreszenzsignals nach dem ersten Laserpuls zur Folge, wenn keine
Signalsa¨ttigung vorherrscht. Nach der Bestrahlung der Probe mit dieser Lei-
stung ist ein Teil der Substanz ausgeblichen und steht einer neuen LIF nicht
zur Verfu¨gung. Eine Summation des Fluoreszenzsignals u¨ber 10 Laserpulse
kann somit ein geringeres Signal ergeben, wenn die Signalerho¨hung in Folge
der gestiegenen Laserleistung durch das vermehrte Ausbleichen aufgewogen
wird. Die Signalminderung in zwei aufeinanderfolgenden Bildern ist bei der
Bestrahlung mit 0.5mJ/Puls bei allen Substanzen am gro¨ßten und nimmt bei
Verringerung der Laserleistung ab.
Diese Messungen zeigen die uneinheitlichen Verha¨ltnisse bezu¨glich der Fluo-
reszenzsta¨rke bei Variation der anregenden Laserleistung. Eine Signalskalie-
rung mit der Laserleistung ist nur bedingt mo¨glich und im Einzelfall auf ihre
Zula¨ssigkeit zu u¨berpru¨fen. Aufgrund der beobachteten Signalminderung bei
vielen Substanzen nach einer Anregung mit 0.5 mJ/Puls wurde fu¨r die folgen-
den Meßreihen in der CZE die Laserleistung auf 0.2mJ/Puls festgelegt.
Kapitel 8
Kapillarzonenelektrophorese
Die Anwendung der CZE und Mo¨glichkeiten einer UV-LIF-Detektion werden
in diesem Kapitel an mehreren Messungen vorgestellt.
Im ersten Teil werden Ergebnisse von Messungen an der Substanz Daunorubi-
cin dargestellt, die die Verwendung einer spektral nicht aufgelo¨sten UV-LIF-
Detektion ermo¨glicht.
Im zweiten Teil werden typische Kamerabilder vorgestellt, die eine Migration
einer Probe durch das abgebildete Kapillarvolumen zeigen.
Anschließend wird im dritten Teil skizziert, wie die typische Darstellungsart
der Meßergebnisse bei der CE im Form von Elektropherogrammen erstellt wird.
Im vierten Teil werden dann spektral aufgelo¨ste Messungen an dem Arznei-
stoff Tramadol und seinen Metaboliten vorgestellt, wobei die Parameter fu¨r
die erfolgreiche Trennung eines Substanzgemisches im Vordergrund stehen.
Der Zusammenhang zwischen der aufgegebenen Konzentration und dem Fluo-
reszenzsignal am Beispiel von Tramadol wird im fu¨nften Teil gezeigt. Ergeb-
nisse dieser Untersuchungen haben Einfluß auf die Bestimmung der Nachweis-
grenzen in Abschnitt 9.
Der sechste Teil dieses Kapitels verdeutlicht den Einfluß des Puffers und der
Kapillare in Form von Untergrundfluoreszenzen auf die Fluoreszenzmessungen.
Die angegebenen Pufferarten, -konzentrationen und pH-Werte ergeben sich aus
den CZE-Bedingungen.
8.1 Spektral nicht aufgelo¨ste Messungen
Als Beispiel einer spektral nicht aufgelo¨sten Kapillarelektrophorese dient die
folgende Messung an Daunorubicin, welche mit dem in Abbildung 4.1 skizzier-
ten Aufbau durchgefu¨hrt worden ist.
Daunorubicin ist ein Moleku¨l mit vier kondensierten Benzolringen und zeigt im
UV- und im sichtbaren Spektralbereich eine Absorption (vgl. Abbildung 6.5).
Die Anregung erzeugt unabha¨ngig von der Wellenla¨nge 252nm oder 488nm
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eine Fluoreszenz im sichtbaren Spektralbereich mit gleicher Struktur, wie sie
in Abbildung 7.14 dargestellt ist. Das hat den Vorteil, daß die Fluoreszenz
mit einem Maximum bei 560nm nach einer Anregung hinreichend weit von
der UV-Wellenla¨nge entfernt ist und bei einer spektral integralen Detektion
nicht durch die Verwendung optischer Filter vermindert wird, die die Anre-
gungswellenla¨nge unterdru¨cken. Bei der Anregung mit 252nm kann das Streu-
und Rayleighlicht durch das Abbildungsobjektiv, welches kein UV-Licht die-
ser Wellenla¨nge transmittiert, hinreichend reduziert werden. Ein Kantenfilter
OG530 unmittelbar vor dem Bildversta¨rker unterdru¨ckt andere Wellenla¨ngen,
die u¨ber das Objektiv abgebildet werden.
Die Abbildung 8.1 zeigt eine mit H2O gefu¨llte Kapillare bei der Bestrahlung
mit der Wellenla¨nge 488nm (aus dem ersten OPO-Lasersystem, 0.8mJ/Puls)
und 20-facher Vergro¨ßerung. Das Bild entspricht einem La¨ngsschnitt entlang
der Kapillare, die horizontal im Bild liegt. Der Innenbereich i der Kapillare mit
50µm Durchmesser, sowie der obere und untere Rand mit dem Durchmesser a
ko¨nnen unterschieden werden.
i a
Abbildung 8.1: Streu- und Rayleighlicht (488nm, 0.8mJ/Puls, Kantenfilter
OG530) als La¨ngsschnitt mit ra¨umlicher Auflo¨sung durch eine Kapillare mit
Innenbereich i und Außenbereich a.
In dem Bild wurde keine Fluoreszenz der Kapillare detektiert, sondern Streu-
licht, welches durch den verwendeten Kantenfilter OG530 nicht vollsta¨ndig
unterdru¨ckt worden ist (Die Verwendung eines Spektrometers besta¨tigte diese
Beobachtung, bei der keine Fluoreszenz detektiert werden konnte). Die Gro¨ße
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des dargestellten Bereiches ist nicht durch die Abbildungsoptik begrenzt, son-
dern durch die Abmessungen des Laserstrahls, der hier einen Durchmesser von
ca. 170µm besitzt.
Die unterschiedlichen Intensita¨ten am Rand der Kapillare sind auf Inhomo-
genita¨ten des Laserstrahlprofil und mo¨glicherweise auch auf Verunreinigungen
des Quarzes zuru¨ckzufu¨hren.
Die Abbildung 8.2 zeigt die Detektion des Fluoreszenzsignals von Daunorubi-
cin (1ng/ml in 50mM Na2HPO4-Puffer) nach einer Anregung mit 252nm des
ersten OPO-Lasersystems bei der Elektrophorese als Folge von fu¨nf Bildern,
die im Abstand von 1,2 Sekunden aufgenommen worden sind.
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Abbildung 8.2: Elektrophorese einer spektral nicht aufgelo¨sten LIF-Detektion
mit λex = 252nm an Daunorubicin. Die Bilder a)-e) zeigen die Fluoreszenzsi-
gnale im Abstand von 1,2 Sekunden. Der Durchmesser i betra¨gt 50µm.
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Die Parameter der Messung waren: U=10kV, L=53cm, l=43cm, Ho¨hendiffe-
renz 30cm, 50mM Na2HPO4-Puffer pH=9.0 mit Acetonitril im Verha¨ltnis 7/3,
0.1mJ/Puls, Quarzkapillare, Innendurchmesser 50µm, Aufgabe 3s.
Die Bilder in Abbildung 8.2 zeigen einen Querschnitt la¨ngs der Kapillare. Das
inhomogene Laserstrahlprofil ist fu¨r eine ra¨umlich inhomogene Fluoreszenz von
Daunorubicin verantwortlich, die als Signal in der Mitte der Kapillare zu erken-
nen ist und die Ausdehnung des Laserstrahlprofils widerspiegelt. Die Ra¨nder
der Kapillare sind hier im Gegensatz zur Abbildung 8.1 nicht zu sehen, da
zum einen die Laserleistung um den Faktor acht geringer ist und das verwen-
dete Abbildungsobjektiv die Laserstrahlung der UV-Wellenla¨nge 252nm nicht
transmittiert, welche als Rayleigh- und Streulicht von der Kapillare zu detek-
tieren wa¨re.
Unter diesen Bedingungen kann ein Signal nach neun Minuten und 30 Sekun-
den fu¨r den Zeitraum von sechs Sekunden detektiert werden. Das entspricht
einer Migrationsgeschwindigkeit von 0.75mm/s.
Das Fluoreszenzsignal kann mit einem Signal/Rausch-Verha¨ltnis (S/R) von
15/1 bestimmt werden. Die Nachweisgrenze1 fu¨r Daunorubicin ist mit diesem
experimentellen Aufbau um den Faktor 5 tiefer als vergleichbare Messungen
mit einem Ar+-Laser bei der Wellenla¨nge 488nm [135].
Eine Bewegung des Signals in der Horizontalen ist nicht zu beobachten, da
das Daunorubicin mit ca. 10mm in der Kapillare eine gro¨ßere Ausdehnung
als das inhomogene Laserstrahlprofil hat. Das inhomogene Strahlprofil wurde
mit einer spha¨rischen Linse auf die Kapillare abgebildet und erreichte dort
eine Ausdehung von ca. 170µm. Ein geringerer Durchmesser konnte aufgrund
der mo¨glichen Zersto¨rung der Kapillare durch die hohen Laserleistungen nicht
gewa¨hlt werden. Die Migrationsgeschwindigkeit der Probe ist zu groß, um sie
bei einer Integrationszeit von 1s auf dem Bereich von 170µm ra¨umlich auflo¨sen
zu ko¨nnen. Die Probe wird wa¨hrend ihrer Bewegung durch das im Verha¨ltnis
zur Gesamtla¨nge der Probe kleine Fenster zur Fluoreszenz angeregt und als
Folge von ortsfesten Signalen detektiert.
1Die Nachweisgrenze wird in dieser Arbeit immer mit einem Signal/Rausch-Verha¨ltnis
von 3/1 angegeben: S/R=3/1.
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8.2 Spektral aufgelo¨ste Messungen
Die Ausfu¨hrungen in diesem Abschnitt beschreiben die ICCD-Kamerabilder,
die wa¨hrend einer Messung mit spektraler Auflo¨sung aufgenommen werden.
Der apparative Aufbau entspricht dem in Abbildung 4.12. Durch die Aus-
leuchtung eines 3mm langen Bereiches der Kapillare und einer fla¨chigen Bild-
aufnahme, die in einer Dimension die ra¨umliche Information entha¨lt, kann ei-
ne Probe mit der Ausdehnung kleiner als 3mm in seiner Bewegung durch den
abgebildeten Bereich verfolgt und das Fluoreszenzsignal der gesamten Probe
detektiert werden. Eine solche Bildfolge ist in Abbildung 8.3 am Beispiel von
Daunorubicin dargestellt:
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Abbildung 8.3: Kamerabildfolge a)-e) mit spektraler und ra¨umlicher Auflo¨sung
und zeitlichem Abstand von 1,2s am Beispiel von Daunorubicin.
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Die Bilder zeigen von a) bis e) die Detektion von drei Fluoreszenzsignalen einer
Probe, die im Abstand von 1.2 Sekunden aufgezeichnet wurden.
Die ra¨umliche Auflo¨sung betra¨gt 3mm u¨ber die gesamte Vertikale eines Bildes,
und die spektrale Bereich in der Horizontalen ist durch das eingesetzte Spek-
trometergitter gegeben.
Im Bild a) ist das Untergrundbild und in den Ecken die vom Bildversta¨rker
nicht ausgeleuchteten, dunklen Fla¨chen des CCD-Chips zu erkennen.
Im Bild b) tritt an der unteren Bildbegrenzung eine Probe in den Sichtbereich
der Kamera, der mit dem ausgeleuchteten Bereich der Kapillare u¨bereinstimmt.
Im Bild c) ist die Probe weitergewandert und wird in der Mitte des Bildes de-
tektiert.
Das Bild d) zeigt den Austritt der Probe aus dem Sichtbereich der Kamera,
der in diesem Fall durch den oberen Bildrand gegeben ist.
Nach dem Austritt aus dem Sichtbereich der Kamera wird in Bild e) wieder
ein Hintergrundbild ohne Fluoreszenzsignal detektiert.
Die ra¨umliche Ausdehnung der Probe entlang der Kapillare entspricht nicht der
im Bild c) aufgezeichneten. Aus der Verwendung einer 10Hz-Wiederholfrequenz
und der Kamerao¨ffnungszeit von einer Sekunde ergibt sich die Detektion zu
verschiedenen Zeitpunkten in einem Bild. Somit kann aus den Bildern in Ab-
bildung 8.3 fu¨r die gro¨ßte ra¨umliche Ausdehung der Probe der Wert 0.5mm
angegeben werden. Dieser Wert stimmt mit den typischen Werten einer Pro-
beninjektion u¨berein.
Die Kapillare ist in dieser Bildfolge nicht zu erkennen, da bei diesen Messun-
gen ein Spektrometer verwendet wurde. Somit steht nur eine Dimension (in
Abbildung 8.3 die Senkrechte) fu¨r eine ra¨umliche Darstellung zur Verfu¨gung.
Die Kapillare wa¨re als senkrechte Linie zu erkennen, die durch das Streu- und
Rayleighlicht bei der Anregungswellenla¨nge (240nm) zu detektieren ist. Das
strichfo¨rmige Laserstrahlprofil leuchtet genau den in Abbildung 8.3 angegebe-
nen Bereich von 3mm vollsta¨ndig aus. Der fu¨r den Nachweis der Fluoreszenz
von Daunorubicin notwendige Spektralbereich (480nm bis 720nm) kann die
Anregungswellenla¨nge jedoch nicht beru¨cksichtigen und blendet diese aus dem
Sichtbereich aus.
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8.3 Erstellung eines Elektropherogramms
Die Meßdaten werden in der CE in Form von Elektropherogrammen pra¨sentiert,
und geben die Sta¨rke des Meßsignals als Funktion der Migrationszeit an. In
dieser Arbeit wird die Fluoreszenz mit einer CCD-Kamera detektiert und das
Kamerabild ausgewertet.
Fu¨r die Erstellung eines Elektropherogramms wird in dem Kamerabild ein
spektraler und ra¨umlicher Bereich fu¨r die Detektion der Signale bestimmt und
fu¨r die gesamte Bildfolge beibehalten. Verdeutlicht werden diese Ausfu¨hrungen
in Abbildung 8.4. Bei der Auswertung der Bildfolgen zu der Trennung von
Tramadol und den Metaboliten war keine Variation des spektralen Bereiches
erforderlich, da die Fluoreszenzen die gleiche spektrale Verteilung aufweisen.
Von diesem Bereich wird die Summe oder der Mittelwert der ausgelesenen
Pixelinhalte [counts] bzw. [counts/Pixel] berechnet und als Datenpunkt im
Elektropherogramm niedergelegt.
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Abbildung 8.4: Schematische Darstellung zur Erstellung eines Elektrophero-
gramms aus einer Folge von Kamerabildern.
Dieser Bereich muß nicht das gesamte Signal umfassen. Er wird so gewa¨hlt,
daß das gro¨ßte Signal/Rausch-Verha¨ltnis erreicht wird. Das Rauschen be-
stimmt sich dabei aus der Standardabweichung der ersten Datenpunkte, bei
denen noch kein Signal detektiert wurde.
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8.4 Einfluß des pH-Wertes auf die Trennung
Das Ziel bei der Variation des Puffers und seines pH-Wertes ist die Bestim-
mung einer Kombination, die eine Trennung eines bestimmten Substanzgemi-
sches ermo¨glicht2.
Das Gemisch bestand aus fu¨nf Komponenten, die in Methanol gelo¨st waren:
• Tramadol, 9.4µg/ml
• N-Destramadol, 13.1µg/ml
• O-Des-Tramadol, 9.5µg/ml
• N,O-Dides-Tramadol, 12.2µg/ml
• N,N,O-TriDes-Tramadol, 10.4µg/ml
Der pH-Wert eines Puffers kann nicht beliebig gewa¨hlt werden, da sonst die
ihm eigene Wirkung als pH-Puffer nicht ermo¨glicht wird. Fu¨r eine Variation
des pH-Wertes fu¨r pH > 8 wurde deshalb ein 50mM Boraxpuffer verwendet.
Die Darstellung einer Messung erfolgt in Form von Elektropherogrammen, in
denen auf der Horizontalen die Zeit in Minuten nach Anlegen der Spannung
und in der Vertikalen das Signal angegeben werden, welches in den Messungen
zu diesem Kapitel das ra¨umlich und spektral integrierte Fluoreszenzsignal in
willku¨rlichen Einheiten bezeichnet.
Die maßgeblichen Parameter dieser Messungen sind: Gesamtla¨nge der Ka-
pillare L=74cm, La¨nge zum Detektor l=43cm, Spannung U=25kV, Injekti-
on (in den Aufgabeblock): 20µl, Injektionszeit: 15 Sekunden, Ho¨hendifferenz
∆h=10cm, Anregungswellenla¨nge 270nm, Innendurchmesser der Quarzkapil-
lare: 50µm.
In der Abbildung 8.5 sind die Elektropherogramme fu¨r die pH-Werte 9.2, 10.0
und 10.65 dargestellt.
Bei pH=9.2 sind nur vier Signale zu detektieren, obwohl in dem Gemisch fu¨nf
Substanzen gelo¨st waren. Eine Ausdehnung der Meßzeit u¨ber sechs Minuten
hinaus zeigte kein weiteres Signal. Es findet noch keine vollsta¨ndige Trennung
statt3.
In der mittleren Abbildung wird das Elektropherogramm fu¨r pH=10.0 gezeigt.
2Die Auswahl der Puffer und ihrer pH-Werte wurde von Herrn Apotheker B. Kurth,
Pharmazeutische Chemie, Universita¨t Mu¨nster vorgenommen.
3Das gleiche Ergebnis einer unvollsta¨ndigen Trennung ergab sich bei einem 50mM
Na2HPO4-Puffer pH=4.6. Diese pH-Werte ko¨nnen diese Substanzen mit ihren geringen
Unterschieden der m/e-Verha¨ltnisse nicht trennen, vgl. Anhang A
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Auch bei diesem pH-Wert sind im wesentlichen nur vier Signale zu detektieren;
jedoch zeigt sich beim dritten Signal eine Doppelspitze, die vermuten la¨ßt, daß
sich dahinter zwei Substanzen verbergen.
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Abbildung 8.5: Der Einfluß des pH-Wertes und der Temperatur auf die Tren-
nung eines Gemisches aus Tramadol und seinen Metaboliten, λex =270nm.
Die Erho¨hung des pH-Wertes auf pH=10.65 zeigt nun die gewu¨nschte Tren-
nung. Es werden fu¨nf Signale nachgewiesen, die deutlich voneinander getrennt
sind (das Signal geht nach einem Maximum bis auf die Grundlinie zuru¨ck).
Die vollsta¨ndige Trennung kann schon bei pH=10.4 beobachtet werden, jedoch
treten das dritte und vierte Signal kurz hintereinander auf. Kleine Tempera-
turschwankungen ko¨nnen diese Trennung verhindern, so daß mit pH=10.65
gearbeitet wird, bei dem die Signale hinreichend voneinander getrennt sind.
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Da eine Identifizierung der Substanzen auf der Grundlage einer spektralen
Fluoreszenzanalyse nicht mo¨glich ist (vgl. Abbildung 7.4), werden die Substan-
zen durch die Anreicherung der Probe mit einer der darin enthaltenen Sub-
stanzen und der resultierenden Signalvergro¨ßerung bei der UV-LIF-Detektion
nachgewiesen. Mit diesem Verfahren ergibt sich bei diesem Puffer und diesem
pH-Wert die Reihenfolge: N-Des-Tramadol, Tramadol, N,O-Dides-, N,N,O-
Trides- und O-Desmethyltramadol.
Bei einer Verringerung des pH-Wertes kann die zeitliche Reihenfolge der Me-
tabolite mit phenolischem Charakter in der CZE vera¨ndert werden, da diese
Moleku¨le einer unterschiedlichen Dissoziation bzgl. des pH-Wertes unterliegen
(vgl. Anhang A).
Die Temperatur- und pH-Wert-A¨nderung haben folgenden Einfluß auf die Mi-
grationszeiten:
Die Messungen in Abbildung 8.5 zeigen bei allen Substanzen eine Zunahme
der Migrationszeit. Sie ist hauptsa¨chlich durch die angegebene Temperatur-
senkung von 24◦C auf 18◦C und die damit einhergehende Mobilita¨tsminderung
zuru¨ckzufu¨hren. Die Temperaturabha¨ngigkeit der Mobilita¨t ist in Gleichung
3.2 dargestellt. Vergleichbare Elektropherogramme bei gleicher Temperatur
stehen nicht zur Verfu¨gung.
Eine Steigerung des pH-Wertes fu¨hrt zu zwei entgegengesetzten Effekten:
Zum einen wird die EOF-Geschwindigkeit erho¨ht und, die Migrationszeiten
aller Teilchen werden verku¨rzt.
Zum anderen werden die Bedingungen fu¨r den Ladungsaustausch der Teilchen
N-Des-, N,O-Dides- und N,N,O-Tridesmethyltramadol mit phenolischen Cha-
rakter und dem Puffer vera¨ndert, die im Anhang A erla¨utert sind. Mit einer
Erho¨hung des pH-Wertes wird der Anteil der OH-Gruppen am Benzolring
zunehmend durch O−-Teilchen ersetzt. Ein U¨berschuß an negativer Ladung
fu¨hrt im elektrischen Feld zu einer Bewegung in Richtung der Anode und dem
EOF entgegen.
Die U¨berlagerung der beiden gea¨nderten Geschwindigkeiten fu¨hrt dazu, daß
die Teilchen mit phenolischem Charakter bei einer Erho¨hung des pH-Wertes
eine Abnahme der Geschwindigkeit aufweisen und erst nach dem EOF die
Kathode erreichen4, der die neutralen Teilchen transportiert und bei den UV-
LIF-Messungen zu dieser Arbeit, im Gegensatz zu UV-Absorptionsmessungen,
nicht sichtbar war.
4Tramadol und N-Desmethyltramadol sind immer positiv geladen und vor dem Signal
des EOF nachzuweisen, der neutrale Teilchen transportiert.
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8.5 Konzentrationsabha¨ngigkeit des Signals
Die Bestimmung der Nachweisgrenzen kann durch eine Extrapolation erfolgen,
wenn ein linearer Zusammenhang zwischen der aufgegebenen Konzentration
und der Signalsta¨rke existiert, der nicht durch Sa¨ttigungseffekte, Selbstab-
sorption oder Stackingeffekte5 der Elektrophorese gesto¨rt wird. Unter diesen
Voraussetzungen kann die Nachweisgrenze durch eine Extrapolation einer ge-
messenen Signalsta¨rke in Bereiche abnehmender Konzentration ermittelt wer-
den.
Eine U¨berpru¨fung dieser Abha¨ngigkeit wird am Beispiel von Tramadol bei
der Anregungswellenla¨nge 212nm u¨ber einen großen Konzentrationsbereich in
Abbildung 8.6 vorgestellt.
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Abbildung 8.6: Die Konzentrationsabha¨ngigkeit des UV-LIF-Signals von
Tramadol-HCl im Bereich 9µg/ml bis 22ng/ml bei der Anregungswellenla¨nge
212nm.
Fu¨r diese Meßreihe wurde die Konzentration des Tramadol-HCl mit den Wer-
ten 22.5ng/ml, 45ng/ml, 90ng/ml, 180ng/ml, 300ng/ml, 450ng/ml, 900ng/ml
5Stacking-Effekt: Konzentration der Probe in der Kapillare durch pH-Wert- und/oder
Konzentrationsdifferenzen zwischen der aufgegebenen Probe und dem Puffer, vgl. [107], [108]
und [105].
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und 9µg/ml (in dieser Reihenfolge aufsteigender Konzentrationen) gegen das
integrale Fluoreszenzsignal aufgetragen. Dabei ergibt sich jeder Datenpunkt
aus der Mittelung von sechs Fluoreszenzsignalen, die aus je einer CZE-Messung
mit dem selbsterstelltem Aufbau (vgl. Abbildung 4.11) und dem Farbstofflaser
ermittelt worden sind.
Die Parameter fu¨r diese Messungen sind : U=15kV, L=35cm, l=30cm, 50mM
KH2PO4-Puffer, pH=3.0 mit Acetonitril im Verha¨ltnis 7/3, Quarzkapillare
mit Innendurchmesser 50µm, 0.2mJ/Puls, Kameraku¨hlung −7◦C.
Zusa¨tzlich zu den Fluoreszenzsignalen ist in Abbildung 8.6 der Signalunter-
grund als Horizontale eingetragen, der als dreifacher Wert der Standardabwei-
chung6 3σ angegeben ist. Die Standardabweichung σ bestimmt sich aus einer
Folge von 50 Kamerabildern, die wa¨hrend der Elektrophorese nur das Signal
des Puffers in der Kapillare detektieren. Dabei wird fu¨r jedes aufgezeichnete
Kamerabild die Signalsumme in einem Rechteck bestimmt, in dem spa¨ter das
Fluoreszenzsignal detektiert wird. Von diesen 50 Werten wird die Standard-
abweichung σ bestimmt und fu¨r alle nachfolgenden Messungen beibehalten
(Diese Standardabweichung kann sich zwischen zwei Messungen um ca. 0.1%
a¨ndern und wird somit als konstant betrachtet).
Bei einer gegebenen Konzentration wurden sechs CZE-Messungen durchgefu¨hrt.
Die Schwankungen dieser sechs Signalwerte ergeben die Fehlerbalken in der
Gro¨ße 11% bis 15%.
Innerhalb dieser Fehlerbalken kann ein linearer Zusammenhang zwischen der
aufgegebenen Konzentration und dem detektierten Signal festgestellt werden.
Die abgebildete Ausgleichsgerade weist eine Steigung von m=1.0 auf. Der ver-
mutete lineare Zusammenhang zwischen Konzentration und Signalsta¨rke wird
somit besta¨tigt.
Die Extrapolation der Ausgleichsgeraden fu¨r die Bestimmung der Nachweis-
grenze ist gerechtfertigt und ergibt fu¨r die Messung in Abbildung 8.6 mit einem
Signal-Rausch-Verha¨ltnis 3/1 die Nachweisgrenze von 15ng/ml Tramadol-HCl.
Im Vergleich mit Nachweisgrenzen, die bei UV-Absorptionsmessungen ermit-
telt werden und im µg-Bereich liegen, ergibt sich mit der UV-LIF-Detektion
eine um zwei Gro¨ßenordnungen geringere Nachweisgrenze.
6Bei klinischen Anwendungen wird das Konfidenzintervall auf 99.7% (3σ) festgesetzt.
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8.6 Adsorption
Nach einer Signalauswertung fu¨r die CZE kann bei vielen Substanzen beobach-
tet werden, daß das Signal nach einem Maximum nicht auf das vorherige Un-
tergrundsignal zuru¨ckgeht. Statt dessen entsteht ein neues Untergrundsignal,
das einen ho¨heren Mittelwert und eine gro¨ßere Standardabweichung aufweist.
Das Elektropherogramm in Abbildung 8.7 verdeutlicht diese Beobachtung.
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Abbildung 8.7: Elektropherogramm zur Demonstration des Untergrundanstie-
ges nach einem Fluoreszenzsignal am Beispiel von Tramadol und Metaboliten.
Nach jedem Fluoreszenzsignal in Abbildung 8.7steigt der Untergrund an und
ist nach fu¨nf Signalen bei acht Minuten 40 mal gro¨ßer als zu Beginn der Mes-
sung. Gleichzeitig ist die Standardabweichung auf den Datenpunkten bis 5,5
Minuten von 0.6counts auf 3.8counts nach 8 Minuten angestiegen. Hierbei
handelt es sich um Adsorptionseffekte der Substanzen auf der Kapillarober-
fla¨che, die konzentrationsabha¨ngig sind. Bei der Senkung der in die Kapillare
aufgegebenen Konzentration nimmt die Ho¨he dieses Untergrundes nach dem
Signal ebenfalls ab.
Im folgenden wird der mo¨gliche Einfluß der hohen Laserleistung auf diesen
Prozeß untersucht.
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Dazu wurde eine CZE-Messung mit Propranolol gestartet, das auch zu solch
einer
”
Schweifbildungneigt, und vor dem Zeitpunkt des Fluoreszenzsignals der
Laser ausgeblendet. Somit kann das Laserlicht keinen Einfluß auf die Probe
und deren Verhalten nehmen.
Nachdem das Signal den ausgeleuchteten Bereich der Kapillare verlassen hatte,
wurde das Laserlicht wieder auf die Kapillare gelenkt und das Untergrundsignal
detektiert. Das Elektropherogramm einer solchen Messung ist in Abbildung
8.8 wiedergegeben.
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Abbildung 8.8: Adsorption nach Migration einer Probe am Beispiel von Pro-
pranolol -HCl in 50mM KH2PO4-Puffer, pH=4.6. a) Signal mit unterbroche-
ner Bestrahlung, b) Signal mit ununterbrochener Bestrahlung .
Das Elektropherogramm a) zeigt das Absinken des Signals, nachdem der Laser
zwei Sekunden vor 5.4 Minuten ausgeblendet wurde. Im Zeitraum zwischen 5.4
Minuten und 5.7 Minuten ist die Probe durch den zur Belichtung verwendeten
Bereich der Kapillare migriert und nicht vom Laserlicht beeinflußt worden. Es
wurde das konstante Hintergrundbild gemessen. Nach 5.7 Minuten wurde die
Kapillare wieder mit dem Laser belichtet und ein ho¨heres Untergrundsignal
als zu Beginn der Messung detektiert.
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Nicht nur das mittlere Untergrundsignal, sondern auch die Standardabwei-
chung ist vor und nach der Probenmigration unterschiedlich. Nach der Migra-
tion der Probe ist die Standardabweichung viermal gro¨ßer als vor der Probe.
Zum Vergleich mit einer bestrahlten Probe im Detektionsvolumen kann das
Elektropherogramm b) in Abbildung 8.8 herangezogen werden. Die Signale vor
und nach der Migration der Probe durch das abgebildete Kapillarvolumen sind
in beiden Elektropherogrammen gleich groß und weisen gleiche Schwankungen
auf. Damit ergibt sich, daß das Laserlicht keinen Einfluß auf die Adsorption
der Substanzen nimmt.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das relativ konstante Niveau des
angestiegenen Untergrundes, der nicht allein durch Substanzreste der Proben
hervorgerufen werden kann: Die Meßreihen zum Ausbleichen des Signals zei-
gen eine Minderung um mindestens 50% nach vier Sekunden Bestrahlung mit
dem Laser. In den Abbildung 8.7 und 8.8 hingegen ist der Untergrund im
Zeitraum acht bis neun Minuten bzw. 20 Sekunden kaum vera¨ndert. Somit
kann das erho¨hte Fluoreszenzsignal nicht auf Probenreste zuru¨ckgefu¨hrt wer-
den, die bei einer (auch nur kurzzeitigen) Bestrahlung ein stark vermindertes
Fluoreszenzsignal erzeugen wu¨rden.
Die Ursache fu¨r diesen Untergrundanstieg konnte nicht ermittelt werden und
ist in diesem Ausmaß nicht bekannt [133].
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8.7 Signaluntergrund
Die Verwendung von UV-Licht ermo¨glicht eine LIF-Detektion vieler Substan-
zen, die im sichtbaren Spektralbereich keine Absorption aufweisen. Neben den
nachzuweisenden Substanzen zeigen jedoch auch andere Stoffe im UV-Bereich
eine Absorption, die zu einer Fluoreszenz fu¨hrt und andere Fluoreszenzsignale
erzeugen kann [136]. Damit verbunden ist die Erho¨hung des Hintergrundrau-
schens, auf dem das Fluoreszenzsignal detektiert wird. Die Nachweisgrenze
wird negativ beeinflußt und das Signal/Rausch-Verha¨ltnis bei gleichbleibender
Signalfluoreszenz verkleinert.
Im Falle der CZE mit UV-LIF-Detektion bilden die Quarzkapillare und der
Puffer einen solchen Fluoreszenzuntergrund, der in den folgenden Abschnitten
dargestellt und diskutiert wird.
Der Untergrund kann neben einer Fluoreszenz des Puffers und/oder der Ka-
pillare auch durch ein Ramansignal des Puffers beeinflußt werden, wenn dieses
mit der Fluoreszenz spektral u¨berlappt.
8.7.1 Puffer
In der CZE werden bei dieser Art des UV-LIF-Nachweises immer Messungen
an Flu¨ssigkeiten vorgenommen, die in Form des Puffers die Kapillare fu¨llen.
Damit verbunden ist eine Fluoreszenz des Puffers, die als Signaluntergrund
Einfluß auf die Nachweisgrenze nimmt. Die Fluoreszenzen sind von der Anre-
gungswellenla¨nge λex abha¨ngig und bei 212nm gro¨ßer als bei 270nm.
Die Abbildung 8.9 zeigt die Fluoreszenzen des Phosphatpuffers (durch — ge-
kennzeichnet) und des Boraxpuffers (durch • gekennzeichnet) bei λex=212nm
und die Abbildung 8.10 die Fluoreszenzen bei λex=270nm jeweils in spektraler
Auflo¨sung. Die Spektren sind im Binning-Modus 4 ·16 aufgezeichnet und u¨ber
50 Einzelbilder gemittelt worden.
Ein deutlicher Einfluß auf das Untergrundsignal zeigt sich bei einer Anregungs-
wellenla¨nge λex = 212nm. Die Fluoreszenzen des Phosphat- und Boraxpuffers
sind a¨hnlich und zeigen eine breite spektrale Verteilung mit einem Maximum
bei 290nm. Bei Wellenla¨ngen kleiner als 280nm mindert der verwendete Kan-
tenfilter OG280 das Signal. Von 290nm an nimmt das Signal zu gro¨ßeren Wel-
lenla¨ngen monoton ab und ist bei 370nm mit noch ca. 12 Fotoelektronen/Pixel
zu detektieren. Nach Abzug dieses gemittelten Untergrundbildes weisen Ein-
zelbilder fu¨r Phosphat- und Boraxpuffer im Bereich 300nm bis 340nm typi-
scherweise eine Standardabweichung von 3.5 Fotoelektronen/Pixel bis 4.6 Fo-
toelektronen/Pixel auf.
Bei einer Anregung mit 270nm ist das Spektrum bei beiden Puffern durch
das Ramansignal des Wassers bei 296nm dominiert.Der Fluoreszenzmittelwert
steigt nach einem Minimum von 9 Fotoelektronen/Pixel zwischen 320nm und
340nm zu gro¨ßeren Wellenla¨ngen an und erreicht bei 390nm 20 Fotoelektro-
nen/Pixel.
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Abbildung 8.9: Fluoreszenzen der Phosphat- und Boraxpuffer bei λex = 212nm
u¨ber 50 Bilder gemittelt, Kantenfilter WG280, Binning-Modus 4 · 16.
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Abbildung 8.10: Fluoreszenzen der Phosphat- und Boraxpuffer bei λex =
270nm u¨ber 50 Bilder gemittelt, Kantenfilter WG280, Binning-Modus 4 · 16.
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Eine weitere Struktur ist nicht vorhanden. Der verwendete Kantenfilter OG280
hat keinen Einfluß auf die spektrale Verteilung bei Wellenla¨ngen gro¨ßer als
300nm. Einzelbilder beider Puffer weisen nach dem Abzug dieser gemittelten
Untergrundbilder im Bereich 320nm bis 340nm u¨ber 200 Pixel typischerweise
eine Standardabweichung zwischen 1.2 Fotoelektronen/Pixel bis 3.9 Fotoelek-
tronen/Pixel auf.
Wenn der Puffer a¨lter als drei Tage ist, konnte oftmals eine Schlierenbildung
beobachtet werden, die zu einer Erho¨hung des Untergrundrauschens fu¨hrt und
die Kapillare verschließen kann. Auch in neuen Pufferlo¨sungen ko¨nnen Verun-
reinigungen enthalten sein, die zu einer Verstopfung der Kapillare fu¨hren. Eine
Filtrierung des Puffers mit einem Filter, der die Porengro¨ße 0, 45µm besitzt,
konnte das Verstopfen der Kapillare verhindern und das Rauschen verringern,
wie in Abbildung 8.11 gezeigt ist.
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Abbildung 8.11: Signaluntergrund von gefiltertem und ungefiltertem Puffer
(Ku¨vette), λex = 270nm, Binning-Modus 4 · 16.
Den Profilen liegen Einzelbilder (Binning-Modus 4 · 16) zugrunde, die bei der
Anregungswellenla¨nge λex = 270nm mit Hilfe einer Ku¨vette erstellt worden
sind. Diese wurde mit einem drei Tage altem, ungefilterten Phosphatpuffer
und einem gefilterten Phosphatpuffer gefu¨llt. Die Profile dieser Einzelbilder
wurden u¨ber einen Bereich von jeweils 25 Zeilen gemittelt.
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Die Struktur beider Spektren wird durch die Art des Puffers nicht vera¨ndert
und weiterhin durch das Wasser-Raman-Signal dominiert. Der ungefilterte
Puffer erzeugt jedoch einen ho¨heren Signaluntergrund als der gefilterte und
weist zudem eine doppelt so hohe Standardabweichung des Rauschens auf.
Fu¨r die CZE-Messungen wurde deshalb nur neu hergestellter und gefilterter
Puffer verwendet.
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8.7.2 Kapillare
Die Qualita¨t des Quarzmaterials, aus denen die Kapillaren gezogen werden,
wird nicht durch verschiedene Reinheitsstufen ausgewiesen, sondern nur unter
der Bezeichnung
”
fused-silicaa¨ngeboten. Im Quarzmaterial ko¨nnen Verunreini-
gungen enthalten sein, die zu einer Fluoreszenz fu¨hren. Dabei werden das Un-
tergrundsignal und das Rauschen erho¨ht, womit das Signal/Rausch-Verha¨ltnis
verringert wird.
Die Fluoreszenz einer Quarzkapillare konnte nur bei der Anregungswellenla¨nge
von 212nm und nicht bei der Wellenla¨nge 270nm beobachtet werden. Die Fluo-
reszenz ist nicht auf Reste der Polyamidbeschichtung zuru¨ckzufu¨hren, welche
sorgfa¨ltig und unter einem Mikroskop kontrolliert entfernt wurden.
Vielmehr sind Fluoreszenzen durch Verunreinigungen des Quarzes verursacht.
Der sich ergebende Fluoreszenzuntergrund ist in Abbildung 8.12 am Beispiel
von drei Spektren aus Einzelbildern dargestellt, die die Fluoreszenz jeweils
einer mit Wasser gefu¨llten Kapillare zeigen.
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Abbildung 8.12: Fluoreszenzen durch verunreinigte Quarzkapillaren im Ver-
gleich zu einer Quarzkapillare mit geringerem Fluoreszenzuntergrund, λex =
212nm, Kapillaren mit H2O befu¨llt, Binning-Modus 1 · 1, keine Verwendung
optischer Filter.
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Eine Verringerung dieses Untergrundes ist fu¨r die Senkung der Nachweisgrenze
von Substanzen notwendig, deren Fluoreszenz in diesem Spektralbereich de-
tektiert wird. Die Abbildungen 7.2 und 7.8 zeigen, daß alle hier vermessenen
Substanzen in diesem Wellenla¨ngenbereich fluoreszieren.
Fu¨r die Fluoreszenzmessungen wurden die Kapillaren mit destilliertem Wasser
gefu¨llt, so daß die Puffer keinen Fluoreszenzbeitrag leisten konnten, und opti-
sche Filter wurden nicht verwendet (Binning-Modus 1 ·1). Bei einer Anregung
mit 212nm (0.1mJ/Puls) kann der Quarz eine breitbandige Fluoreszenz mit
einem Maximum zwischen 300nm und 320nm aufweisen, vgl. die mit 2 und •
gekennzeichneten Spektren. Die Struktur des Fluoreszenzspektrums kann sich
bei verschiedenen Quarzproben unterscheiden.
Im Vergleich dazu ist in Abbildung 8.12 der geringe Fluoreszenzuntergrund
einer Quarzkapillare (-) eingetragen. Die Intensita¨t ist im Bereich 300nm bis
320nm um den Faktor 10 geringer als die der verunreinigten Kapillaren.
Im Gegensatz zu der Pufferfluoreszenz kann diese Fluoreszenz und die da-
mit verbundene Erho¨hung der Standardabweichung durch den Austausch der
Quarzkapillare vermieden werden. Eine Verunreinigung des Quarzes ist weder
Hersteller- oder Chargenspezifisch, da solche Fluoreszenzuntergrunde bei Ka-
pillaren verschiedener Hersteller und innerhalb derselben Lieferung gemessen
werden konnten. Diese Verunreinigungen sind jedoch selten und wurden bei
drei Kapillaren aus ca. 80 Kapillaren festgestellt.

Kapitel 9
Nachweisgrenzen in der CZE
mit UV-LIF
Fu¨r pharmakologische und klinische Anwendungen ist die Nachweisgrenze der
Substanzen von großer Bedeutung. In den folgenden Kapiteln werden die
Nachweisgrenzen der Substanzen vorgestellt, die in dieser Arbeit untersucht
worden sind. Dabei erfolgt eine grobe Unterteilung bezu¨glich der Anregungs-
wellenla¨nge λex = 212 und λex = 270 nm, die sich folgendermaßen begru¨ndet:
Zum einen zeigt die Auswertung der AE-Spektren fu¨r Tramadol und seine Me-
taboliten die maximale Fluoreszenzausbeute bei λex = 270 nm. Zum anderen
bestand das Ziel, unaufbereitete Urinproben auch bei Anregungswellenla¨ngen
zu untersuchen, die ha¨ufig in Absorptionsmessungen verwendet werden und
dem tiefen UV-Bereich bei 214nm entsprechen.
Die Nachweisgrenze bestimmt sich aus dem Signal/Rausch-Verha¨ltnis in einem
Elektropherogramm, das aus einer Folge von Kamerabildern bestimmt wor-
den ist. Jedes dieser Bilder wurde um ein Hintergrundbild korrigiert, welches
als gemitteltes Hintergrundbild von jedem Bild der Folge subtrahiert werden
kann, nachdem eine Korrektur hinsichtlich der Temperaturschwankungen des
CCD-Chips ausgefu¨hrt wurde1. Dazu wurde in einem Kamerabild ein nicht
vom Bildversta¨rker erfaßter Bereich gewa¨hlt, der Mittelwert der darin enthal-
tenen Pixelinhalte gebildet und mit dem entsprechenden Wert im Dunkelbild
verglichen. Anschließend wurde durch die Addition oder Subtraktion einer
Konstanten das Hintergrundbild angepaßt.
Die Standardabweichung σ der Datenpunkte in dem Elektropherogramm zu
Beginn der Messung bis zum ersten Signal wurde als Maß fu¨r das Rauschen
verwendet und diente fu¨r die Festlegung eines geeigneten Konfidenzintervalls,
welches bei diesen Messungen 3 · σ betrug.
1Die Temperatur des CCD-Chips konnte von den Peltierelementen nicht immer konstant
gehalten werden.
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Aufgrund unterschiedlicher, ausgewerteter spektraler Bereiche, die durch die
Lage des Fluoreszenzmaximums bestimmt werden, und verschiedene Kapil-
laren sind diese Standardabweichungen i.a. von Substanz zu Substanz und
Messung zu Messung verschieden.
Unter Beru¨cksichtigung der Linearita¨t des Signals wird die Stoffkonzentration
berechnet, welche der Bedingung
S = 3 · σ (9.1)
genu¨gt: Das Signal S soll dem dreifachen Wert der Standardabweichung σ des
Untergrundrauschens entsprechen. Fu¨r die (normalverteilten) Datenpunkte
des Rauschens bedeutet dieses, daß nur drei von 1000 Datenpunkten außerhalb
des Bereiches ±3σ liegen. Das entspricht einer Sicherheitswahrscheinlichkeit
von 99.7%.
Die Linearita¨t des Fluoreszenzsignals wurde bei jeder aufgegebenen Probe
(bzw. dem Gemisch bei Tramadol und den Metaboliten) durch vier Messun-
gen u¨berpru¨ft, die jeweils einer Verdu¨nnung um den Faktor 5, 10, 20 und 40
entsprachen. Fu¨r die Berechnung der Nachweisgrenze wurde das Fluoreszenz-
signal verwendet, welches dem der unverdu¨nnten Konzentration entsprach.
Nach der Pra¨sentation der Nachweisgrenzen fu¨r Tramadol, die Metabolite und
die anderen Arzneistoffe bei der UV-LIF-Detektion mit den Anregungswel-
lenla¨ngen λex = 212nm und λex = 270nm schließt sich eine Diskussion der
Meßgenauigkeit an.
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9.1 Anregungswellenla¨nge 212nm
In diesem Kapitel werden zuerst die Nachweisgrenzen fu¨r Tramadol und seine
Metaboliten und im Anschluß daran die Nachweisgrenzen fu¨r andere Arznei-
stoffe dargestellt.
Ausgangspunkt fu¨r die Bestimmung der Nachweisgrenzen fu¨r Tramadol und
seine Metaboliten waren Elektropherogramme, von denen eins in Abbildung
9.1 exemplarisch dargestellt und auf der Grundlage eines spektral integrierten
Fluoreszenzsignals erstellt worden ist.
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Abbildung 9.1: Elektropherogramm von Tramadol und seiner Metabolite
zur Bestimmung der Nachweisgrenzen, λex = 212nm, 50mM Boraxpuffer
pH=10.65.
Die Messungen wurden unter folgenden Parametern durchgefu¨hrt: U=25kV,
L=73cm, l=43cm, 50mM Boraxpuffer pH=10.65, Quarzkapillare mit Innen-
durchmesser 50µm, Anregungswellenla¨nge 212nm, 0.2mJ/Puls, Aufgabe 15s,
20µl, Ho¨hendifferenz 15cm, Binning-Faktor b=4 · 8. Das Lo¨sungsmittel der
Substanzen ist mit dem Puffer identisch.
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Die Nachweisgrenzen werden aus den Elektropherogrammen eines durch CZE
getrennten Gemisches bekannter Konzentration bestimmt und nicht aus Meß-
reihen zu isolierten Substanzen. Die Tabelle 9.1 faßt diese Nachweisgrenzen mit
den aufgegebenen Konzentrationen zusammen. Sie liegen im ng/ml-Bereich
und reichen von 13ng/ml bis 363ng/ml.
Substanz aufgegebene Nachweisgrenze
Konzentration UV-LIF
[µg/ml] [ng/ml]
Tramadol-HCl 9.5 13
N-Desmethyltramadol-HCl 13.7 24
O-Desmethyltramadol-HCl 9.5 102
N,O-Didesmethyltramadol-HCl 12.3 363
N,N,O -Tridesmethyltramadol-HCl 10.1 322
Tabelle 9.1: Aufgegebene Konzentrationen und Nachweisgrenzen fu¨r Trama-
dol und seine Metaboliten mit UV-LIF und der Anregungswellenla¨nge λex =
212nm.
Die Nachweisgrenze kann fu¨r die Substanz Tramadol-HCl mit 13ng/ml er-
mittelt werden. Eine fast doppelt so große Konzentration ergibt sich fu¨r N-
Desmethyltramadol-HCl mit 24ng/ml.
Bei den anderen Metaboliten ist die Nachweisgrenze deutlich gro¨ßer. Sie liegt
bei O-Desmethyltramadol-HCl um den Faktor 7.8 ho¨her als bei Tramadol-HCl.
Die Nachweisgrenzen der Metaboliten N,N,O-Tridesmethyltramadol-HCl und
N,O-Didesmethyltramadol-HCl sind bei den Konzentrationen 322ng/ml und
363ng/ml um den Faktor 24.8 bzw. 28 ho¨her als bei Tramadol-HCl.
In die Bestimmung der Nachweisgrenze gehen das Rauschen R und das Signal
S ein: S/R=3. Bei der Ermittlung der Nachweisgrenzen aus einem Elektro-
pherogramm, in dem fu¨nf Substanzen nachgewiesen werden, ist der Wert des
Rauschens fu¨r alle Substanzen gleich (dieser wird aus der Schwankung der
ersten Datenpunkte des Elektropherogramms ermittelt). Somit
sind Unterschiede in den Nachweisgrenzen auf individuelle Fluoreszenzsta¨rken
zuru¨ckzufu¨hren. Diese beruhen nicht allein auf Differenzen in den Absorptions-
querschnitten, die fu¨r Tramadol und N-Desmethyltramadol bzw. die anderen
Metaboliten im Rahmen der Fehlergrenzen gleich sind. Zu beru¨cksichtigen
sind die Wechselwirkungen der unterschiedlichen Moleku¨lstrukturen mit ihren
Umgebungen, aus denen sich offensichtlich Einflu¨sse auf die Fluoreszenzsta¨rke
ergeben.
Eine Bedeutung erlangen diese Werte erst im Vergleich zu den Ergebnissen
anderer Messungen. Dazu ko¨nnen die Nachweisgrenzen einer UV-Absorptions-
messung bei 214nm dienen, die in Tabelle 9.2 angegeben sind [133]:
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Substanz Nachweisgrenze
[ng/ml]
UV-Absorption
Tramadol-HCl 3000
N-Desmethyltramadol-HCl 2700
O-Desmethyltramadol-HCl 2640
N,O-Didesmethyltramadol-HCl 3600
N,N,O-Tridesmethyltramadol-HCl 4200
Tabelle 9.2: Nachweisgrenzen fu¨r Tramadol und Metabolite mit UV-Absorption
bei 214nm [133].
Die Messungen sind mit folgenden Parametern bestimmt worden:
U=25kV, L=57cm, l=50cm, Quarzkapillare, Innendurchmesser 50µm, Aufga-
be 15s, 0.5psi, 50mM Boraxpuffer pH=10.6. Das Lo¨sungsmittel ist mit dem
Puffer identisch.
Die Nachweisgrenzen liegen bei einer UV-Absorption im µg-Bereich. Die ge-
ringste Nachweisgrenze ergibt sich bei O-Desmethyltramadol mit 2.64µg/ml,
die wenig geringer als die von 2.7µg/ml bei N-Desmethyltramadol ist. Die
Nachweisgrenzen der Stoffe Tramadol und N,O-Didestramadol sind mit 3µg/ml
und 3.6µg/ml geringer als die von N,N,O-Tridesmethyltramadol mit 4.2µg/ml.
Im Vergleich zu den Nachweisgrenzen der UV-LIF-Detektion in Tabelle 9.1
fa¨llt auf, daß die Werte der UV-Absorption untereinander weniger schwanken
und sich zwischen der kleinsten und gro¨ßten Konzentration nur um den Faktor
1.6 unterscheiden. Bei den Werten der UV-LIF-Detektion betra¨gt dieser Fak-
tor 28 und ist Ausdruck des Einflusses, den die Moleku¨lstruktur bei gleicher
Umgebung auf die Fluoreszenz nehmen kann.
Somit sind die Nachweisgrenzen bei der UV-Absorption gro¨ßer als bei der UV-
LIF-Detektion. Die Abbildung 9.2 entha¨lt eine Gegenu¨berstellung der Nach-
weisgrenzen (logarithmische Skala) fu¨r UV-Absorption und UV-LIF-Detektion,
sowie die Faktoren A/L, um die die Nachweisgrenzen der UV-Absorption (A)
die der UV-LIF-Detektion (L) unterschreiten.
Die Nachweisgrenzen der LIF-Detektion sind fu¨r Tramadol und N-Desmethyl-
tramadol um zwei Gro¨ßenordnungen geringer als bei einer UV-Absorption. Die
Nachweisgrenzen der UV-Absorption fu¨r die Metabolite O-Des-, N,O-Dides-
und N,N,O-Tridesmethyltramadol werden um eine Gro¨ßenordnung durch die
UV-LIF-Detektion unterschritten.
Damit sind Nachweisgrenzen erzielt worden, die einen Nachweis dieser Stoffe
in unaufbereiteten Urinproben ohne Anreicherung mo¨glich werden lassen.
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Abbildung 9.2: Die Nachweisgrenzen fu¨r UV-LIF-Detektion (L) und UV-
Absorption bei 214nm (A), sowie die Verha¨ltnisse A/L.
Die Nachweisgrenzen einer UV-LIF-Detektion mit λex = 212nm sind auch
fu¨r andere Arzneistoffe bestimmt worden, wobei die Bedingung S/R=3 eben-
falls beru¨cksichtigt wurde. Fu¨r diese Ergebnisse bilden Elektropherogramme
die Grundlage, bei denen jeweils nur eine Substanz aufgegeben wurde. Diese
einzelnen Elektropherogramme sind in Abbildung 9.3 zusammengefaßt darge-
stellt.
Die Parameter dieser Messungen unterscheiden sich von denen der UV-LIF-
Messung an Tramadol und seinen Metaboliten durch den 50mM Phosphatpuf-
fer pH=4.6 anstelle des Boraxpuffers.
Die aufgegebenen Konzentrationen und die Nachweisgrenzen bei einer UV-LIF-
Detektion sind fu¨r diese Arzneistoffe in Tabelle 9.3 angegeben. Die Nachweis-
grenzen liegen im ng/ml-Bereich und unterscheiden sich fu¨r die unterschiedli-
chen Substanzen.
Die geringste Nachweisgrenze ist bei Verapamil-HCl mit 8ng/ml zu verzeich-
nen. Die Nachweisgrenzen der anderen Arzneistoffe sind ho¨her und liegen bei
Fenoterol-HBr mit 170ng/ml um den Faktor 21 ho¨her und bei Nomefensin-
Hydrogenmaleat mit 109ng/ml um den Faktor 15.5 ho¨her als bei Verapamil-
HCl. Die Nachweisgrenze von Synephrin-HCl liegt mit 31ng/ml um den Faktor
4.4 ho¨her als bei Verapamil-HCl.
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Abbildung 9.3: Elektropherogramme fu¨r a) Synephrin, b) Nomefensin, c) Fe-
noterol und d) Verapamil zur Bestimmung der Nachweisgrenzen, λex = 212nm,
50mM Phosphatpuffer pH=4.6.
Auch bei diesen Substanzen ergeben sich die Unterschiede in den Nachweis-
grenzen nicht durch entsprechende Abweichungen in den Werten des Rauschens
oder in den Absorptionsquerschnitten. Diese differieren z.B. fu¨r Fenoterol und
Propranolol um den Faktor 2, wa¨hrend sich die Nachweisgrenzen um den Fak-
tor 20 unterscheiden. Bei gleichen Moleku¨lumgebungen (identische Puffer)
sind die Moleku¨lstrukturen fu¨r die Fluoreszenz von Bedeutung:
Propranolol besitzt im Gegensatz zu Fenoterol zwei kondensierte Benzolrin-
ge, und Fenoterol besitzt zwei voneinander getrennte Benzolringe, die kein
gemeinsames pi-Elektronensystem aufbauen ko¨nnen.
Substanz aufgegebene Nachweisgrenze
Konzentration [µg/ml] [ng/ml]UV-LIF
Synephrin-HCl 3.94 31
Nomefensin-Hydrogenmaleat 4.8 109
Fenoterol-HBr 10 170
Verapamil-HCl 1.2 8
Tabelle 9.3: Aufgegebene Konzentrationen und Nachweisgrenzen ausgewa¨hlter
Arzneistoffe mit UV-LIF-Detektion bei der Anregungswellenla¨nge λex =
212nm, Binning Modus 4 · 8.
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Auch diese Nachweisgrenzen mu¨ssen mit denen anderer Messungen verglichen
werden. Dazu sind Daten fu¨r Nomefensin-Hydrogenmaleat und Synephrin-HCl
einer Absorptionsmessung bei 214nm [133] in Tabelle 9.4 angegeben. Absorp-
tionsmessungen fu¨r Fenoterol-HBr und Verapamil-HCl wurden nicht durch-
gefu¨hrt. Fu¨r die Nachweisgrenzen dieser Substanzen stehen daher keine Werte
zur Verfu¨gung.
Substanz Nachweisgrenze
[ng/ml] UV-Absorption
Synephrin-HCl 4920
Nomefensin-Hydrogenmaleat 5960
Fenoterol-HBr k.A.
Verapamil-HCl k.A.
Tabelle 9.4: Nachweisgrenzen von Synephrin und Nomefensin bei UV-
Absorption mit 214nm (k.A.: keine Angabe).
Die Parameter dieser Absorptionsmessungen sind mit denen fu¨r die Messung
der Nachweisgrenzen bei Tramadol und den Metaboliten auf Seite 123 iden-
tisch. Ein Vergleich der Daten fu¨r Nomefensin-Hydrogenmaleat und Synephrin-
HCl aus den Tabellen 9.3 und 9.4 zeigt eine niedrigere Nachweisgrenze bei der
UV-LIF-Detektion.
Die Nachweisgrenze kann bei Nomefensin-Hydrogenmaleat um den Faktor 54
und bei Synephrin-HCl um den Faktor 158 gesenkt werden. Die Abbildung 9.4
faßt diese Ergebnisse zusammen, wobei auch das Verha¨ltnis A/L angegeben ist,
mit dem die UV-LIF-Detektion (L) die Nachweisgrenzen der UV-Absorption
(A) unterschreiten:
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Abbildung 9.4: Die Nachweisgrenzen fu¨r UV-LIF-Detektion (L) und UV-
Absorption bei 214nm (A), sowie das Verha¨ltnis A/L.
In der Tabelle 9.5 sind die aufgegebenen Konzentrationen und nachweisbaren
Teilchenmengen aufgelistet.
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Substanz aufgegebene Nachweisgrenze
Teilchen ∗1010 Teilchen ∗108
Tramadol-HCl 8.73 1.19
N-Desmethyltramadol-HCl 9.25 1.62
O-Desmethyltramadol-HCl 13.29 14.29
N,O-Didesmethyltramadol-HCl 12.56 48.31
N,N,O-Tridesmethyltramadol-HCl 10.81 34.87
Synephrin-HCl 5.35 4.2
Nomefensin-Hydrogenmaleat 3.75 8.5
Fenoterol-HBr 7.21 12.26
Verapamil-HCl 6.62 3.89
Tabelle 9.5: Aufgegebene und minimal nachweisbare Teilchenmengen bei UV-
LIF mit der Anregungswellenla¨nge λex = 212nm.
Die bei der Anregungswellenla¨nge λex = 212nm ermittelten Nachweisgrenzen
entsprechen Teilchenmengen im Bereich 109 bis 108. Die Zahl der in dem de-
tektierten Volumen enthaltenen Teilchen kann bestimmt werden, indem die
Gro¨ße des detektierten Volumens mit Hilfe der Gleichung 4.1 ermittelt und die
Konzentrationsangabe in Verbindung mit den im Anhang B enthaltenen Mol-
gewichte und der Avogadro-Konstanten in absolute Teilchenzahlen u¨berfu¨hrt
wird.
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9.2 Anregungswellenla¨nge 270nm
In diesem Kapitel werden die Nachweisgrenzen einer UV-LIF-Detektion bei
der Anregungswellenla¨nge λex = 270nm fu¨r Tramadol, seine Metabolite und
ausgewa¨hlte Arzneistoffe vorgestellt und mit den Ergebnissen der UV-LIF-
Messungen bei der Anregungswellenla¨nge λex = 212nm aus dem Kapitel 9.1,
sowie UV-Absorptionsmessungen bei 214nm verglichen.
Die Nachweisgrenzen fu¨r Tramadol und seine Metaboliten wurden aus den
Elektropherogrammen einer Gemischtrennung ermittelt, von denen eins in Ab-
bildung 9.5 exemplarisch dargestellt ist. Das summierte Signal umfaßt auf-
grund der spektralen U¨berlagerung mit dem Wasser-Raman-Signal nicht die
gesamte Fluoreszenz. Die Parameter dieser Messungen stimmen mit denen bei
λex = 212nm auf Seite 121 u¨berein.
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Abbildung 9.5: Elektropherogramm von Tramadol und seiner Metabolite
zur Bestimmung der Nachweisgrenzen, λex = 270nm, 50mM Boraxpuffer
pH=10.65.
Die absoluten Signalho¨hen sind bei der Anregungswellenla¨nge λex = 270nm
fu¨r alle gezeigten Substanzen kleiner als bei der Anregungswellenla¨nge λex =
212nm.
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Die Nachweisgrenzen sind auch hier unter der Bedingung S/R = 3 ermittelt
worden. Zusammen mit den Werten der aufgegebenen Konzentrationen sind
die Nachweisgrenzen in der Tabelle 9.6 zusammengefaßt.
Substanz aufgegebene Nachweisgrenze
Konzentration [ng/ml]
[µg/ml] UV-LIF
Tramadol 9.5 16
N-Desmethyltramadol 13.7 20
O-Desmethyltramadol 9.5 57
N,O-Didesmethyltramadol 12.3 63
N,N,O-Tridesmethyltramadol 10 32
Tabelle 9.6: Nachweisgrenzen fu¨r Tramadol und seine Metaboliten, UV-LIF-
Detektion mit λex = 270nm.
Die Nachweisgrenzen liegen fu¨r alle Substanzen im ng/ml-Bereich und ko¨nnen
mit denen aus Tabelle 9.1 (UV-LIF, λex = 212nm) unmittelbar verglichen
werden, da bei diesen Messungen von allen Parametern nur die Anregungswel-
lenla¨nge vera¨ndert wurde.
Eine Gegenu¨berstellung der Nachweisgrenzen der UV-LIF-Detektion mit der
Anregungswellenla¨nge λex = 270nm (L) mit den Werten der Nachweisgrenzen
der UV-Absorption (A) bei 214nm ist fu¨r Tramadol und die Metabolite in
Abbildung 9.6 mit den Verha¨ltnissen A/L angegeben.
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Abbildung 9.6: Vergleich der Nachweisgrenzen ausgewa¨hlter Arzneistoffe bei
UV-LIF und UV-Absorption.
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Die Nachweisgrenzen fu¨r Tramadol und N-Desmethyltramadol unterscheiden
sich mit den Werten 16ng/ml und 20ng/ml nur wenig von den Werten 13ng/ml
und 24ng/ml bei der Anregungswellenla¨nge λex = 212nm.
Gro¨ßere Unterschiede sind bei den anderen Metaboliten zu verzeichnen, denn
die Anregung mit der Wellenla¨nge λex = 270nm fu¨hrt zu einer Senkung der
Nachweisgrenzen. Fu¨r O-Desmethyltramadol kann die Nachweisgrenze von
102ng/ml um die Ha¨lfte auf 57ng/ml reduziert werden.
Bei dem Metaboliten N,O-Didesmethyltramadol kann die Nachweisgrenze von
463ng/ml um den Faktor 7.3 auf 63ng/ml verringert werden und bei N,N,O-
Tridesmethyltramadol ist eine Senkung der Nachweisgrenze von 332ng/ml auf
32ng/ml um eine Gro¨ßenordnung erreicht worden.
Auffa¨llig ist die im Vergleich zu den Werten bei der Anregungswellenla¨nge
λ = 212nm geringere Spannweite der Nachweisgrenzen. Die Konzentrationen
der geringsten und ho¨chsten Nachweisgrenze von 16ng/ml bzw. 63ng/ml unter-
scheiden sich um den Faktor 4, der sieben mal geringer ist als bei den Werten
mit der Anregungswellenla¨nge λ = 212nm.
Verantwortlich fu¨r die Reduzierung der Nachweisgrenzen beim Wechsel der An-
regungswellenla¨nge ist zum einen die Senkung der Standardabweichung, mit
der das Rauschen 3·σ bestimmt wird, vgl. auch Kapitel 8.7.1. Die Standardab-
weichung des Untergrundsignals (σ) ist bei der Anregungswellenla¨nge 270nm
ca. um den Faktor drei geringer als bei der Anregung mit der Wellenla¨nge
212nm und geht direkt in die Ermittlung der Nachweisgrenze ein.
Unter Beru¨cksichtigung dieses Effektes muß vermutet werden, daß die Fluo-
reszenzsta¨rken von Tramadol und N-Desmethyltramadol nach einer Anregung
mit 270nm geringer als bei 212nm sind, da die Nachweisgrenzen nicht um den
Faktor drei gesunken, sondern im wesentlichen gleich geblieben sind.
Demgegenu¨ber stehen die deutlich gesunkenen Nachweisgrenzen der anderen
Metabolite. Neben einer Senkung des Wertes fu¨r die Standardabweichung muß
fu¨r N,O-Didesmethyltramadol und N,N,O-Tridesmetyhltramadol eine Steige-
rung der Fluoreszenzsta¨rke vorliegen. Diese Zunahme wiederum ist nicht aus
dem Absorptionsspektrum abzuleiten. Die Absorptionsquerschnitte sind bei
270nm ca viermal geringer als bei 212nm.
Die Nachweisgrenzen anderer Arzneistoffe sind aus Elektropherogrammen zu
den einzelnen Substanzen bestimmt worden, wie sie in Abbildung 9.7 mit der
Angabe eines gemittelten Fluoreszenzsignals zusammengefaßt sind2. Bei die-
2Eine A¨nderung der zeitlichen Reihenfolge zu der in Abbildung 9.3 ist durch Tempera-
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sen Signalen ist ebenfalls nur der Bereich des Fluoreszenzsignals beru¨cksichtigt
worden, der spektral nicht mit dem Wasser-Raman-Signal u¨berlappt.
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Abbildung 9.7: Elektropherogramme: ausgewa¨hlte Arzneistoffe, λex = 270nm,
50mM Phosphatpuffer pH=4.6.
Die Parameter der Meßreihen fu¨r die Arzneistoffe in Abbildung 9.7 unterschei-
den sich von denen zu Tramadol und den Metaboliten nur in der Wahl eines
Phosphatpuffers an Stelle eines Boraxpuffers. In der Tabelle 9.7 sind die Nach-
weisgrenzen der UV-LIF-Detektion mit λex = 270nm und die aufgegebenen
Konzentrationen ausgewa¨hlter Arzneistoffe aufgelistet. Die Nachweisgrenzen
liegen fu¨r alle Substanzen im ng/ml-Bereich.
Die geringste Nachweisgrenze wird bei Propranolol mit 9.6ng/ml gemessen. Sie
hat sich von 8ng/ml bei der Anregungswellenla¨nge 212nm um den Faktor 1.2
erho¨ht, wa¨hrend die Nachweisgrenzen der anderen Arzneistoffe in Tabelle 9.7
vermindert worden sind und im Bereich zwischen 19ng/ml und 66ng/ml liegen.
Die Nachweisgrenze von Fenoterol kann von 170ng/ml um den Faktor 2.5 auf
66ng/ml gesenkt werden. Eine Senkung der Grenze um den Faktor 1.7 ist bei
Nomefensin von 109ng/ml auf 63ng/ml und um den Faktor 1.6 von 31ng/ml
turunterschiede begru¨ndet.
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auf 19.5ng/ml bei Synephrin erreicht worden. Die Nachweisgrenze von Meto-
prolol liegt bei 24ng/ml und die von Salbutamol bei 23ng/ml.
Somit zeigt sich innerhalb der UV-LIF-Messungen eine Abha¨ngigkeit der Nach-
weisgrenze von der Anregungswellenla¨nge. Neben der Zunahme des absoluten
Fluoreszenzsignals ist bei den A¨nderungen der Nachweisgrenzen, die sich fu¨r
fast alle in Tabelle 9.7 aufgefu¨hrten Substanzen gegenu¨ber der Anregung mit
der Wellenla¨nge λex = 212nm verringert haben, die Reduzierung des Unter-
grundrauschens 3 · σ maßgeblich beteiligt.
Substanz aufgegebene Nachweisgrenze
Konzentration [µg/ml] [ng/ml] UV-LIF
Verapamil 1.2 34
Fenoterol 10 66
Nomefensin 4.8 63
Salbutamol 4.6 23
Metoprolol 3.6 24
Propranolol 4.8 9.6
Synephrin 3.9 19
Tabelle 9.7: Nachweisgrenzen fu¨r ausgewa¨hlte Arzneistoffe, UV-LIF-Detektion
bei λex = 270nm.
Da die Anregungswellenla¨nge λex = 270nm auf die Substanzen Tramadol und
die Metabolite abgestimmt ist, deren Fluoreszenzmaxima bei dieser Anre-
gungswellenla¨nge liegen, kann eine weitere Senkung der Nachweisgrenze bei
Anpassung der Anregungswellenla¨nge an die zu untersuchende Substanz im
Einzelfall erzielt werden, wenn das absolute Fluoreszenzmaximum außerhalb
des hier untersuchten Bereiches der Anregungswellenla¨ngen liegt.
Weiterhin ko¨nnen die Nachweisgrenzen der UV-LIF-Messungen und λex =
270nm mit den Ergebnisse der UV-Absorptionsmessungen in der Tabelle 9.8
[133] verglichen werden, die teilweise auch auf Seite 125 dargestellt ist. Fu¨r
die Arzneistoffe Verapamil und Fenoterol stehen keine Vergleichsmessungen
zur Verfu¨gung.
Die Nachweisgrenzen bei den UV-Absorptionsmessungen liegen fu¨r alle Sub-
stanzen im unteren µg/ml-Bereich und somit deutlich ho¨her als die der UV-
LIF-Messungen, die in der Gro¨ßenordnung ng/ml liegen.
Der gro¨ßte Unterschied zwischen den Nachweisgrenzen ist bei Synephrin vor-
handen. Die Konzentration von 4.93µg/ml bei UV-Absorption kann mit der
LIF-Detektion bei λex = 270nm um den Faktor 259 gesenkt werden.
Eine Gegenu¨berstellung der mit UV-LIF-Detektion (L) und UV-Absorption
(A) gewonnenen Nachweisgrenzen sind in Abbildung 9.8 dargestellt. Dort sind
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Substanz Nachweisgrenze
[ng/m] UV-Absorption
Nomefensin-Hydrogenmaleat 5960
Salbutamol-Sulfat 5790
Metoprolol-Tartrat 4580
Propranolol-HCl 1220
Synephrin-HCl 4930
Tabelle 9.8: Nachweisgrenzen fu¨r ausgewa¨hlte Arzneistoffe mit UV-Absorption
bei 214nm [133].
ebenfalls die Verha¨ltnisse A/L eingetragen, welche die Senkung der Nachweis-
grenzen durch die UV-LIF-Detektion angegeben.
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Abbildung 9.8: Vergleich der Nachweisgrenzen ausgewa¨hlter Arzneistoffe bei
UV-LIF und UV-Absorption.
Die den Konzentrationen und Nachweisgrenzen entsprechenden Teilchenzahlen
sind fu¨r Tramadol, seine Metabolite und ausgewa¨hlte Arzneistoffe in Tabelle
9.9 aufgefu¨hrt:
Die nachweisbaren Teilchenmengen liegen bei der UV-LIF-Detektion mit der
Anregungswellenla¨nge 270nm unter Beru¨cksichtigung des Konfidenzintervalls
3 · σ bei ≈ 108 Teilchen.
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Substanz aufgegebene Nachweisgrenze
Teilchen[∗1010] Teilchen [∗108]
Tramadol 8.7 1.47
N-Desmethyltramadol 9.2 1.3
O-Desmethyltramadol 13.3 8
N,O-Didesmethyltramadol 12.5 6.4
N,N,O-Tridesmethyltramadol 10.8 3.5
Verapamil 6.6 14.4
Fenoterol 7.2 2.7
Nomefensin 3.7 4.9
Salbutamol 11.1 5.5
Metoprolol 3.7 1.9
Propranolol 11.7 1.7
Synephrin 5.4 2.1
Tabelle 9.9: Aufgegebene und minimal nachweisbare Teilchenmengen bei UV-
LIF-Detektion mit der Anregungswellenla¨nge λex = 270nm.
Ein Vergleich der Ergebnisse aus diesem und dem Kapitel 9.1 zeigt bei der
Anregungswellenla¨nge 270nm fu¨r fast alle in dieser Arbeit vermessenen Sub-
stanzen eine Verringerung der Nachweisgrenze. Bemerkenswert ist die Tat-
sache, daß bei vielen Substanzen im Gegensatz zu der Anregungswellenla¨nge
212nm nicht das gesamte detektierbare Fluoreszenzsignal aufgrund der spek-
tralen U¨berlagerung des Wasser-Raman-Signals genutzt werden konnte. Ha¨ufig
wird damit die Auswertung des Fluoreszenzmaximums unterbunden und den-
noch eine geringere Nachweisgrenze erzielt.
Dabei zeigt sich der entscheidende Einfluß der Standardabweichung σ des Un-
tergrundsignals auf die Nachweisgrenze, die mit der Beziehung S = 3 · σ be-
stimmt wird. Bei diesen Messungen ist das Untergrundrauschen bei verschie-
denen Messungen nicht konstant gewesen. Es wird durch die Wahl der Anre-
gungswellenla¨nge und den fu¨r die Auswertung verwendeten spektralen Bereich
bestimmt. Zusa¨tzlich ergeben sich Unterschiede zwischen den Fluoreszenzen
der Kapillaren und der Puffer.
Somit sind viele Parameter an den konkret ermittelten Werten des Unter-
grundrauschens beteiligt, die nicht konstant gehalten werden ko¨nnen und ei-
ner sorgfa¨ltigen Kontrolle unterliegen mu¨ssen, um eine Senkung der Nach-
weisgrenzen um mehr als zwei Gro¨ßenordnungen gegenu¨ber den Werten einer
UV-Absorption zu ermo¨glichen.
Zusa¨tzlich kann diesen Messungen entnommen werden, daß die Kenntnis des
Absorptionsspektrums allein keine Aussagen u¨ber die Sta¨rke der Fluoreszenz
erlaubt, wie die Beispiele z.B. an den Metaboliten gezeigt haben, die in U¨berein-
stimmung mit den Ergebnissen an Daunorubicin aus Kapitel 8.1 sind.
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9.3 Diskussion der Meßfehler
Die CZE-Messungen mit dem modifizierten Grom-Gera¨t sind nicht mit einem
beliebig kleinen Fehler ermittelt worden. Statt dessen ergeben sich bei den in
Kapitel 9.1 und 9.2 gezeigten Elektropherogrammen absolute Signalfehler von
15% bis 18%, die unabha¨ngig von der untersuchten Substanz sind und inner-
halb einer Meßreihe oder an verschiedenen Tagen beobachtet wurden.
Es stellte sich heraus, daß der gro¨ßte Fehler bei diesen Messungen in der Pro-
benaufgabe lag, die neben einer Variation der absoluten Signalsta¨rken auch
einen Einfluß auf die Detektionszeiten ausu¨bte. Die nachfolgenden Ausfu¨hrungen
sollen die Gro¨ßenordnung der verschiedenen Fehler aufzeigen, die im konkreten
Fall genau zu bestimmten sind.
Als Fehlerquellen sind bei diesen Messungen grundsa¨tzlich:
• der
”
shot noise”,
• das Ausbleichen,
• das Untergrundrauschen,
• die Probeninjektionszeit,
• die aufgegebene Probenmenge,
• die Laserintensita¨tsschwankungen und
• die nicht kontinuierliche Signaldetektion
zu nennen, deren Beitra¨ge im Folgenden dargestellt werden.
Von diesen Fehlerquellen ko¨nnen die Laserintensita¨tsschwankungen, das
”
shot
noise”, das Ausbleichen, die Probeninjektionszeit und das Untergrundrauschen
unabha¨ngig voneinander bestimmt werden. Der verbleibende Fehler durch
Schwankungen in der Probenaufgabe, die die Menge der in die Kapillare inji-
zierten Probe mit fester Konzentration bezeichnet, kann dann mit Hilfe der
Gaußschen Fehlerfortpflanzung bestimmt werden.
Die Laserintensita¨tsschwankungen sind in Kapitel 5.4 untersucht worden. Die
sich ergebenden Fehler fu¨r das im Kamerabild detektierte Fluoreszenz- oder
Wasser-Raman-Signal (mit und ohne Normierung auf das Diodensignal) wei-
sen eine Standardabweichung von ca. 3% auf, unabha¨ngig von der untersuchten
Substanz oder dem Zeitpunkt.
Das Fluoreszenzsignal S der verschiedenen Substanzen kann bei der verwen-
deten Konzentrationen durch Mittelwerte zwischen S = 200 und S = 4000
Photoelektronen angegeben werden3.
3Das Untergrundrauschen des Kamerabildes und das Ausleserauschen werden in dieser
Darstellung vernachla¨ssigt.
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Bei einem
”
shot noise”von
√
S ( siehe Seite 4.4) liegt der relative Fehler des
Mittelwertes mit F = 1/
√
S zwischen 1.5% und 7%. Er kann durch Mittelung
u¨ber N ausgelesene Pixel des Kamerabildes zusa¨tzlich gesenkt werden und er-
gibt sich zu F = 1/
√
N · S. Somit liegt der Fehler der Signalmittelwerte in
der Gro¨ßenordnung von 0.5% − 2.2%. Als unabha¨ngige Fehlerquellen tragen
die Laserintensita¨tsschwankungen und der
”
shot noisemit ho¨chstens 3.7% zu
dem Gesamtfehler bei.
Als weitere Quelle der Signalschwankungen ist das Ausbleichen der Substanzen
zu untersuchen.
Wa¨hrend der 0.2s bis 0.3s, die fu¨r das Auslesen des CCD-Kamerachips beno¨tigt
werden, verliert die Fluoreszenz durch die ungehinderte Laserbestrahlung (zwei
bis drei Laserpulse) an Intensita¨t. Dieser Einfluß zeigt sich besonders, wenn
die Probe das Detektionsfenster erreicht hat und zu diesem Zeitpunkt die Ka-
mera ausgelesen wird.
Diese Fehlerquelle kann mit Hilfe der Elektropherogramme zu den Gemisch-
trennungen von Tramadol und den Metaboliten untersucht und ihr maximaler
Einfluß abgescha¨tzt werden.
Innerhalb verschiedener Elektropherogramme sollten die Signalverha¨ltnisse der
fu¨nf Substanzen konstant sein. Beobachtet wird statt dessen eine Variationen
dieser Verha¨ltnisse. Diese Schwankungen sind nicht durch unterschiedliche
Konzentrationen herbeigefu¨hrt worden, da stets dasselbe Gemisch verwendet
wurde. Mit der Wahl des Signals von N-Desmethyltramadol als Referenzwert
ko¨nnen die Signalverha¨ltnisse der anderen vier Signale zu diesem gebildet wer-
den, um einen Einfluß auf das absolute Signal der Substanzen in verschiede-
nen Elektropherogrammen durch Schwankungen der in die Kapillare injizierten
Menge auszuschließen .
Fu¨r die Anregungswellenla¨nge 270nm betragen diese Verha¨ltnisse 1/0.67 fu¨r
Tramadol, 1/0.22 fu¨r N,N,O-Trides-, 1/0.14 fu¨r N,O-Dides- und 1/0.18 fu¨r
O-Desmethyltramadol, vgl. Abbildung 9.5. Bei der Auswertung von 15 Elek-
tropherogrammen zeigt sich beim Signalverha¨ltnis des kleinsten Signals (N,O-
Didesmethyltramadol) der gro¨ßte Fehler mit 9%. In diesem Fehler sind der
”
shot noiseu¨nd die Laserintensita¨tsschwankungen bekannt. Aus der Gauß-
schen Fehlerfortpflanzung ergibt sich der maximale Fehler a des Ausbleichens:
√
(2.2%)2 + (3%)2 + (a%)2 = 9%
=⇒ a = 8.2%
Bei Tramadol ist dieser relative Fehler am kleinsten und bestimmt sich analog
zu 3.5%.
Durch eine Normierung des Signals auf einen Referenzwert, der als Interner
Standard bezeichnet und der zu untersuchenden Probe in gleichbleibender
Konzentration zugemischt wird, ko¨nnen die durch Unregelma¨ßigkeiten in der
Probenaufgabe hervorgerufenen Signalschwankungen eleminiert und die Fehler
in diesem Fall um ca. die Ha¨lfte gesenkt werden.
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Bei einem Vergleich der Elektropherogramme ohne eine Normierung auf die
Konzentration einer der Substanzen, wie sie im Fall von Tramadol und den Me-
taboliten vorgenommen werden kann, zeigt sich auch bei den anderen Arznei-
stoffen ein Fehler in der Signalsta¨rke zwischen 15% und 18%. Nachdem die
Gro¨ßen der anderen Fehlerquellen abgescha¨tzt sind, bleibt der durch die Unge-
nauigkeit der Injektionszeit bedingte Probenaufgabefehler zu beschreiben und
zu bestimmen.
Bei der Probenaufgabe wurde stets dasselbe Konzentrationsgemisch verwen-
det, so daß Variationen in der Konzentration als Fehlerquelle auszuschließen
sind. Einen Einfluß auf das Signal kann die aufgegebene Menge haben, wenn
diese so gering ist, daß die La¨nge der in die Kapillare injizierte Probe kleiner
als das Detektionsfenster ist. In diesem Fall ist das Fluoreszenzsignal direkt
proportional zu der Zahl der angeregten Teilchen. Wird die Probenla¨nge u¨ber
die des Detektionsfensters hinaus erweitert, ist die Zahl der angeregten Teil-
chen nur von der La¨nge des Detektionsvolumens abha¨ngig und somit konstant,
wenn der Probenein- und Austritt aus dem Detektionsfenster unberu¨cksichtigt
bleiben. Mit Hilfe der Gleichung 4.1 kann die Ho¨he der injizierten Probe ab-
gescha¨tzt werden, die ca. 1.5mm betra¨gt. Bei einem (großzu¨gig) abgescha¨tzten
Fehler von 1s bei der Injektionszeit von 15s ergibt sich ein Fehler von nur ma-
ximal 6%, der nicht in Verbindung mit den schon diskutierten Fehlern den
beobachteten Fehler von maximal 18% bestimmten kann.
Der verbleibende Fehler wird auf zusa¨tzliche Unregelma¨ßigkeiten bei der Pro-
benaufgabe zuru¨ckgefu¨hrt und mit folgenden Ausfu¨hren abgescha¨tzt:
Ausschlaggebend fu¨r diese Vermutung ist die Beobachtung, daß bei den CZE-
Messungen neben den oben gezeigten und diskutierten Elektropherogrammen
auch solche ermittelt worden sind, die kein Fluoreszenzsignal der Probe ent-
halten. Aus einer Menge von z.B. sechs Elektropherogrammen kann bei kon-
stanter Umgebungstemperatur und gleicher Kapillare der Detektionszeitpunkt
auf ±5s nach einer Migrationszeit von bis zu acht Minuten genau bestimmt
werden. Elektropherogramme ohne ein Signal wurden ca. eine Minute nach
dem erwarteten Detektionszeitpunkt abgebrochen.
Im Gegensatz dazu sind teilweise Fluoreszenzsignale nachgewiesen worden,
deren Detektionszeitpunkt bis zu einer Minute vor dem erwartetem Zeitpunkt
lag.
Alle Elektropherogramme, die ein Fluoreszenzsignal außerhalb dieser zeitli-
chen Fehlergrenze von ±5s enthalten, welches oftmals bis um den Faktor 10
vermindert war, sind in den obigen Statistiken nicht beru¨cksichtigt worden.
Die nicht der injizierten Konzentration entsprechenden Fluoreszenzsignale zu
einem nicht erwarteten Zeitpunkt zeigen keine zusa¨tzliche Schweifbildung und
stimmten nach der spektralen Analyse mit der aufgegebenen Substanz u¨berein.
Damit wird ausgeschlossen, daß z.B. durch Verunreinigung versehentlich an-
138 Nachweisgrenzen in der CZE mit UV-LIF
dere Substanzen in die Kapillare injiziert und nachgewiesen wurden.
Das oftmals verminderte Fluoreszenzsignal deutet auf Fehler bei der Proben-
injektion mit dem Aufgabeblock in Abbildung 4.2 hin. Vermutlich wird das
Probenreservoir mit der Probe nicht gleichma¨ßig gefu¨llt, so daß entweder eine
verdu¨nnte Probe in die Kapillare injiziert wird und/oder Reste des Puffers an
der O¨ffnung der Kapillare vor der Probe in diese gelangen und ein verminder-
tes Signal zur Folge haben. Variationen in der Geschwindigkeit, mit der das
Reservoir gefu¨llt wurde, konnten die verschiedenen Detektionszeitpunkte und
Fluoreszenzsignale nicht beeinflussen.
Dieser Fehler bei der Probeninjektion wird fu¨r die Entstehung des in der obi-
gen Diskussion verbleibenden Fehlers verantwortlich gemacht.
Die beobachteten Fehler von bis zu 18% enthalten den obigen Ausfu¨hrungen
folgend, Ungenauigkeiten in der Laserintensita¨t und der Aufgabezeit, das
”
shot
noise”, das Ausbleichen in der Gro¨ßenordnung von ca. 11%. Daraus ergibt sich
der Fehler in der Probenaufgabe zu ca. 14%. Dieser ist gro¨ßer als die Beitra¨ge
aller anderen Fehler und konnte nicht beseitigt werden.
Eine Minimierung dieses Fehlers kann durch die Verwendung einer automati-
schen Probenaufgabe erfolgen, die andere Geometrien der Injektion verwendet
und eine ho¨here Reproduzierbarkeit als eine manuelle Bedienung bietet. Da-
mit wird auch der Einfluß in der Ungenauigkeit der Injektionszeit verringert.
Das Probenausbleichen wa¨hrend des Auslesens der Kamera kann mit zwei Maß-
nahmen reduziert oder verhindert werden. Zum einen kann ein Strahlblocker
verwendet werden, der die Bestrahlung der Probe wa¨hrend dieses Zeitraumes
verhindert. Zusa¨tzlich kann eine Kamera mit ku¨rzeren Auslesezeiten verwen-
det werden.
Zum anderen kann der Einfluß der hohen Leistungsdichten eines gepulsten La-
sersystems durch eines mit kontinuierlicher Strahlung reduziert werden.
Die Laserintensita¨tsschwankungen sind grundsa¨tzlich bei einem gepulsten Sy-
stem nicht zu vermeiden, ko¨nnen aber durch den Einsatz eines Lasers mit kon-
tinuierlicher Strahlung gesenkt werden. Entsprechendes gilt fu¨r die ra¨umlichen
Intensita¨tsschwankungen des Laserprofils.
Der Fehler des
”
shot noisela¨ßt sich bei der Detektion mit einer ICCD-Kamera
nicht vermeiden. Seine relative Gro¨ße sinkt mit steigender Signalsta¨rke, so daß
eine Reduzierung dieses Fehlers nur durch noch effizientere Abbildungsoptiken
erreicht werden kann.
Kapitel 10
Anwendungsbeispiel
Die bisher vorgestellten Ergebnisse bezogen sich auf Experimente mit Modell-
charakter. Dabei wurde unter anderem ein Trennsystem fu¨r ein in Boraxpuffer
gelo¨stes Gemisch aus Tramadol und seinen Metaboliten entwickelt, und die
Nachweisgrenzen dieser Substanzen wurden bestimmt.
Die folgenden Messungen beziehen sich auf den Nachweis dieser Arzneistoffe
in einer unaufbereiteten, ko¨rpereigenen Flu¨ssigkeit: Urin.
Bei einer unaufbereiteten Probe entfallen die arbeits- und zeitintensiven Maß-
nahmen der Reinigung und Aufkonzentrierung, und somit werden mo¨gliche
Fehlerquellen bei der Extraktion der Substanzen und der Konzentrationsbe-
stimmung ausgeschlossen.
Die verfolgten Fragestellungen bei diesen Messungen beziehen sich darauf,
ob typische Konzentrationen dieser Arzneistoffe fu¨r einen UV-LIF-Nachweis
groß genug sind, um die Arzneistoffe in dieser Matrix voneinander trennen
zu ko¨nnen und ob andere im Urin vorhandene Stoffe, wie z.B. Tyrosin und
Phenylalanin einen unerwu¨nschten Fluoreszenzuntergrund erzeugen und das
Rauschen erho¨hen.
Es standen zwei unterschiedliche Urinproben zur Verfu¨gung, die sich in ih-
rem Sammelintervall 2-4 und 6-8 Stunden nach der Einnahme von 100mg
Tramadol-HCl unterschieden und deren Fluoreszenz nach der Anregung mit
den Wellenla¨ngen λex = 270nm bzw. λex = 212nm untersucht wurden.
Alle nachfolgenden CZE-Messungen wurden mit dem in Abbildung 4.12 skiz-
zierten apparativen Aufbau des Gromsystems in Kombination mit einem Spek-
trometer und der Strahlung des Farbstofflasers erstellt. Fu¨r die Auswertung
der Kamerabilder wurde der spektrale Bereich zwischen 300nm und 320nm bei
der Anregungswellenla¨nge 270nm und der Bereich zwischen 280nm und 300nm
bei der Anregungswellenla¨nge 212nm beru¨cksichtigt.
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Fu¨r die CZE-Messungen wurden Parameter verwendet, die fu¨r die Trennung
des Gemisches von Tramadol und den Metaboliten geeignet sind und schon
auf Seite 121 aufgefu¨hrt worden sind: U=25kV, L=73cm, l=43cm, 50mM
Boraxpuffer pH=10.65, 0.2mJ/puls, Quarzkapillare, Innendurchmesser 50µm,
Aufgabe 15s, 20µl, Ho¨hendifferenz 15cm, Binning-Modus 4 · 8.
Die sichere Identifizierung aus der Vielzahl von Signalen erfolgte durch eine
Anreicherung der Probe mit den entsprechenden Substanzen, die sich auf den
Arzneistoff Tramadol und die vier Metaboliten O-Des-, N-Des-, N,O-Dides-
und N,N,O-Tridesmethyltramadol beschra¨nken. Im Elektropherogramm ist
dabei das entsprechende Fluoreszenzsignal gegenu¨ber dem der urspru¨nglichen
und nicht angereicherten Probe vergro¨ßert.
Alle folgenden Abbildungen sind bezu¨glich der spektralen Effizienz des Detek-
torsystems korrigiert, vgl. Seite 44.
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10.1 Leerurin
Die im folgenden Kapitel untersuchten Urinproben enthalten den Arzneistoff
Tramadol und einige Metaboliten. Eine grobe Interpretation der auftreten-
den Signale kann in einem Vergleich mit einer Leerurin-Probe erfolgen, die vor
der Einnahme des Arzneistoffes gewonnen wurde. Diese Probe Leerurin stand
nicht zur Verfu¨gung. Um dennoch einen Vergleich herbeifu¨hren zu ko¨nnen,
wird unter der gerechtfertigten Annahme, daß sich Leerurin-Proben verschie-
dener Probanden ohne die Einnahme von Medikamenten und Nierenscha¨den
nicht wesentlich voneinander unterscheiden, auf eine Leerurin-Probe des Au-
tors zuru¨ckgegriffen. Erna¨hrungsbedingte Differenzen und individuelle Merk-
male ko¨nnen jedoch vorhanden sein.
Die Abbildung 10.1 zeigt das Elektropherogramm mit einem integrierten Fluo-
reszenzsignal, welches mit der UV-LIF-Detektion bei der Anregungswellenla¨nge
λex = 270nm gemessen wurde. Darunter ist die zugrundeliegende und spektral
aufgelo¨ste Kamerabildfolge dieser Leerurin-Probe dargestellt.
4 6 8 10 12 14 16
300
320
340
360
380
 
E
m
issio
n
 [n
m
]
 
Zeit [min]
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
 
 
max.
0
S
ig
n
a
l 
*1
06  
[c
o
u
n
ts
]
c
o
u
n
ts
lex=270nm
 
 
Abbildung 10.1: Elektropherogramm und spektral aufgelo¨ste Kameraprofile ei-
ner Leerurin-Probe mit UV-LIF-Detektion und λex = 270nm.
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Jede Spalte dieses Bildes entspricht einem Profil u¨ber mehrere Zeilen in einem
Kamerabild, welches farblich codiert worden ist. Die Aneinanderreihung sol-
cher Profile zu verschiedenen Zeitpunkten ergibt das in Abbildung 10.1 unten
gezeigte Bild (vgl. die Ausfu¨hrungen in Kapitel 7.1).
Das erste Signal kann bei ca. acht Minuten detektiert werden. Die spektrale
Untersuchung dieses Signals zeigt keine A¨hnlichkeit mit den Fluoreszenzmu-
stern von Tramadol und seinen Metaboliten. Eine Identifizierung wurde nicht
vorgenommen.
Erst nach 12 Minuten sind weitere Signale nachzuweisen, deren Identifizierung
ebenfalls nicht verfolgt wurde.
Die vielen Inhaltstoffe einer unaufbereiteten Urinprobe vergro¨ßern das Unter-
grundrauschen. Die Standardabweichung betra¨gt σ = 3.8% bis zur Detekti-
on des ersten Signals bei acht Minuten. Danach nimmt die Standardabwei-
chung durch die Detektion kleiner Signale im Intervall neun bis elf Minuten
auf σ = 6.1% zu.
Im unteren Teil der Abbildung 10.1 wird das Anwachsen des Untergrundsi-
gnals durch eine zunehmende und spektral ausgedehnte Fluoreszenz im Laufe
der Zeit deutlich.
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10.2 Urinprobe: Sammelintervall 2-4 Stunden
Die folgenden Abbildungen zeigen je ein Elektropherogramm und die dazu-
geho¨rige, spektral aufgelo¨ste Folge von Profilen der Kamerabilder einer un-
aufbereiteten Urinprobe, die im Intervall 2-4 Stunden gesammelt wurde. Die
Anregungswellenla¨nge der UV-LIF-Detektion in Abbildung 10.2 war 270nm
und in Abbildung 10.3 war die Wellenla¨nge 212nm.
Eine Vergro¨ßerung der Signalskala um den Faktor vier ist fu¨r beide Darstel-
lungen in den Abbildungen 10.4 bzw. 10.5 gezeigt.
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Abbildung 10.2: Elektropherogramm: Urinprobe Overbeck 1994, 2-4h mit UV-
LIF-Detektion und λex = 270nm. a) N-Desmethyltramadol, b) Tramadol, c)
N,O-Didesmethyltramadol.
Ein erster Vergleich der Elektropherogramme in den Abbildungen 10.2 und
10.3 mit dem der Leerurin-Probe in Abbildung 10.1 la¨ßt vermuten, daß fast
alle Signale im Zeitintervall bis 11 Minuten auf den Arzneistoff Tramadol und
seine Metaboliten zuru¨ckzufu¨hren sind und nicht durch andere Inhaltstoffe
der Urinproben verursacht werden. Eine spektrale Analyse weist ebenfalls
darauf hin, daß diese Signale auf die Substanzen Tramadol und die Metaboliten
zuru¨ckzufu¨hren sind.
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Abbildung 10.3: Elektropherogramm: Urinprobe Overbeck 1994, 2-4h mit UV-
LIF-Detektion und λex = 212nm. a) N-Desmethyltramadol, b) Tramadol, c)
N,O-Didesmethyltramadol.
Der Metabolit N-Desmethyltramadol (Kennzeichnung a)) kann in dieser Urin-
probe nachgewiesen werden und ist bei beiden Anregungswellenla¨ngen mit ei-
ner Konzentration von 6.3µg/ml zu detektieren. Der Ausgangsstoff Tramadol-
HCl (Kennzeichnung b)) ist ebenfalls bei beiden Anregungswellenla¨ngen zu
detektieren und kann aus den Daten in Abbildung 10.2 mit einer Konzentrati-
on von mindestens 38µg/ml bestimmt werden. In den Abbildungen 10.3 und
10.2 ist die Konzentration so hoch gewesen, daß der Detektor in Sa¨ttigung ge-
riet. Die Signalho¨he in Abbildung 10.3 entspricht somit nicht der tatsa¨chlichen
Konzentration.
Zusa¨tzlich kann bei der Anregungswellenla¨nge 270nm der Metabolit N,O-Dides-
methyltramadol (Kennzeichnung c)) ansatzweise nachgewiesen werden. Eine
vollsta¨ndige Trennung fand nicht statt. Dem Signal entspricht eine Konzen-
tration von 2.1µg/ml. Seine Fluoreszenz nimmt beim U¨bergang zu der Wel-
lenla¨nge λex = 212nm ab und kann nicht detektiert werden (vgl. Abbildung
10.3).
Die Metabolite O-Desmethyltramadol und N,N,O-Tridesmethyltramadol sind
in keiner der beiden Messungen nachzuweisen.
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Die beiden Elektropherogramme in den Abbildungen 10.2 und 10.3 zeigen eine
unterschiedliche Strukturierung nach dem Signal von Tramadol (Kennzeich-
nung b) ), welche ein Hinweis auf die hohe Selektivita¨t der UV-LIF-Detektion
durch die Wahl der Anregungswellenla¨nge ist.
Bei der Anregungswellenla¨nge 212nm sind um den Zeitpunkt von neun Minu-
ten ausgepra¨gte Signale detektiert worden, die bei der Anregungswellenla¨nge
270nm in vergleichbarer Intensita¨t nicht vorhanden sind. Die Fluoreszenzen
von N-Desmethyltramadol und Tramadol hingegen a¨ndern ihre spektrale Po-
sition nicht und zeigen dieselbe Emissionsstruktur.
Die Anwendung der UV-LIF-Detektion bei den Anregungswellenla¨ngen 270nm
und 212nm ermo¨glicht den Nachweis des Arzneistoffs Tramadol und zwei sei-
ner Metaboliten in einer unaufbereiteten Urinprobe. Die Substanzen ko¨nnen
voneinander mit dem Boraxpuffer pH=10.65 aus dem Modellsystem getrennt
werden und der Nachweis wird nicht durch interferierende Fluoreszenzen des
Signaluntergrundes verhindert, wie sie bei der Aufgabe einer unaufbereiteten
Urinprobe mit vielen Inhaltstoffen zu erwarten wa¨ren.
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Abbildung 10.4: Elektropherogramm: Urinprobe Overbeck 1994, 2-4h mit UV-
LIF-Detektion und λex = 270nm. a) N-Desmethyltramadol, b) Tramadol, c)
N,O-Didesmethyltramadol.
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Abbildung 10.5: Elektropherogramm: Urinprobe Overbeck 1994, 2-4h mit UV-
LIF-Detektion und λex = 212nm. a) N-Desmethyltramadol, b) Tramadol, c)
N,O-Didesmethyltramadol.
Die Selektivita¨t der UV-LIF-Detektion wird bei dem Vergleich der Abbildun-
gen 10.4 und 10.5 deutlich. Besonders zu Zeitpunkten nach ca. 7min sind die
beiden Elektropherogramme und die Profilfolgen nicht identisch. Bei diesen
Substanzen handelt es sich um Moleku¨le, die entweder mit zunehmender Masse
zu spa¨teren Zeitpunkten detektiert werden, und/oder um Moleku¨le, die eine
dem EOF entgegengesetzte Bewegungsrichtung aufweisen. Sie reagieren im
allgemeinen mit unterschiedlichen Fluoreszenzintensita¨ten und verschiedenen
Emissionsspektren auf die A¨nderung der Anregungswellenla¨nge.
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10.3 Urinprobe: Sammelintervall 6-8 Stunden
Als weiteres Anwendungsbeispiel dient eine Urinprobe, die sich von der in Ka-
pitel 10.2 nur durch das spa¨tere Sammelintervall 6-8 Stunden unterscheidet.
Die Konzentration des Arzneistoffes variiert nach einmaliger Einnahme im Lau-
fe der Zeit und die Metabolite werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und
Mengen gebildet. Deshalb sollten die Elektropherogramme fu¨r beide Sammel-
intervalle unterschiedlich sein.
Die Abbildungen 10.6 und 10.7 zeigen die Messungen fu¨r UV-LIF-Detektion
mit der Anregungswellenla¨nge 270nm bzw. 212nm mit der jeweils entsprechen-
den Folge von Profilen aus den dazugeho¨rigen Kamerabildern. Eine vergro¨ßerte
Darstellung der Signalskala ist in den Abbildungen 10.8 und 10.9 gezeigt.
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Abbildung 10.6: Elektropherogramm mit UV-LIF-Detektion und λex = 270nm,
Urinprobe Overbeck 1994, 6-8h. a) N-Desmethyltramadol, b) Tramadol, c)
N,O-Didesmethyltramadol, d) O-Desmethyltramadol.
In beiden Elektropherogrammen kann der Ausgangsstoff Tramadol (Kenn-
zeichnung b)) und der Metabolit N-Desmethyltramadol (Kennzeichnung a))
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werden. Die Konzentration des Tramadols hat im Vergleich zum Intervall 2-4
Stunden von ca. 38µg/ml auf 24µg/ml abgenommen.
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Abbildung 10.7: Elektropherogramm mit UV-LIF-Detektion und λex = 212nm,
Urinprobe Overbeck 1994, 6-8h. a) N-Desmethyltramadol, b) Tramadol.
Das Signal des Metaboliten N-Desmethyltramadol kann einer Konzentration
von 2.3µg/ml zugeordnet werden und hat sich somit im Vergleich zu dem
Sammelintervall 2-4 Stunden mit der Konzentration 2.1µg/ml nicht wesentlich
gea¨ndert.
Der Metabolit N,O-Didesmethyltramadol (Kennzeichnung c) ) ist bei der An-
regungswellenla¨nge λex = 270nm isoliert und mit einem sta¨rkeren Signal als N-
Desmethyltramadol nachzuweisen. Die Konzentration von N,O-Didesmethyl-
tramadol wird mit 12µg/ml bestimmt.
Der Metabolit O-Desmethyltramadol ist in dieser Urinprobe nur als Schulter
(Kennzeichnung d) ) in einem Signal zu identifizieren. Eine vollsta¨ndige Iso-
lierung der Substanz findet nicht statt. Aufgrund der Signalminderung beim
U¨bergang zu der Anregungswellenla¨nge λex = 212nm (vgl. Abbildungen 9.1
und 9.5) ist dieser Metabolit in Abbildung 10.7 nicht zu detektieren.
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Abbildung 10.8: Elektropherogramm mit UV-LIF-Detektion und λex = 270nm,
Urinprobe Overbeck 1994, 6-8h. a) N-Desmethyltramadol, b) Tramadol, c)
N,O-Didesmethyltramadol, d) O-Desmethyltramadol.
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Abbildung 10.9: Elektropherogramm mit UV-LIF-Detektion und λex = 212nm,
Urinprobe Overbeck 1994, 6-8h. a) N-Desmethyltramadol, b) Tramadol.
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Der Metabolit N,N,O-Tridesmethyltramadol kann in dieser Urinprobe bei kei-
ner der beiden Anregungswellenla¨ngen detektiert werden.
Abschließend ist festzustellen, daß der Arzneistoff Tramadol und der Metabo-
lit N-Desmethyltramadol in beiden Urinproben und bei beiden Anregungswel-
lenla¨ngen nachzuweisen sind.
Die Metaboliten O-Des-, und N,O-Desmethyltramadol sind bei der Anregungs-
wellenla¨nge λex = 270nm in der Urinprobe des Intervalls 6-8 Stunden zu iden-
tifizieren.
Der Metabolit N,N,O-Tridesmethyltramadol ist in keiner der Messungen nach-
zuweisen.
Die Ergebnisse zeigen die vera¨nderten Konzentrationen der vermessenen Sub-
stanzen und dokumentieren damit bei den verschiedenen Sammelintervallen
den dynamischen Prozeß der Arzneimittelaufnahme und deren Verarbeitung im
menschlichen Ko¨rper. Mit Ausnahme des Ausgangsstoffes Tramadol ko¨nnen
die anderen mit der UV-LIF-Detektion nachgewiesenen Metabolite N-Des-
N,O-Dides- und O-Desmethyltramadol mit der UV-Absorption nicht ermittelt
werden.
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10.4 UV-Absorption
Die Leistungsfa¨higkeit des UV-LIF-Verfahrens wird im Vergleich mit einer UV-
Absorptionsmessung am Beispiel der Urinprobe Overbeck 1994, 6-8 Stunden
dargestellt. Die Parameter der Messung sind U=25kV, L=73cm, l=43cm,
50mM Boraxpuffer pH=10.65, Absorptionswellenla¨nge 214nm, Quarzkapillare
mit Innendurchmesser 50µm, Aufgabe 15s, 20µl, 0.5psi.
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Abbildung 10.10: Elektropherogramm mit UV-Absorption λ=214nm, Urinprobe
Overbeck 1994, 6-8h. a) Tramadol, b) EOF.
Das Elektropherogramm wird dominiert von dem Signal des EOF (Kennzeich-
nung b), mit dem alle elektrisch neutralen Teilchen transportiert werden.
Dieses Signal ist durch die Selektivita¨t der UV-LIF-Detektion deutlich vermin-
dert, so daß nicht der EOF, sondern die Substanz Tramadol fu¨r das sta¨rkste
Signal in den Elektropherogrammen der Abbildungen 10.2, 10.3, 10.6 und
10.7 verantwortlich ist (eine Identifizierung des EOF-Signals bei der UV-LIF-
Detektion wurde nicht verfolgt).
Die Elektropherogramme der UV-LIF-Detektion sind strukturreicher und zei-
gen differenziertere Signale als die UV-Absorption, bei der nur das Signal von
Tramadol (Kennzeichnung a) ) nachgewiesen werden konnte (siehe auch die
Nachweisgrenzen der UV-Absorption fu¨r diese Substanzen in Tabelle 9.2 und
die mit der UV-LIF-Detektion ermittelten Konzentrationen in den Urinpro-
ben).

Kapitel 11
Zusammenfassung und Ausblick
Die Aufgabenstellung dieser Arbeit bestand darin, eine LIF-CE-Kopplung mit
dem Ziel aufzubauen, Wellenla¨ngen im tiefen UV-Bereich verwenden zu ko¨nnen
und die bestehenden Nachweisgrenzen einer mit UV-Absorption arbeitenden
CE bei ausgewa¨hlten Arzneistoffen zu senken. Dabei sollte die Mo¨glichkeit
einer spektralen Identifizierung der Proben gegeben sein.
Der erste Teil dieser Arbeit behandelt die spektroskopische Untersuchung der
Arzneistoffe, die sich in zwei Teile gliederte: die Erstellung von Absorptions-
spektren und die Aufnahme von Anregungs-/Emissionsspektren.
Die Ergebnisse der Absorptionsmessungen zeigen, daß bei kleinen Aromaten
mit ein bis zwei Benzolringen eine energetische Anregung nur mit Wellenla¨ngen
kleiner 300nm mo¨glich ist. Dabei stimmen die Spektren aller Substanzen inso-
fern u¨berein, daß sie bei Wellenla¨ngen um 210nm ihr absolutes Absorptionsma-
ximum aufweisen. Bei großen Aromaten mit vier kondensierten Benzolringen
dehnt sich das Absorptionsspektrum bis in den sichtbaren Spektralbereich aus,
wobei das Absorptionsmaximum bei 230nm liegt.
Aus diesen Spektren bestimmt sich der Wellenla¨ngenbereich, der fu¨r die an-
schließenden A/E-Spektren genutzt werden kann.
Im Gegensatz zu den Absorptionsmessungen zeigen sich die Emissions-Spektren
von Tramadol und den Metaboliten im Bereich von 240nm-270nm wenig struk-
turiert, und sie unterscheiden sich bis um einen Faktor 10 in der Fluores-
zenzsta¨rke. Weiterhin ergibt sich, daß mit einer Anregungswellenla¨nge, die
der Wellenla¨nge des Absorptionsmaximums entspricht, nicht in jedem Fall die
maximale Fluoreszenzausbeute erzielt wird. Verantwortlich dafu¨r sind Rela-
xationsprozesse, die mit der Fluoreszenz konkurrieren und in Kapitel 2.2 dar-
gestellt sind.
Die Fluoreszenzspektren der anderen Arzneistoffe sind ebenfalls wenig struktu-
riert. Viele dieser Substanzen weisen eine maximale Fluoreszenz auf, wenn die
Anregungswellenla¨nge 270nm aus dem Bereich 240nm-270nm gewa¨hlt wird.
Insgesamt ergibt sich die Aussage, daß die Fluoreszenzen vieler Arzneistof-
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fe sehr a¨hnlich und anhand ihrer Emissionen nicht immer eindeutig zu be-
stimmen sind. Mit Ausnahme von Propranolol beginnen die Emissionen un-
abha¨ngig von der Anregungswellenla¨nge oberhalb bei 270nm und weisen wenig
Struktur bezu¨glich Fluoreszenzmaxima und -minima auf. Bei hinreichenden
Unterschieden, wie z. B. bei Propranolol und Salbutamol ist eine entsprechen-
de Identifizierung mo¨glich.
Als Ergebnis dieser Untersuchungen wurden die Anregungswellenla¨ngen fu¨r
eine maximale Fluoreszenz bei Tramadol und den Metaboliten fu¨r die CZE-
Messungen auf 270nm und 212nm festgelegt.
Bei dem Aufbau des CE-Systems wurde eine on-column-Detektion realisiert.
Damit verbunden sind Maßnahmen gegen das Streulicht von der Kapillarober-
fla¨che, das bei gepulsten Lasersystemen niedriger Frequenz (10Hz) besonders
groß ist.
Die Verwendung von Kantenfiltern und dielektrischen Spiegeln konnte in Ver-
bindung mit der hohen ra¨umlichen Auflo¨sung des abbildenden Hohlspiegels
und einem Spektrometer das Streulicht hinreichend gut unterdru¨cken.
Bei der Anregungswellenla¨nge 212nm kann sogar auf optische Filter gegen das
Streulicht verzichtet werden, wenn die Temperaturverha¨ltnisse konstant blei-
ben und damit keine Verschiebung der optischen Wege erfolgt.
Neben dem Einsatz von optischen Filtern konnte das polarisierte Rayleigh-
licht durch die Wahl der Polarisationsebene des anregenden Farbstofflasers
zusa¨tzlich um den Faktor acht gesenkt werden.
Das Ergebnis dieser Maßnahmen ist ein Signaluntergrund, der von der Inten-
sita¨t der Laserstrahlung und der Wellenla¨nge abha¨ngt. Eine weitere Reduktion
kann nur durch die Verwendung kontinuierlicher Laserstrahlung erreicht wer-
den, die dann in Verbindung mit einem streulichtarmen Abbildungsverfahren,
wie z. B. einer sheath-flow-Ku¨vette betrieben werden sollte.
Somit ist eine UV-LIF-Detektion bei den Wellenla¨ngen 212nm und 270nm rea-
lisiert worden, deren Signaluntergrund durch den Puffer in der Kapillare und
die Verunreinigungen in dem Quarz der Kapillare bestimmt ist.
Ausgehend von den Polarisationsmessungen fu¨r die Reduktion des Rayleigh-
lichtes wurden entsprechende Messungen fu¨r die Arzneistoffe durchgefu¨hrt und
keine Polarisation bei Tramadol und den Metaboliten in wa¨ssriger Lo¨sung fest-
gestellt.
Hingegen zeigt sich ein Einfluß des pH-Wertes der Lo¨sungsmittel fu¨r die pheno-
lischen Metabolite. Es besta¨tigt sich die Fluoreszenzminderung bei steigendem
pH-Wert, so daß ein niedriger pH-Wert sinnvoll erscheint.
Dieses Ergebnis sollte jedoch nicht isoliert betrachtet werden und steht im
Gegensatz zu den Bedingungen fu¨r eine erfolgreiche Trennung von Tramadol
und den Metaboliten in der CZE. Messungen mit dem pH-Wert 4.6 zeigen kei-
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ne vollsta¨ndige Trennung eines entsprechenden Substanzgemisches. Erst der
U¨bergang zu dem Wert pH=10.4 fu¨hrt zu einer Aufspaltung des Elektrophe-
rogramms in die notwendigen fu¨nf Signale der aufgegebenen Probe. Damit ist
in Zusammenarbeit mit der Universita¨t Mu¨nster1 ein Trennsystem fu¨r Trama-
dol und die Metabolite in Form eines 50mM Boraxpuffers pH=10.6 entwickelt
worden, das fu¨r CZE-Messungen bisher nicht existierte. Die anderen Arznei-
stoffe konnten ebenfalls zum ersten Mal in CZE-Messungen mit einer UV-LIF-
Detektion nachgewiesen werden.
Das detektierte Fluoreszenzsignal konnte in der CZE am Beispiel von Dau-
norubicin zweidimensional ra¨umlich aufgelo¨st werden, so daß der Innenbereich
mit einem Innendurchmesser von 50µm und der Außenbereich der Kapillare
zu erkennen sind. In Kombination mit einem Spektrometer ist die Migration
einer Substanz durch das Detektionsfenster (3mm) am Beispiel von Tramadol
mit eindimensionaler ra¨umlicher und spektraler Auslo¨sung demonstriert wor-
den. Damit war es mo¨glich, im Gegensatz zu dem oftmals nur 100µm breiten
Detektionsvolumen bei kommerziell erha¨ltlichen Gera¨ten, das Fluoreszenzsi-
gnal der gesamten Probe fu¨r die Detektion zu nutzen.
Einen großen Einfluß auf die Sta¨rke des Fluoreszenzsignals u¨bt die Laserlei-
stung aus. Die Bestrahlung mit UV-Licht fu¨hrt zu einem Ausbleichen der Pro-
ben, deren Fluoreszenz nach drei Laserpulsen auf bis zu 60% absinken kann.
Ein linearer Zusammenhang zwischen der Laserleistung und der Sta¨rke des
Fluoreszenzsignals ist nur bei einer Substanz zu beobachten. Den Aussagen
dieser Messungen folgend wurde die maximale Laserleistung auf 0.2mJ/Puls
begrenzt.
Damit ist die Nutzungszeit der Kapillare verbunden, die bei ho¨heren Leistun-
gen durch Inhomogenita¨ten des Laserstrahlprofils auf der Oberfla¨che zersto¨rt
wird. Der dadurch verursachte Anstieg des Streulichtsignals verhindert eine
Fluoreszenzdetektion.
Nach diesen vorbereitenden Messungen konnten die Nachweisgrenzen der hier
verwendeten Arzneistoffe bei den Wellenla¨ngen 212nm und 270nm bestimmt
werden.
Diese konnten fu¨r viele Substanzen um mehr als zwei Gro¨ßenordnungen ge-
genu¨ber den Werten einer CE mit UV-Absorption gesenkt werden. Fu¨r viele
der anderen Substanzen ist eine Senkung um mindestens eine Gro¨ßenordnung
erreicht worden.
Einige Stoffe zeigen eine deutliche Abha¨ngigkeit der Fluoreszenzsta¨rke von der
Anregungswellenla¨nge, bei anderen sind kaum Unterschiede zu beobachten.
Die Senkung der Nachweisgrenzen ist mit Hilfe der abstimmbaren Strahlung
eines Farbstofflasers erzielt worden, mit der eine flexible Wahl der Anregungs-
1Institut fu¨r Pharmazeutische Chemie, Westfa¨lische Wilhelms-Universita¨t Mu¨nster, Herr
Apotheker B. Kurth
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wellenla¨nge gegeben war. Fu¨r die anderen Arzneistoffe ko¨nnte die Fluores-
zenzsta¨rke gesteigert werden, wenn die Anregungswellenla¨nge fu¨r das absolute
Emissionsmaximum außerhalb des hier zuga¨nglichen Bereichs (240nm-270nm)
der A/E-Spektren liegt.
Nicht variable Anregungswellenla¨ngen anderer Lasersysteme sind nur in Aus-
nahmefa¨llen dafu¨r geeignet.
Die Senkung der Nachweisgrenzen ermo¨glicht den Nachweis und die Identifika-
tion von Tramadol und einigen Metaboliten in einer unaufbereiteten Urinpro-
be, die einem Nachweis durch die UV-Absorption nicht zuga¨nglich sind. Dabei
ist hervorzuheben, daß die Detektion der Substanzen aus solch einer unauf-
bereiteten Urinprobe bei den Wellenla¨ngen des tiefen UV-Bereiches (212nm
und 270nm) mo¨glich ist und nicht durch die Vielzahl anderer darin enthal-
tenen Substanzen verhindert wird. Eine eindeutige Identifizierung einzelner
Substanzen ist dabei aufgrund der a¨hnlichen Emissionsspektren nicht immer
mo¨glich. Stoffgruppen mit gleichen Emissionsstrukturen ko¨nnen jedoch, wie
im Fall von Tramadol und den Metaboliten, von anderen Inhaltsstoffen abge-
grenzt werden.
Als Anwendungsbeispiel wurden zwei Urinproben mit unterschiedlichen Sam-
melintervallen verwendet.
Innerhalb dieser Proben konnten unterschiedliche Konzentrationen und Me-
tabolite nachgewiesen werden, die Ausdruck des dynamischen Prozesses der
Verarbeitung von Medikamenten im menschlichen Ko¨rper sind. Eine Auswer-
tung dieser Werte kann zu pharmakokinetischen Erkenntnissen beitragen.
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen das große Potential der UV-LIF-Detektion
gegenu¨ber der UV-Absorption in der CE. Im Vergleich zu langwelligeren Fluo-
reszenzanregungen wird mit diesen Wellenla¨ngen die Zahl der nachweisba-
ren Substanzen vergro¨ßert, und die Nachweisgrenzen ko¨nnen um bis zu zwei
Gro¨ßenordnungen gesenkt werden. Begrenzend wirkt sich dabei der durch die
hohen Intensita¨ten der gepulsten Laserstrahlung unvermeidbare Signalunter-
grund aus. Dieser kann durch die Verwendung kontinuierlicher Laserstrahlung
gesenkt werden. Der Einfluß einer manuellen Probenaufgabe auf die Nachweis-
grenze wird durch den Einsatz einer automatischen Probeninjektion verringert.
Zusa¨tzlich kann die Fluoreszenzausbeute gesteigert werden, wenn Lasersyste-
me mit ho¨herer Pulsfrequenz oder Dauerstrichlaser verwendet werden.
Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen ist die Senkung aller Nachweisgren-
zen um ein bis zwei Gro¨ßenordnungen zu erwarten.
Anhang A
Moleku¨lstrukturen
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Abbildung A.1: Moleku¨lstrukturen: a) Tramadol b) N-Des- c) N,O-Dides- d)
N,N,O-Trides- e) O-Desmethyltramadol, Doppelpfeile weisen auf Austauschre-
aktionen hin, vgl. Text.
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Die Doppelpfeile in Abbildung A.1 weisen auf Austauschbeziehungen hin:
Bei allen pH-Werten kann das Stickstoffatom protoniert werden [137]. Somit
sind a) Tramadol und b) N-Desmethyltramadol vorzugsweise positiv geladen
und migrieren in der CZE zur Kathode.
Im alkalischen Bereich (pH > 7) spaltet die OH-Gruppe am Benzolring ein
Proton ab und es bildet sich O−. Der Anteil an O−-Atomen u¨berwiegt den
Anteil derH+ Atome, und die Substanz ist negativ geladen. Auf der Grundlage
des pKS-Wertes fu¨r Phenol pKS = 10 sind im Mittel die Anteile der Moleku¨le
mit OH und O− gleich verteilt. Eine Steigerung des pH-Wertes u¨ber pH = 10
fu¨hrt zu einem U¨bergewicht des O−-Anteils, und die Substanzen c) N,O-Dides,
d) N,N,O-Trides- und e) O-Desmethyltramadol sind im Mittel negativ geladen
und migrieren in der CZE zur Anode.
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A.1 Ausgewa¨hlte Arzneistoffe
Abbildung A.2: Moleku¨lstrukturen: a) Synephrin (Oxedrin) b) Salbutamol c)
Metoprolol d) Fenoterol e) Verapamil f) Propranolol.
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Abbildung A.3: Moleku¨lstrukturen: a) Daunorubicin, b) Idarubicin c) Dimet-
inden, d) Nomefensin.
Bei den Substanzen a) Daunorubicin und b) Idarubicin wird im sauren pH-
Bereich (pH < 7) die Aminogruppe am Zuckerrest protoniert, und die positiv
geladenen Substanzen migrieren zur Kathode.
Bei c) Dimetinden wird im sauren pH-Bereich das Stickstoffatom mit den bei-
den Methylgruppen protoniert, und die Substanz migriert zur Kathode.
Anhang B
Molgewichte
Substanz Molgewicht [g/mol]
Tramadol-HCl 299.85
O-Desmethyltramadol-HCl 285.81
N-Desmethyltramadol-HCl 285.81
N,O-Didesmethyltramadol-HCl 271.79
N,N,O-Tridesmethyltramadol-HCl 257.79
Astemizol-Base 458.59
Fenoterol-HBr 384.28
Propranolol-HCl 295.81
Metoprolol-Tartrat 684.82
Salbutamol-Sulfat 288.4
Synephrin-HCl 203.67
Verapamil-HCl 491.07
Dimetinden-Maleat 408.5
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Anhang C
Techniken und Abku¨rzungen in
der CE
HPE high performance electrophoresis
HPZE high performance zone electrophoresis
HPCE high performance capillary electrophoresis
CE capillary electrophoresis
CAE capillary affinity electrophoresis
CES capillary electrochromatography
CGE capillary gel electrophoresis
CZE capillary zone electrophoresis
CMEC capillary mecellar electrokinetic chromatography
EC electrochromatography
EKC electrokinetic chromatography
FSCE free solution capillary electrophoresis
FZE free zone electrophoresis
MEC micellar electrokinetic chromatography
MECC micellar electrokinetic capillary chromatography
MEKC micellar electrokinetic chromatography
Dabei wird deutlich, daß einige Abku¨rzungen denselben Sachverhalt benennen,
wie zum Beispiel CE, HPE und HPCE oder MEC, MECC und MEKC.
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Anhang D
Zeta-Potential
Das Zeta-Potential tritt an der Grenzschicht zwischen der negativ geladenen
Kapillarwand und der Pufferlo¨sung auf. Es ist Teil des Potentials ψ, welches
mit zunehmender Entfernung zur Kapillarwand abnimmt. Dabei ko¨nnen drei
Bereiche unterschieden werden [138, 139], die in Abbildung D.1 dargestellt
sind:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
- -
-
-
-
-
-
+
N
N
N
N
N
N
N
+
+
+ N
a b c
cba
z
Y
Entfernung zur Kapillarwand
K
ap
ill
ar
w
an
d
P
ot
en
tia
l
-
z
0
Abbildung D.1: Schematische Darstellung des Potentials in einer Quarzkapil-
lare. oben) Teilchenverteilung, unten) Potentialverlauf.
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• Bereich a)
Diese Schicht besteht fast ausschließlich aus positiv geladenen Ionen,
die sich an die negativ geladenen OH−-Gruppen des Silitiummaterials
anlagern. Es entsteht eine unbewegliche Schicht mit einer Ausdehnung,
die einer adsorbierten Monolage entspricht (< 10A˚). In diesem Bereich
wird ein konstantes Potential ψ angesetzt, und die negativen Ladungen
der Oberfla¨che werden fast vollsta¨ndig abschirmt.
• Bereich b)
Mit zunehmender Entfernung von der Kapillarwand nimmt das Potential
ψ ab und kann durch einen linearen Verlauf beschrieben werden. In
diesem Bereich herrschen noch positiv geladenen Ionen vor, auch wenn
negativ geladene Ionen und neutrale Teilchen dort vertreten sind.
• Bereich c)
In diesem Bereich ist der Verlauf des ψ−Potentials durch einen exponen-
tiell abnehmenden Verlauf gekennzeichnet, und es wird als ζ−Potential
bezeichnet. Es sind Anionen, Kationen und elektrisch neutrale Teilchen
vertreten. Der Wert des ζ−Potentials nimmt mit wachsender Entfernung
zur Kapillarwand ab und wird in großer Entfernung durch den pH-Wert
und die Ionensta¨rke des Puffers bestimmt.
Die Breite dieser diffusen Schicht, als Entfernung, in der das Potential ζ
den Wert ζ0 ∗ 1/e angenommen hat, wird durch den Ausdruck
β =
√
r0kT
2NAe20I
[m]
wiedergegeben, worin r die relative dielektrische Konstante des Puffers,
0 die Dielektrische Konstante im Vakuum (0 = 8, 854 ∗ 10−12Fm−1),
k die Boltzmannkonstante (k = 1.38 ∗ 10−23JK−1), T [K] die Tempe-
ratur, NA die Avogadrokonstante (NA = 6.022 ∗ 1023mol−1) und I die
Ionensta¨rke bezeichnen.
Mit typischen Werten T = 298K und r = 78.3 berechnet sich die
Breite fu¨r eine 0.1M Lo¨sung zu β = 5 − 10A˚ und fu¨r eine 1mM Lo¨sung
zu β = 50− 100nm (vgl. [139]).
Unter dem Einfluß eines elektrischen Feldes ~E, das parallel zur Kapillare und
somit senkrecht auf der in Abbildung D.1 verwendeten Zeichenebene steht, be-
ginnen die Ionen im Bereich c) wa¨hrend der CZE zu wandern [87]. Durch van-
der-Waals-, und Reibungskra¨fte entsteht eine Kopplung ihrer Bewegung zu an-
deren Teilchen, die in einer Bewegung der gesamten Flu¨ssigkeitssa¨ule in der Ka-
pillare resultiert. Charakteristisch fu¨r diesen Transport ist das Stro¨mungsprofil,
welches im Gegensatz zu einer hydrodynamischen Stro¨mung Geschwindigkei-
ten gleichen Betrages u¨ber den gesamten Querschnitt aufweist.
Anhang E
Filtervergleich bei Daunorubicin
In Verbindung mit kommerziell erha¨ltlichen CE-Gera¨ten werden fu¨r die LIF-
Detektion ha¨ufig Interferenzfilter verwendet, die nur in geringem Maß an die zu
detektierende Fluoreszenz angepaßt sind. Diese Art optischer Filter, die einen
spektralen Bereich von ca.10nm-20nm transmittieren, sollen fu¨r den Nachweis
von Fluoreszenzen eingesetzt werden, die zeitgleich und spektral gegeneinan-
der verschoben emittiert werden. Bei geringer spektraler U¨berlappung dieser
Fluoreszenzen wird der Nachweis von einer dieser Fluoreszenzen durch die ge-
eignete Wahl des Interferenzfilters ermo¨glicht. Ist jedoch solch eine Trennung
der Fluoreszenzen nicht notwendig, bleibt damit bei denen, die sich u¨ber einen
großen Wellenla¨ngen erstrecken, ein (mo¨glicherweise nicht unerheblicher) Teil
der Fluoreszenz fu¨r die Detektion ungenutzt.
Im folgenden werden Ergebnisse einer LIF-Detektion am Beispiel von Daunoru-
bicin unter der Verwendung eines Interferenz- und eines Kantenfilters vorge-
stellt, die von Herrn Dr. Hempel [140] durchgefu¨hrt worden sind.
Bei der Verwendung von optischen Filtern fu¨r die Fluoreszenzdetektion mu¨ssen
folgende Anforderungen u¨berpru¨ft werden:
• die Anregungswellenla¨nge wird hinreichend gut diskriminiert
• die Fluoreszenz wird maximal transmittiert.
Nach der Wahl eines geeigneten Filters ist der Signaluntergrund bei der An-
regungswellenla¨nge frei von Rayleigh-, Mie- und Oberfla¨chenstreuung. Das
Untergrundrauschen kann dann, besonders bei der Fluoreszenzanregung im
sichtbaren Spektralbereich, durch ein Raman-Signal des Puffers bestimmt sein.
Eine Reduzierung dieses Rauschens kann durch den Einsatz eines Interferenz-
filters erreicht werden, der einen freien Spektralbereich von wenigen 10nm auf-
weist. Solche Interferenzfilter bilden die Standardausru¨stung von kommerziel-
len CE-Gera¨ten und ko¨nnen nicht optimal auf die Fluoreszenz der nachzuwei-
senden Proben abgestimmt werden. Eine Anpassung besteht in der Auswahl
eines Filters, der das Maximum der Fluoreszenz transmittiert, wie das Beispiel
von Daunorubicin zeigt.
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Die Abbildung E.1 gibt das spektral aufgelo¨ste Fluoreszenzsignal von Dau-
norubicin wieder (der durch den Standardinterferenzfilter fu¨r 520nm erfaß-
te Wellenla¨ngenbereich ist grau hinterlegt). Von der Fluoreszenz wird weni-
ger als ca. 1/10 fu¨r die Detektion genutzt. Die Verwendung eines Kantenfil-
ters OG530 ermo¨glicht neben einer Diskriminierung der Anregungswellenla¨nge
488nm, wie sie in einem u¨blichen CE-Gera¨t mit einem Argon-Ionen-Laser be-
reitgestellt wird, zusa¨tzlich die Detektion jeglicher langwelligerer Fluoreszenz.
Das Wasser-Raman-Signal im Bereich zwischen 580nm und 595nm wird damit
als Untergrundsignal erfaßt.
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Abbildung E.1: Spektraler Bereich des vom Interferenzfilter erfaßten Fluores-
zenzsignals (grau hinterlegt) bei Daunorubicin, Anregungswellenla¨nge λex =
488nm.
Die Abbildung E.2 zeigt den Signalvergleich in einem Elektropherogramm bei
der Trennung von Idarubicinol, Daunorubicin (Kennzeichnung D) und Idaru-
bicin (ca. 10µg/ml ) mit a) einem Interferenzfilter 520nm und b) dem Kanten-
filter OG530 mit einheitlichen Skalen, so daß ein Vergleich der Signalsta¨rken
mo¨glich ist [140]. Die Anregungswellenla¨nge war λex = 488nm.
Das Untergrundrauschen steigt erwartungsgema¨ß durch das Wasser-Raman-
Signal an und vergro¨ßert sich um den Faktor 1.4. Gleichzeitig wird jedoch
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das Fluoreszenzsignal von Daunorubicin um den Faktor 15 verbessert, so daß
insgesamt die Nachweisgrenze um eine Gro¨ßenordnung gesenkt wird.
Bei einem Kantenfilter ist der U¨bergang zwischen einer Transmission T > 98%
und T < 10−5 auf den Bereich von typischerweise 100nm ausgedehnt. Im Ge-
gensatz dazu bieten dielektrische Filter einen auf ca. 10nm-20nm beschra¨nkten
Bereich fu¨r diesen U¨bergang, der aber eine geringere Diskriminierung im Mi-
nimum der Transmission aufweist (T > 10−3)1.
Als Fortfu¨hrung obiger Versuche mit dem Kantenfilter OG530 wurden Messun-
gen mit dielektrischen Filtern an einem kommerziellen CE-Gera¨t durchgefu¨hrt,
das an einem HeCd-Laser gekoppelt war, der die Wellenla¨nge 325nm emittiert
[141].
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Abbildung E.2: Signalvergleich bei a) Interferenzfilter 520nm und b) Kanten-
filter OG530 nach einer Anregung mit der Wellenla¨nge 488nm.
1Im Gegensatz zu Kantenfiltern weisen dielektrische Beschichtungen oft keine eigene
Fluoreszenz auf.
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Die Verwendung von dielektrischen Spiegeln resultierte in einer Steigerung
des Untergrundrauschens. Dieses kompensierte den Signalgewinn durch ein
schlechteres S/R-Verha¨ltnis und verursachte somit geringere Nachweisgrenzen,
als sie bei Verwendung der Interferenzfilter erzielbar wurde. Als Ursache fu¨r
dieses Ergebnis sind die Intensita¨tsschwankungen (1%-2%) eines HeCd-Lasers,
die im Gegensatz zu einem Argon-Ionen-Laser (0.5%-1% ) gro¨ßer sind [45],
und die ho¨here Transmission des dielektrischen Filters im Vergleich zu einem
Kantenfilter zu nennen.
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